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Hastanem izin ihtiyacı olan aşağıda özellikleri yazılı m alzem eler 4734 sayılı Kamu ihale 
Kanunu'nun 22/D m addesi gereğince doğrudan tem in usulü ile satın alınacaktır.

Teklif verecek firm aların  aşağıda yazılı hususlar doğrultusunda tekliflerin i idarem izin satın alma bölüm üne 
getirm eleri rica olunur.

Uzm. Dr. Seyit Ali Volkan POLATKAN 

Yönetici

TEKLİF MEKTUBU

SIRA NO MALZEMENİN ADI MİKTARI BİRİM BİRİM FİYATI 
(KDV HARİÇ)

TOPLAM FİYATI 
(KDV HARİÇ)

1 OPTİKON PULSAR 2 FAKO CİHAZI KASETİ 10 ADET
2 OPTİKON PULSAR 2 FAKO CİHAZI TİPİ 2 ADET

TOPLAM

NOTLAR

1 EKSİK DOLDURULAN, ÜZERİNDE KAZINTI, SİLİNTİ VE DÜZELTM E YAPILAN TEKLİFLER D EĞERLEN DİRİLM EYE ALINM AYACAKTIR.

2 TEKLİFLERİN EN GEÇ 26.04.2016 SALI GÜNÜ SAAT 11:00'A KADAR SATIN ALM A M ÜDÜRLÜĞÜ 'N E VE GÖREVLİLERİNE 
VERİLM ESİ G EREKM EKTEDİR.

3 TEKLİFE İŞİN VERGİ, SİGO RTA, NAKLİYE VE DİĞER G İDERLERİ DAHİLDİR.

4 TEKLİFLER ( RAKAM VE YAZI İLE ) KDV HARİÇ TL OLARAK DÜZENLENECEKTİR.
5 EKSİK OLAN, TARİHİ OLM AYAN, İSTENİLEN ÜRÜNLERİN KATALOG NUM ARASI VE TESLİM A T SÜRESİ BELİRTİLM EYEN TEKLİF M EKTUPLARI 

DEĞERLENDİRM EYE ALINM AYACAKTIR.

6 FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLERİN BİLAHARE ASILLARI GELECEKTİR. ASILLARI İDAREYE ULAŞM AYAN TEKLİFLER GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.

7 NUM UNE İSTENİLDİĞİ TAKDİRD E TEKLİF M EKTUBU İLE BİRLİKTE NUM UNE G ETİRİLECEKTİR.

8 TEKLİF EDİLEN FİYATLARIN G EÇERLİLİĞİ (O PSİYON) TEKLİF TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 30 GÜN ALACAKTIR.
9 TEKLİFE ÇIKILAN MALZEMELER EN GEÇ 1 (BİR) HAFTA İÇERİSİNDE HASTANEMİZ DEPOSUNA TESLİM EDİLMELİDİR.



FAKO KASETİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1.
FAKO KASET DİSPOSABLE OLMALIDIR. 2. İRR/ASP İÇİN İKİ AYRI 

HORTUM BULUNMALIDIR. HORTUM RENKLERİ 
BİRBİRİNDEN FARKLI OLMALIDIR. 3. STERİL PAKET ÜZERİNDE TÜM 

ÜRETİCİ FİRMA VE ÜRÜN BİLGİLERİ YAZILI OLMALIDIR. 4. 
PAKET İÇERİĞİNDE KASET, İRRİGASYON VE ASPİRASYON HORTUM Sİ 

STEMLERİ, STERİL TEPSİ POŞETİ BULUNMALIDIR. 5. 
KASETLER İLE YÜKSEK VAKUM OLUŞTURULABİLMESİ İÇİN ASPİRASY 

ON HATTI ÇAP GENİŞLİĞİ 1.3 mm OLMALIDIR. 6.
SIVI TOPLAMA POŞETİ KASETLE BÜTÜNLEŞİK OLMALIDIR. 7. 

KASET HEM FLOW TABANLI HEM DE VAKUM TABANLI POMPA SİSTE 
MLERİNİN HER İKİSİNDE DE ÇALIŞIYOR OLMALIDIR. 8. KASETLER 
1.8mm İLE 3.2 mm ARALIĞINDAKİ TÜM KESİLERDE CERRAHİ 

YAPMAYA UYGUN OLMALIDIR. 9. PAKET CİHAZIN ÜRETİCİ 
FİRMASI TARAFINDAN ÜRETİLMİŞ ORJİNAL ÜRÜN OLMALIDIR. 

10.KASET KLİNİĞİMİZDE BULUNAN OPTİKON 
FAKOEMÜLSİFİKASYON CİHAZI İÇİN ORJİNAL OLMALIDIR.



20G 30° FAKOTİP 1)
TİTANYUM YAPIDA MATERYALDEN OLMALIDIR. 2) 

OKLÜZYON AĞIZ ARALIĞI 30° OLMALIDIR. 3)

HAND PIECE BAĞLANTI NOKTASI METRİK DEĞERDE OLMALIDI
R. 4)

TİPİN DIŞ ÇAPI 0.9 m m ., İÇ ÇAPI 0.7 mm. GENİŞLİĞİNDE OLM

ALIDIR. 5)
OPTİKON 2000 FAKOEMÜLSİFİKASYON CİHAZLARI İÇİN ORJİN

AL OLMALIDIR.


