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Hastanemiz Dis polikliniklerinde kullaniimak tizere acil
ihtiyacimiz bulunan Apeks Olcerli endodontik mikro motor —
Apexlokatir uyumlu (5 adet), temini hususunda,
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EK: Apeks 6lcerli endodontik mikromotor- apekslokatir uyumlu
teknik sartnames;



UYUMLU TEKNIK SARTNAMESI

I Tork, hiz ve program ayarlarinin yapildigi ve kanala girildiginde mesafeyi gosteren masaiisti
ekran kismi ile endodontik tedavide kullanilacak 1/1 angldruva ve mikro motordan
olugmalidir.
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2. Mikrp motor ile ekrani birbirine baglayan kablonun uzunlugunu ¢alisma kosullarina uvgun
olmahidir.

Mikro motor kullanmaksizin elle 6lgiim yapilmasi istendiginde takilacak ayri bir aparati

olmahdir.

4. Cihaz ege sensoruna ihtiyag duymamalidir.

3. Cihaz el pargasi angldruva ve mikro motor olmak tizere iki pargadan olugmalidir,
angldruvanin mikro motora takilabilmesi igin vidali sisteme ihtiyag duyulmamalidir.

6. Mikro motor ve angldruvadan olusan el pargasi, tamamen dayanikl. ¢l pargasiyla biitlinlesmis
vakumlu plastikle kaplanmis olmahdir.

Elektrik iletimi igin hastanin agzina konulacak dudak elektrodu da beraberinde verilmelidir,

8 Cihag, tiim Nike!-Titanyum egelerle kullanilabilmelidir

Crhag. hasta glvenhiai agisindan, sarja takihyken ¢alistirdamamalidar

10. Araliksiz olarak 4 giine kadar sarjda kalsa bile, cihaz zarar gdrmemelidir

1. Sargh pille, en az 3 saatlik bir kesintisiz galisma zamani olmalidir

2. Tork, mikro motor hizi, apikale yaklasma mesafesi. program se¢imi ve seshi uyar sevivesi

ekran kismindan ayarlanabilmelidir.

13. Hast# agzinda gahigirken; 6nceden yapiimig tiim bu ayarlar, ekrandaki her biri ayvri renkte
vanan isikli gostergeler sayesinde tek bir seferde gériilebilmelidir.

14, Pilin sarj durumu ekran Gizerinde vine 151kl bir gésterge ile goriilebilmelidir, sarj thtivac
kirmjziisikla belirtilmehidir

15, Mikeo motor izt 100-500 rpm arasinda. ckran tizerindeki 47 ve =7 diigmeleri kullanilarak,
ayarlanabilmelidir.

16. Tork degeri, ekran iizerindeki “+" ve “~" diigmeleri kullanilarak, 0,54 Nem arasinda
ayarlanabilmelidir,

17. Onceden lgiim yapilmasina gerek olmadan, kanala girdikten sonra, vine ekran iizerindeki
151kl bir gstergevle kanalin neresinde olundugu goriilebilmelidir ki bu da cihazin apeks 6lger
islevidir.

18. Kanal kanh oldugunda da dlgtim yvapabilmelidis

9. Inigasyon sivaisi fazls oldugunda da gosterge tizennden ikl uyar vermelidin

200 Otomatik apikal gert donme Gzellign olmalidir ve apikalden geri donerken hem sesh uvar
vermelt hem de ehran tzerinde geri doniy hareketim gostermelidir

21. Otomatik geri tork Ozelligi olmahdir ve otomatik geri tork yaparken de hem seshi uyar
verr:leli hem de ekran {izerinde geri déniis hareketini gostermelidir.

22. Cihaz ayak pedali veya bagka bir gahistinciya ihtiyag duymamali, kanal igine girdiginde
otomatik olarak ¢aligabilmeli, ayrica kanal igerisine girmeden de ¢ahisabilmelidir.

23. Cihaz apex Slger 6zelligi devre digi birakilarak sadece mikro motor olarak ta ¢alisabilmelidir.

240 Ayrica. mikremotor iz avarlandiktan sonra, tork avar yapilirken: egenin kirilma riskine

Kargin, secilen hizla uyumlu bir tork degeri segilmemisse bile, cihaz tork degerini otomatik
olarak o hiza uygun bir degerde sabitlemelidir.

. Cihaz Ug degisik galisma programi modu olmalidir.

a. Auto Modu; Herhangi bir tusa veya pedala gerek duymadan kanal efesi kanala
| girdiginde otomatik ¢alisma modu
Run Modu: Kanal egesi disanida iken ¢alisan mod
c. Apex Over: Herhangi bir tusa veya pedala gerek duymadan kanal egesi kanala
girdiginde otomatik ¢alisma fakat apex ¢ geldiginde durmayan mod

26. Cihaz izerinde yapilan ayarlan Kayvdetnek igin 12 adet sahsi hatizalama yapabilmehdir

27. En son segilmig program modu otomatik olarak kavdedilmeli ve cihaz tekrar gahsunildiginda
kendiliginden se¢ih olmahidir
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. Palin sarj durumu ekran Gzerinde vine ikl bir pOsterge ile porilebilmehidir, sarj ihty

. Mikro motor hizi 100-500 rpm arasinda, ehran Gzerindeki =+ ve =

APEKS OLCERLI] ENDODONTIK MIKRO MOTOR-APEXLOKATIR
UYUMLU TEKNIK SARTNAMESI|

Tork, hiz ve program ayarlarinin yapildigi ve kanala girildiginde mesaleyi gisteren masatistii
ekran kismu ile endodontik tedavide kullanilacak 1/1 angldruva ve mikro motordan

olusmalidir.

Mikrp motor ile ckrani birbirine baglavan kablonun uzunlugunu ¢ahisma kosullarma uveun
olmalidir. .
Mikro motor kullanmaksizin elle 6lgtim vapilmast istendiginde takilacak avry bir aparati
olmahdir.

Cihaz ege sensoruna ihtiyag¢ duymamalidir.

Cihai el pargasi angldruva ve mikro motor olmak iizere iki par¢adan olusmahdir,
angldruvanin mikro motora takilabilmesi igin vidah sisteme ihtivag duyulmamahdir,

Mikro motor ve angldruvadan olugan ¢l pargasi, tamamen dayanikh. el pargasiyla biitanlesmis
vakumlu plastikle kaplanmis olmalidir.

Elektrik iletimi igin hastanin agzina konulacak dudak elektrodu da beraberinde verilmehdir.
Cihaz, tiim Nikel-Titanyum egelerle kullamilabilmelidir.

Cihaz, hasta giivenligi agisindan, sarja takihiyken cahstinlamamalidir.

- Araliksiz olarak 4 giine kadar sarjda kalsa bile, cihaz zarar gérmemelidir.
- Sarjli pille, en az 3 saatlik bir kesintisiz calisma zamani olmalidir.
- Tork, mikro motor hizi, apikale yaklasma mesafesi, program segimi ve sesli uyari seviyesi

ekran kismindan ayvarlanabilmelidir.

- Hasta agzinda ¢alisirken: dnceden vapilmis tiim bu avarlar, ekrandaki her biri aver renkte

vanan isikh géstergeler savesinde tek bir seierde eariilebilmelidin

acdl
Kirmiziisikla belirtilmelidir

“digmelen kullanilarak,
avarlanabilmelidir.

- Tork |degeri, ckran iizerindeki “+" ve “= diigmeleri kullanilarak. 0.5-4 Nem arasinda

avarlanabilmelidir.

; (“)nucfjen Glgtim yapilmasina gerek olmadan, kanala girdikten sonra, yine ekran tizerindeki

|$1k||ibir gostergeyle kanalin neresinde olundugu gériilebilmelidir ki bu da cihazin apeks dlcer
islevidir.

Kanal kanh oldugunda da Slgiim yapabilmelidir.

Irigasyon sivisi fazla oldugunda da glsterge iizerinden sikh uyari vermelidir

Otorjatik apikal geri dénme 6zelligi olmalidir ve apikalden geri donerken hem sesli uyari
vermeli hem de ekran iizerinde geri doniis hareketini gdstermehidir.

. Otomatik geri tork ézelligi olmalidir ve otomatik geri tork vaparken de hem sesli uyar

vermeli hem de ekran iizerinde geri doniis hareketini gostermelidir.

- Cihaz ayak pedali veva bagka bir galijunciva ihtiyag duymamali, kanal igine girdiginde

otomatik olarak ¢alisabilmeli, ayrica kanal igerisine girmeden de galisabilmelidir.

- Cihaz apex olger dzelligi devre disi birakilarak sadece mikro motor olarak ta ¢cahisabilmelidir,
. Aynea, mikromotor hizi ayarlandiktan sonra. tork avart vapihirken

cegemn Kinhma riskine
Kargin, segilen hizla uyumlu bir tork degeri se¢ilmemisse bile. cihaz tork degerini otomatik
olarak o lza uygun bir degerde sabitlemelidir.

. Cihaz Ug degisik calisma programi modu olmalidir,

& Auto Modu; Herhangi bir tusa veva pedala gerek duymadan kanal egesi kanala
girdiginde otomatik ¢alisma modu
b. Run Modu: Kanal egesi disarida iken ¢alisan mod
¢ Apex Over: Herhangi bir wsa veya pedala gerek duymadan kanal egesi kanala
- girdiginde otomatik ¢alisma fakat apex ¢ geldiginde durmayan mod

Cihaz iizerinde yapilan ayarlan kaydetmek igin 12 adet sahsi hafizalama yapabilmelidir
En son segilmis program modu otomatik olarak kaydedilmeli ve cihaz tekrar calistirilch@imda
kendiliginden segili olmahdir.
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28. Cihaz yaklagik 5 dakika kullanilmadig
p)

takdirde kendiliginden kKapanmalidir.
29. Mikromotorun ¢alismas) tek tusla durdu

rulabilmeli ve vine tek tusla baslatlabilmelidir,

Feknik Sarthame 29(virmidokuz) madde 20k savia ve
tarafinzdan tanzim ve imza edilmistir.

2(iki) niisha halinde 18.09.2017 tarthinde

Dt. Ozgiir Savas GOKALP
Dis Tabihi
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28. Cihaz vaklasik 5 dakika Kullanlmadigr takdirde kendiliginden k

apanmalidir.
29, Mikromotorun ¢alismasi ek tugla durdurulabilme

lve yine tek tasla baslatlabilmelidir,

Feknik Sartname 29(yvirmidokuz) madde.2(iki) sayta ve 2(iki)
Iaraﬂmlzﬂdan tanzim ve imza edilmistir.
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niisha halinde 18.09.2017 wrihinde
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