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Kanunu'nUnaS22/nmiZinrfHihtiyaCI ° ' a"  a5aİ'da 8Ze" ik'er' VaZ" ' « 3 4  sayıl, Kamu ihale ununun 22/D maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır
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SIRA NO MALZEMENİN ADI MİKTARI BİRİM BİRİM FİYATI 
(KDV HARİÇ)

TOPLAM FİYATI 
İKDV H A R İ n

1 SARI İNTRAKET ( BARNÜL) 2.000 ADET

TO PLA M  (KDV HARİÇ)
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EKSİK DOLDURULAN, ÜZERİNDE KAZINTI, SİLİNTİ VE DÜZELTME YAPILAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR.

Sme"! c“Z k ™ :2017 CÜMA6ünüsaat 15:00’a s#™ «  “ »™,LE»İNE
TEKLİFE İŞİN VERGİ, SİGORTA, NAKLİYE VE DİĞER GİDERLERİ DAHİLDİR.
TEKLİFLER ( RAKAM VE YAZI İLE ) KDV HARİÇ TL OLARAK DÜZENLENECEKTİR

m  n ürüneerîn kat#log numarasi ve tesümat

fa x  il e  g ö n d e r il e n  TEKLİFLERİN b il a h a r e  a s il la r i g e l e c e k t ir , a s il l a r i İd a r e y e  u l a ş m a y a n  t e k l if l e r  g e ç e r s iz  sa y ila c a k t ir .

TEKLİF EDİLEN FİYATLARIN GEÇERLİLİĞİ (OPSİYON) TEKLİF TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 30 GÜN ALACAKTIR.
TEKLİF EDİLEN MALZEMELER TEKLİF TARİHİNDEN İTİBAREN 1 HAFTA İÇİNDE HASTANEMİZ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.

NUMUNE ÜZERİNDE DEĞERLENDİRME OLACAĞINDAN COCUK SERVİSİ SORUMLUSU MELEK HANIM LA İLETİŞİME GEÇİLMESİ RİCA OLUNUR



BRANÜL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1 Kaini! î<mı Virgin teflon (PTFE) den yapılmış olmalı
2 Kamil k-ray ışınlarına karşı radyoopak özellik taşımalı
3 İğne ucu. lıastaoa acı yaratmayacak şekilde sivri ve uygun kesimli olmalı, iğne üzerinde pürüzlenme

t in ; . ışığa doğru tutulduğunda üzerinde lekelenme ve renk tonu farkı olmamalı olmamalı
4 Kanili kendi kendine kapanan enjeksiyon portlu olmalı, enjeksiyon portu kapaklı olmalı
5 Kanulü;ı IV pıışe yapılan enjeksiyon portu kapağa tam oturmalı, istemsiz açılmamak
6 IV kanülün kapağı vidalı olmalı ve serum seti, kan seti step-cock ve vb. bağlantılarla uyumlu olmalı
7. Reı 1 ciitı olmalı, çaplan uluslararası standardına uygun olmalı
S İğnt i'iastık kılı11 damara girerken çelik ığııe ı|c uyumlu olmalı
9, Plastik kılıf, kaygan ve şeffaf olmalı, delik ya da çatlak olmamalı

a|ı: ezelliği nedeniyle damara ve dokuya zarar vermemeli, kolayca ginneli damara girerken plastik kılıf
büzü i memeli, geriye kıvrılmamak 

I 1 lasıik dış kılıf sıyrılma riskine karşı koııık formda olmalı ve kanül ucunun başlama noktasına kadar 
uzanmak ve kaniil kullanma esnasında plastik kısım ciltten kolayca girebilmeli 

t : 1 la .ı .„s kini, kolay ponksiyon için özel torumda ince çepcrli yüksek akım hızlı teflondan olmalı.
1 t Dış yu ey üzerinde radyoopak çizgi olmalı
14. Kaınii lndrofob ve iransparaıı kan tuluculu olmalı
i Kam ısında m . ıhılır lucı lock kapakçık olmalı ve Lucr lock koruyucu kapağının dış ucu kapalı olmalı 
1. Sabi i. ¿nenin çok rahat yapılabilmesi için, kanatların yumuşak, rahat açılabilir ve iz bırakmayacak şekilde

ııln ah
i • te n lı paketlerde olınalı
1 ntı aki; anıbal m storiliteyi bozmayacak-şekilde kolay açılabilir olmalı
: Sle i! vmoaiaj depolama esnasında yırtılıp kırılmayacak materyalden olmalı
2 Kami: ick elle kullanılabilir yapıda dizayn edilmiş olmalı
2 Aınt i üzerinde imal, slerilizasyon ve son kullanma tarihi yazılı olmalı, teslim edilen malın son kullanma

tarihi cıı az 4 yıl olma'iıdır.
2 ’ N ımımeler üzerinden değerlendirmesi yapılacaktır.
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