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Teklife Davet

Sağ,lık tesisimize baş vuran Nuran TELHAN isimli hastaya kullanılmak üzere ihtiyaç

duyulan aşağı da cinsi ve miktarr yazr lı 2 Kalem Tıbbi Malzeme Alını İşi 4734 sayılı ihale

Kanunın 22lf maddesi kapsamında alrnac ak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam

fiyatının 0gllI120|7 tarih ve saat 10:00 'a kadar 04'72 2l5 34 22 numaralr belgegeçere veya

satinalm a004@gmail.com adresine göndermen \zi rica ederim

Op. Dr

NoTLAR

l_Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi

gerekmektedir.
2-Teklifler(rakamveyaz|ile)KDVhariçTl.otarakdiizenlenecektir.
3_UBB Kodu ve sur roau (e[rtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır,

4-Ödemeler l80 gün içerisinde yapılacakiır,

S_Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağuıdan ameliyatüa kullanılan malzeme ve adedi

kadar fatura kesilecektir.
6_Dökme olarak getirilen ve ameliyatcan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde

teslim edilmediği takdirJe hasa dosyalan kapatılacağındin hohangi bir ödeme yapılmayacaktır,

7_Alımlar http://www.agriihale.gov.trı aoresıi iğiı vaıiıiği ihefu yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir,

Çeİ* to""zu citıaz ise Jgltimi hastanemizde ücretsiz yapılac$t1,

9_E_posta adresiniz satınaftraya verilirse, ,ul"."ı,Inı,*,i,ima"ı, olarak e_posta tizerinden de ilan edilmektedir,

10_ Bakım onanm uıJ*ai firmalarınyetki belgeleri olmak zorundadır.
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1. suTuR ANKoR sETİ 1 adet

ANKOR3MMİADET

ANKoR 5 MM 1ADET

ANKoR 6.5MM 1ADET

SUTUR ANKoR sETi TEKNiK şARTNAMESi

1. Titanyum Sutur Anchor Teknik Özellikleri
2. SUT KODU:AE1250 SUT KODU:AE1260

. Kemiğe Vida|anarak Yumuşak Doku Tespitinde Kullanılabilme|idir.

. Kemiğe Tespit Malzemesi Titanyum Bileşeninden Oluşmalıdır..

. Vida Arkasından Geçirilmiş, Yumuşak Doku Tespiti için 2 Adet Fark|ı Renklerde 2 Numara Suture Bulunmalıdır,

. Suturlar ultra güçlü UHMWPE ( Ultra High Molecular Weight Polyethylene ) materyalden imal edilmiş

olmalıdır.

. iplerin Rahat HareketiniSağlamak için Vida Arkasında Yuva Olmahdır.

. Kemiğe Tespit, Ederken, Kendi Tornavidasına Takılı Olup, Başka Bir Alete Gereksinim Duyulmamalıdır.

. Artroskopik Ve Açık Cerrahi Müdahalelerde Kullanılabilmelidir.

. Kemiğe Tespit, Vidalama Yöntemi ile Yapılmalıdır.

. Vida Yivleri Suture Geçme Yerine Kadar Devam Etmelidir.

. Gerekli Durumlarda, Kendi Tornavidası ile Rahatlıkla Çıkarılabilme imkanı Olmalıdır.

. Tomavidası Üzerinde Derinlik Gösteren Kalibrasyon Çizgileri Olmalı

. 3mm ( SUT KoDU AE 125o ), 5 mm ( sUT KoDU AE 1260 ) ve 6,5 mm ( SUT KoDU AE 1260) çapında
seçenekleri olmalıdı r.
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