. DOGUBAYAZIT DEVLET HASTANESI ' _
TIBBI CIHAZ BAKIM-ONARIM VE KALIBRASYON HIZMETI TEKNIK SARTNAMESI

1. KONU:

1.1. Bu teknik sartname Dogubayazit Dog. Dr. Yasar ERYILMAZ Ilce Devlet Hastanesi envanterinde
bulunan sartname ekindeki tiim tibbi cihazlarin aylik periyodik bakim, onarim ve kalibrasyon
hizmetlerinin 12 (oniki) ay siiresince yapilmasi isidir.

2. TANIMLAR:

2.1. Yonetim: Dogubayazit Dog. Dr. Yasar ERYILMAZ Ilce Devlet Hastanesi Y netimi
2.2. Yiiklenici: Stzlesmeyi Imzalamaya hak kazanan firma,

2.3. Periyodik Bakim: Ekte yer alan listeye gére tibbi cihazlarin énceden bilinen dénemlerde, iiretici
firmalarin 6ngérdiigii ve uluslararasi standartlara gére bakim isini,

2.4. Ariza: Herhangi bir zamanda cihazin herhangi bir fonksiyonunun nitelik veya nicelik olarak
tireticinin belirledigi normlarmn altina diismesi (tibbi cihazin veya aksesuarlarinin; fonksiyonlarindan
bir veya birkagin yerine getirememesi, sonuglarinin istenilen diizeyde dogru elde edilememesi vb.)
durumlarini,

2.5. Tibbi Cihaz: T.C. Saglik Bakanlig: tarafindan yayinlanan Tibbi Cihaz Yonetmeliginde yer alan ve
Dogubayazit Dog. Dr. Yasar ERYILMAZ Ilge Devlet Hastanesi envanterinde kayith bulunan
cihazlari,

2.6. Aksesuar: Kendi basina cihaz sayilmayan fakat cihaz ile birlikte kullanilmak amaciyla {iretilen
pargay1 veya pargalarini,

2.7. Onarim: Herhangi bir zamanda cihazin herhangi bir fonksiyonunun nitelik veya nicelik olarak
tireticinin belirledigi normlarin altina diismesi durumunun ortadan kaldirilmasini,

2.8. Miidahale Siiresi: Yiikleniciye ariza bildirimi yapildigi andan itibaren (ariza bildirim tarih ve
saati) yuklenicinin yetkili personelince arizanin bulundugu yere gelip cihazin bakim-onarim islemine
baglamasi arasindaki (servis baslangig tarihi, saati) siireyi,

2.9. Onarim Siiresi: Tibbi cihazlarin ariza bildirimiyle baslayan, sonra Yiiklenicinin teknik sartname
ve sozlesmede belirtilen hiikiimler gergevesinde onarim isleminin yapilip tekrar kullaniciya teslim
edilmesiyle biten siireyi,

2.10. Bakim: Cihazda meydana gelebilecek arizalar1 6nlemek, verimliligi artirmak, ariza ihtimalini
azaltmak, sistemin Omriinii uzatmak ve etkin calismasini saglamak amaciyla, yiiklenici firma
tarafindan sistemin yapisina uygun olarak nceden belirlenmis araliklarla periyodik olarak yapilan
temizleyici, koruyucu ve diizeltici nitelikte gerektiginde par¢a degisimini ve monte etmeyi kapsayan
islemlerdir.

2.11. Yedek Parga: Ait oldugu ana cihazin fonksiyonunu tam olarak yerine getirmesi, aslinin
bozulmamasi ve biitiinliigiiniin saglanmasi icin gerekli olan ve ana cihazla tam uyumlu ¢alisan her
tirlii elektrik, elektronik, mekanik, cam, kompozit, deri, plastik, lastik ve tekstil iirlinii parcadir.

2.12. TSE: Tirk Standartlar1 Enstitiisii’nii,



