DOGUBAYAZIT DEVLET HASTANESI . .
TIBBI CIHAZ BAKIM-ONARIM VE KALIBRASYON HIZMETi TEKNIK SARTNAMES]

3.7. Yiiklenici Firma, 24 (yirmi dort) saat, haftada 7 (yedi) giin ve tiim bayram, resmi tatil giinleri
esasina gore ¢alisacaktir, ariza bildirimlerini giiniin 24 saati kabul edecegi , personel ve biiro iletisim
numaralarini s6zlesme esnasinda Yonetime yazili olarak sunacagini taahhiit edecektir.

3.8. Bu sartname kapsaminda yapilacak islerde gerekli olmast durumunda kargo génderim ve teslim
tcretleri ile sigorta bedelleri Yiikleniciye aittir.

3.9. Yiiklenici, cihazlarm elektrik giivenlik testlerini her bakimda yapmak zorunda olup, test
yapildigimi yonetime ibraz etmek zorundadir.

3.10. Yiiklenici, bakim-onarim ve kalibrasyon faaliyetini baska bir firmaya (alt yiikleniciye)
devredemez. Ancak yiiklenici, gerek duydugu takdirde ve muhakkak Y®netimin onayini almak
kaydiyla 6zel durumlarda vetkili servisine veya alt yiiklenicilere yaptirabilecektir. Yetkili servisler ve
Yiiklenicilerle ilgili tiim sorumluluk yiikleniciye ait olup, Yonetim muhatap olarak dogrudan yiiklenici
firmay1 bilecektir.

3.11. Sézlesme siiresi boyunca Agri il Saglik Midiirliigii tarafindan herhangi bir zaman diliminde
bahse konu cihazlardan biri veya bir kagi ile ilgili bakim-onarim ve/veya kalibrasyon sézlesmesi
yapmasi halinde, ilgili cihazlar kapsam disi kalacak olup, hak edisten diisiilecektir. Agri il Saglik
Midiirliigii tarafindan Toplu Tibbi Cihaz Bakim Onarim Thalesinde isin baslangi¢ tarihi bu isi bitis
tarihi olacaktir.

3.12. Yiiklenicinin garanti siireleri dolmamus cihazlara miidahale yetkisi yoktur. Ancak Yiiklenici ilgili
cihazlarm kalibrasyonlarini Y énetimin gézetimi ve bilgisi dahilinde yapmak ile miikelleftir.

3.13. Yiiklenici, sozlesme siiresi dahilinde garanti siiresi sona eren cihazlarin; onarimlarini ve
periyodik bakimlarini ve kalibrasyonlarini yapacagini taahhiit edecektir.

3.14. Yiiklenici, saglik tesisine devredilecek ve/veya envanterine sonradan eklenecek garanti kapsami
digindaki cihazlarinda bakim-onarim ve kalibrasyon islerinden sorumlu olacagini taahhiit edecektir.

3.15. Yiiklenici ekli listeye dahil edilmemis veya sayiminda hata yapilmis olan cihazlarin toplam
sayisinin %10 unu gegmemek kaydi ile sehven unutulmus veya gézden kagmis cihazlarin, bakim-
onarim ve kalibrasyon islemlerinden herhangi bir iicret talep etmeyecektir.

3.16.Yonetim, sdzlesme siiresi boyunca envanterde mevcut cihazlarin ihtiyag dahilinde yonetimin
gorevlendirecegi personeller nezaretinde ve onlarm uygun bulacagi hastane iginde baska bir birime
naklini ve nakil islemi ile ilgili montaj/demontaj islemlerini talep edebilecektir. Bu islemlerden
yliklenici herhangi bir iicret talep etmeyecektir.

3.17. Yiiklenici, yonetimin talepleri dogrultusunda envanterde kayitli cihazlar ile ilgili olarak cihaz
kullanicr egitimi ve danismanlik hizmeti verilmesini saglamalidir.

3.18. Yiiklenici ayhk olarak yapilan isleri, istatistiki bilgileri icerecek sekilde tesis bazinda aylik
faaliyet raporu diizenleyecektir. Rapor igeriginde; ariza talepleri, kullanilan yedek parga, ariza bildirim
stireleri, arizada gegen siireler, ariza bildirimi yapilmis cihaz listesi ve idarenin bu kapsamda talep
edecegi benzeri bilgileri icermelidir.
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