' DOGUBAYAZIT DEVLET HASTANESI| _ _
TIBBI CIHAZ BAKIM-ONARIM VE KALIBRASYON HIZMETI TEKNIK SARTNAMESi

3.19. Yiiklenici hastanede bulundugu siire zarfinda ve hizmetlerin verilmesi esnasinda Hastane
Enfeksiyon Kontrol Komitesi, I Saglig: ve Gilivenligi Komitesi, Hasta-Calisan Giivenligi Komiteleri,
Kalite Yonetim Birimi gibi birimler ile isbirligi cercevesinde calismalidir,

3.20. Yiiklenici firma personelleri hastane igerisinde ve calisirken yaka Karti takacak, servislerde
hastane kurallarin g0z 6niinde bulundurarak hareket edecek, ayrica 6zellikli servislere (ameliyathane
yogun bakim / yeni dogan yogun bakim vb.) giris-gikislarda servis kurallarina uymak zorunda olup,
3.19. maddede zikredilen komite kararlarina uyacaklardir.

3.21. Yiiklenici bakim sozlesmeleri devam eden ve Eklj listede de bitis tarihleri ile birlikte belirtilen
cihazlarin; sézlesmelerinin bitisinden itibaren bakim-onarim ve kalibrasyon hizmetlerini yapacagini

etmeyecektir.

4. PERIYODIK BAKIMILAR VE ONARIM HiZMETLERI:
=== R BAKIMLAR VE ONARIM HiZMETLERI:

bakimlar ve sair miidahalelerin tarih/saati, kisa aciklama ve ariza sebebini (Kullanicr hatasi var ise
muhakkak bildirilecektir) not edilecektir. Bu karne ekinde cihaza ait Servis Formu bulunacaktir.
Yiiklenici ayni giin s6z konusu karne ve eklerini idareye teslim edecektir.

4.3. Yiiklenici, her bir grup cihaz igin standart bir Periyodik bakim programi hazirlayacak ve aylik
periyodik bakimlar esnasinda nelerin kontrol edilecegini basliklar halinde onceden belirleyerek
idareye yazili olarak bildirecektir. Bu liste kurum gbzetim eleman: ve firma yetkilisi tarafindan
imzalanmis olmalidir. Ayni zamanda ilk bakimdan sonra idarenin belirleyecegi personele egitim
verilecektir.

4.4. Yiiklenici Cihaz bakimlarini biinyesindeki ehil personeller kontroliinde yaptiracagini taahhiit
edecektir. Bakim hizmeti sonunda cihazda fonksiyon kayb1 olmayacak veya bakim 6ncesinde var olan
islevler iptal edilmis olmayacaktir,

4.5. Bakim sirasinda olusacak yeni arizadan Yiiklenici sorumlu tutulacaktir. Bu durumda her tiirlii
gider Yiiklenici tarafindan karsilanacak ve ilgilj tibbi cihazlarmn fonksiyon kayb tespiti halinde islem
bitmemis sayilacaktir.

4.6. Yiiklenici sbzlesmenin imzalandig1 en fazla 10 (on) giin igerisinde Yonetime miiracaat ederek
hastane envanterinde bulunan ve uhdesinde kalan cihazlarin bakim planlarini Yénetim ile birlikte
olusturacaktir ve bu plan dahilinde bakim hizmeti yuritiilecektir. Bu bakim planlari Yonetim ve
Yiiklenici tarafindan imza altina aliarak sézlesmeye eklenecektir.

4.7. Envantere kayith tiim cihazlar en az ayda bir defa i¢ ve dis temizlikleri yapilacaktir.

4.8. Onarim islemleri Yénetimin bilgisi disinda gergeklestirilmeyecektir,
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