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Teklife Davet

Kurumumuz ihtiyaci olan asagida yazili olan 36 KALEM TIBBI CIHAZLARIN AYLIK PERIYODIK BAKIM

I

00058776131

ONARIM HIZMET alimi 4734 Sayili Kamu Ihale kanunun 22-d maddesi kapsaminda alinacak olup,S6z konus
hizmet igin KDV Harig birim ve toplam fiyatini 22.12.2017 tarih ve saat 16.00 a kadar/ 0472 711 4963 numaral
faksa / eleskirtdhO4@hotmail.com mal adresine / posta yolu ile yada sahsen elden belirtilen adreslerden birine
birakmaniz yada géndermeniz hususunu:

e MO : A /
Geregini bilgilerinize rica ederim. <
Biilent OZTURK
idari ve MAliis Miidiiri
Sira No Miktari Birimi Birim Fiyati Toplam Fiyat

1 36 KALEM TIBBI CIHAZLARIN AYLIK PERIYODIK 12 AY

BAKIM ONARIM HIZMET ALIMI

EKki; Teknik Sartname
Firma/ Kurum
Kage / imza

1 Idarenizce dogrutan temin usulii ile 22.12,2017 tarihve saat 16,00 da TIBBI CIHAZ BAKIM ONARIM alim isine ait dokiimani olusturan biitin begeler tarafimizdan incelenmis,okunmus ve

herhangi bir aynm ve siniflama yapmadan biitiin kosullanyla tarafimizdan kabul edilmistir.Dogrutan temin usulti ile yapacak alima iligkin olarak asagida hususlan igeren teklifimizin kabultini

arz ederiz.
2 Eksik doldurulan iizerinde kazinti ,silinti veya diizeltme yapilan teklifler degerlendirmeye alinmayacaklir,
3 Teklifler en geg 22.12.2017. GUNU SAAT 16.00. kadar 1 maddede yazil bulunan adreslere gonderilmesi veya sahsen elden birakiimas) gerekmektedir..
& Teklif Fiyatina isin sigortasi,nakliyesi ve diger tim giderleri dahil edilecektir.
5 Teklifler ( Rakam ve Yazi ile) Kdv harig veilecektir.
8 Tekliflerinde tarih, imza ve kasesi eksik gériilen isteklinin teklifi degerlendirmeye alinmayacaktir
7 .Faks veya Mail yolu ile génderilen tekliflerin asilarida Idaremiz Satinalma birimine ulastinlacaktr.
8 Teklifleri ile birlikte numune veya Katalok istenilmesi halinde numunesi veya katalogu olmayanin teklifi degerlendirmeye alinmiyacaktir,
9

‘Teklif edilen fiyatlarin gegerliligi (opsiyon) teklif tarininden itibaren 30 (Otuz) gun olacaktir,

CLESKIRT DEVLET HASTANES| SATIN ALMA BIRIMI
‘EL. :0 472 711 41 42/ DAH.1114
“AKS. 0 472 711 49 63

:.Mail :eleskirtdh04@hotmail.com
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TEKNIK SERVIS HIZMET ALIM ISINE AIT
TEKNIK SARTNAMESI

A

<7aT3833

KONU: Bu teknik sartname ELESKIiRT ILCE DEVLET HASTANEST Envanterinde bulunan 36 Kalem tibbi cihazlarin
Aylik Periyodik bakim ve onarim hizmetlerinin yapilmas igidir.

TANIMLAR:

Tibbi Cihazlar: T.C. Saghk Bakanh tarafindan yaymnlanan Tibbi Cihaz yonetmeliginde yer alan ve ELESKIRT ILCE
DEVLET HASTANESI saglik tesislerinde kayith bulunan cihazlardir.

Periyodik Bakim: Belirtilen siirelerde, tibbi cihazlarim diretici firmalarin ongordiigil ve uluslararasi standartlara gore bakim isi,
Yedek Parca: Ait olduBu ana cihazin fonksiyonunu tam olarak yerine getirmesi, ashnm bozulmamasi ve biitiinliigiiniin
saglanmasi i¢in gerekli olan ve ana cihazla tam uyumlu galigan her tiirld
elektrik,elektronik,mekanik,cam,kompozit,deri,plastik,lastik ve tekstil {iriinii pargadir.

Ariza: Herhangi bir zamanda cihazin herhangi bir fonksiyonunun nitelik veya nicelik olarak belirlenen normlarin altina diigmesi,
cihaz veya aksesuarin fonksiyonlarini yerine getirememesi, sonuglarin istenilen diizeyde ve dogru elde edilememesi, gibi
konular1 kapsamaktadir.

Bakim: Cihazda meydana gelebilecek arizalari tnlemek, verimliligi artirmak, ariza ihtimalini azaltmak, sistemin dmriinit
uzatmak ve etkin galismasim saglamak amaciyla, yiiklenici firma tarafindan sistemin yapisina uygun olarak onceden belirlenmis
araliklara la periyodik olarak yapilan temizleyici, koruyucu ve diizeltici nitelikte gerektiginde parca degigimini ve monte etmeyi
kapsayan iglemlerdir.

Onarim ve Tamirat: Cihazin fonksiyonunu tam olarak yerine getirmesine engel olan hususun ortadan kaldirilmasi faaliyetlerinin
tiimuidiir.

Bakim Onarim Formu: Yiiklenici tarafindan yapilan islemlerin tamaminin yazildig1 yiiklenicinin ve faaliyeti gerceklestiren
calisanlarin bilgilerinin bulundugu form,

. Malzeme: Cihazlarin bakim ve onarimi esnasinda gerekli olan her tiirlii sarf, bakim kiti, bakim, temizlik ve koruyucu

malzemeyi kapsar. Bu malzemeler, yiiklenici tarafindan cihaz tireticisinin belirledigi periyotlarda iicretsiz olarak saglanacaktir.

PERiYODIK BAKIM ONARIM

. Periyodik ve koruyucu bakimlar, her aymn 25-30 uncu giinleri arasinda diizenli olarak yapilacak ve firma bu ddnem icinde hangi

giin kuruma gelecegini gelmeden 1 ig giinii 8ncesinde kuruma faks il bildirecektir, Firma tespit edilen bu tarihi kurumun yetkili
gbzetim elemaninin yazili onay1 olmaksizin degistiremez

Yiiklenici, her bir grup cihaz igin standart bir Periyodik bakim programi hazirlayacak ve aylik periyodik bakimlar esnasinda
nelerin kontrol edilecegini basliklar halinde dnceden belirleyerek idareye yazil olarak bildirecektir. Bu liste kurum gozetim

elemani ve firma yetkilisi tarafindan imzalanmig olmalidir

. Yiiklenici, her bir cihaz igin, iizerinde Cihazin Adi,Marka-Model,Seri NO ve Kullamldig birimin bilgilerinin yazili oldugu

©Cihaz Bilgi Kart’” 1 agacak ve bu karta cihaza yapilan peryodik bakimlar ve sair miidahaleler tarih ve kisa agiklama ile not
edilecektir. Bu Cihaz Bilgi Kart mmn ekinde bu birime ait Servis Form u bulunacaktir

. (Agn Il Saghk Miidiirliigiince Yapilacak Olan Toplu Tibbi Cihaz Bakim Onarim Thalesinde isin baslangi¢

tarihi bu isi bitis tarihi olacaktir)

_ DENETIiM VE MUAYENE RAPORLARI

. Yiiklenicinin yaptig1 bakimlari gdsteren rapor formunda yapilan uygulamalar net bir sekilde gosterilecektir. Bu form yitklenici

ve hastane teknik veya servis sorumlu personelleri tarafindan imza altina alinacaktir. Diizenlenen bu formlarin bir niishas ilgili
birimde, bir niishas1 yiiklenicide bir niishasinda fatura ile birlikte idare satinalmasina verilecektir.

. Yiiklenici teknik personeli sozlesmenin imzalandig1 en fazla 3(ii¢) giin icerisinde idareye miiracaat ederek hastane envanterinde

bulunan ve uhdesinde kalan cihazlarm bakim planlarini hastane idaresiyle birlikte olugturacaktir ve bu plan dahilinde bakim
hizmeti yiirtitillecektir. Bu bakim planlart hastane idaresince ve firma tarafindan imza altina almacaktir.

_ Bakim onarim sonrasi her cihaz igin ayr1 ayri, bakimi yapilan parametreler uygunluguna gore check-list olarak kayit altina

alinarak teknik servis formlarinda belirtilmelidir

. Yiiklenici, her bir grup cihaz igin standart bir periyodik bakim programi hazirlayacak ve aylik periyodik bakimlar esnasinda

nelerin kontrol edilecegini baglklar halinde dnceden belirleyerek idareye yazili olarak bildirecektir. Ayni zamanda ilk bakimdan
sonra idarenin belirleyecegi personele egitim verilecektir

 CiHAZ BAKIM PROSEDURLERI
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. Tiirk Standartlar Enstitiistinden alinmis, gegerlilik stiresi devam eden TS12426 Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi , OHSAS 18001

44,
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TEKNIK iSTEKLER

Yiiklenici meydana gelen arizay: kendisine gelen e-posta, telefon veya faks ile bildirildikten en ge¢ 24 saat iginde miidahale
etmek zorundadir, Bilgilendirme tarih ve saati olarak kurumun kayitlar1 esas alinir.

25. Yiiklenici, parga degisimini gerektirmeyen arizalari 12 (oniki) saat, parga degigimini gerektiren arizalarda ise cihazi 24

(yirmidort) saat igerisinde galigir duruma getirecektir. Yedek parcayi idarenin tedarik edecegi durumlarda, bu siire par¢anin
tedarikinden itibaren 36 (otuzalti) saati asamaz.Parca dahil olanlarda, yedek parga yurt digindan getirilecekse bu sitire kurumun
ariza bildirim tarihinden itibaren 20 (yirmi) giinii agamaz.

Yiiklenici tarafindan temin edilen yedek parcalara en az 12 (on iki) ay garanti verilecektir. Bakim szlesmesi sona erse bile
garanti siiresi igerisinde arizalanan yedek parga yiiklenici tarafindan ticretsiz degistirilecektir.

Yiiklenici cihazlarin bakim ve onarmminda kesinlikle orijinal yedek par¢a kullanmak zorundadur. Orijinal yedek parga temini
miimkiin degilse yiiklenici idarenin yazili onayimi almak zorundadar.

Degisecek yedek pargalar cihazin orijinal gekil ve goriintiistinil bozamayacak ve yapisini degistirmeyecektir.

Degistirilmesi gereken yedek parga igin yiiklenici teknik raporla idareye bagvurup, idarenin onayim almak zorundadir.

Arizamn tirline bagh olarak, cihazin yiiklenici merkezine gonderilmesi gerektiginde, bu durumda kesin karar idarenin olup,
cihazin en geg 2 (iki) giin igerisinde sevk edilmesi gerekir. Cihaz firmaya verildikten sonra 10 is giinil i¢inde ar1za giderilmelidir.
Cihazin sevkiyati ile ilgili her tiirlii masraf, sigorta(sigorta zorunlu degildir ancak cihazn nakliyesi sirasinda dogacak her tirlii
zarar yiiklenici tarafindan karsilanacaktir) ve sorumluluk yiikleniciye ait olacaktur.

Periyodik bakimlar, hastanelerin belirledigi, hizmetin en az aksayabilecegi giin ve saatlerde yapilacaktir. Periyodik bakimlar ve
ariza ile ilgili bakim-onarim faaliyetleri kurumca aksi istenmedikge, hafta iginde normal mesai saatleri (08.00-17.00) igerisinde
yapilacaktir. Ancak, ¢ok acil durumlarda ve bakim onarimin uzamast durumunda, hastanenin bilgisi ve istegi dogrultusunda bu
siire agilabilir.

Sistem, haftada 7 (yedi) giin (yirmi dort) saat kesintisiz caligtirilacaktir.(Resmi tatil giinleri ve hafta sonlar dahil). Mesai saatleri
diginda olugabilecek arizalar igin ekstra iicret talep edilemeyecektir.

. Bakim ve onarim islemi sonunda, cihazlarm galigma performansi test edilecek ve cihazlar ¢ahigir durumda teslim edilecektir.

Cihazda fonksiyon kayiplari tespit edildiginde bakim iglemi bitmemig sayilir. Bakim onarim esnasinda meydana gelebilecek her
arizay1 yiiklenici ticretsiz kargilamak zorundadr.

. Yiiklenici, bakim-onarim islemleri esnasinda kendi personelinin ve/veya yiikleniciye eslik eden idare personelinin her tiirlit can

ve mal giivenligi tedbirlerini almak zorundadur. Olusabilecek her tiirlil olay, durum, vb durumdan yiiklenici sorumlu olacaktir.

. Yiiklenici, cihazlarin elektrik giivenlik testlerini her bakimda yapmak zorundadir ve test yapildigini idare ibraz etmek

zorundadir.

. Cihazin arizas1 yukarida belirtilen siireleri agarsa ve/veya arizaya hicbir sekilde miidahale edilmezse ve/veya ariza 1 (bir) ay gibi

bir siire gectigi halde onarilmams olursa, ariza bagka bir firmaya yaptirilacak ve faturasi yiiklenici firmanin hak ediginden
kesilecektir veya yiiklenici firma arza giderilene kadar ayni seviyede yada daha iist seviyede bir cihazi yerine koyarak hizmetin
aksamamasini saglayacaktir.

Sozlesme siiresi boyunca sozlesme kapsamindaki cihazlarin taginmasi durumunda cihazlarin taginma sonrasi gergeklegtirilecek
olan devreye alma(startup) sdkiim ve montaj islemi yiiklenici tarafindan iicretsiz yapilacaktir.

38. Yiklenici, bakim onarim faaliyetini bagka bir firmaya (alt yiiklenici) devredemez.
39. idare, yiiklenici firmadan sézlegme stiresi igerisinde herhangi bir zamanda yeterli gormedigi personelin degistirilmesini talep

edebilir ve yiiklenici firma bu taleplerin yerine getirilmesini saglamak zorundadir.

KONTROL TESKILATI:
Elegkirt ilge Devlet Hastanesi Birimini ve igin ihale dokiimanlari gergevesinde usuliine uygun olarak yapilip yapiimadigini denetlemek ve
kontrol etmek iizere idare tarafindan gorevlendirilen personel veya personelleri ifade eder.

GENEL HUSUSLAR

:2007 is Saghig ve giivenligi Yonetim Sistemi ve yine gegerlilik siiresi devam eden TS-EN ISO 9001:2008 Kalite Yonetim
Belgesine sahip olacaktir. Bu belgelerin asli ya da noter onayli sureti ihale dosyasinda sunulacaktir.

Yiiklenici, Firma biinyesinde 1 adet Biyomedikal Muhendisi, ] Adet Elektrik teknisyeni veya Teknikeri , Yiiklenici biinyesinde
bulunduracaktir. Calistirmis oldugu bu personellerle ilgili bu durumu SGK dokiimanlariyla belgelendirmelidir..

Yiiklenici ¢alistiracagi personelin isimlerini ve personele ait egitim, deneyim, sertifika, diploma v.b. belgeleri ise baglamadan
I(bir) is gtinti Oncesinde idareye verecektir.

Yiiklenici firma ileri teknoloji cihazlarimin bakim/onarimin Tiirkiye yetkili servislerine yada iiretici firmadan alinms teknik
egitim sertifikasina sahip olan firmayla veya [lgili cihazlar igin teknik bakim- onarim egitim sertifikasini almig personele
yaptirmak zorundadur. Yiiklenici bu sarti kabul ve taahhiit edecektir. Yiiklenici flgili belgeler ve taahhtit belgesini ihale
dosyasinda sunacaktir.

Yiiklenici firma siiregelen dénemde meveut isim listelerindeki degisiklikleri idareye 3(iig) is ginti icerisinde bildirilmig
olacaktir. Ve yeni baglayan personele ait belgeler; (egitim, deneyim, sertifika, diploma v.b.) ige baglamadan dnce idareye
sunulacaktir. Yiiklenici:

Yiiklenici firma bu is i¢in; Biyomedikal Mithendisi, Elektrik, Teknikeri veya Teknisyen biinyesinde isi siiresince
bulunduracaktur.

Yiiklenici firma calistirdigi personellerinin yilhik izinli ve raporlu olmasi durumunda, mutlaka ayni nitelikte yeni bir personeli
izin stiresince bulundurmak zorundadir. Bu durumu da yazih olarak Kontrol Teskilatina mutlaka bildirmelidir. W/}’

G Tk 7 Mk g 8
i A



AYLIK PERIYOK BAKIM ONARIM YAPILCAK TIBBi CiHAZ LiSTESi

QD Ad a ode

0001 Damla Ayarlayicisi Argus 606 S | Adet
0002 Damla Ayarlayici Cihaz Promedic : Adet
0003 Seyyar Aspirator Cihaz Polivac 1 Adet
t]004 Seyyar Aspirator Cihaz Uzimcii ! Adet
0005 Seyyar Aspirator Cihazi Uziimei Novela ! Adet
0006 | Seyyar Aspirator Cihaz Seyyar Uziimea NS 25 1 Adet
0007 Seyyar Aspirator Cihazi Kansung 1 Adet
0008 Aspirator Cihazi Polivac 1 Adet
0009 Bebek Isitict (Radyan) Elekromog ! Adet
0010 Bebek Isitict (Radyan) Cobams 1 Adet
0011 | Nts Cihaz Conte¢/CMS800 G - Adet
0012 Transport kiivez OE Magic lolggia 1 Adet
0013 Etiiv Cihazi Elektro Mag m6040P 1 Adet
0014 Monitor Blt Anyview A5 1 Adet
0015 Hasta Bas1 Monitor Plus Med 9000 A | Adet
0016 Hasta Bas1 Monitor General Elektrik B300 1 Adet

0017 Hasta Bas1 Monitor Plusmed 1 Adet ;‘

0018 Hasta Bas1 Monitor Antviem —AS 1 Adet q
0019 Sok Cihaz1 Defibrator Hawlett 1 Adet
0020 El Dobleri Sanicaid 2 Adet

0021 Ekg Cihazi Biocere 1 Adet %

0022 | Dijital Bebek Tart: Cihaz Medika Plus 1 Adet |

‘_0023 [ Seker Olgme Cihaz Easymax 1 Adet ‘!
’ 0024 Otoklay Cihazi Elektro Mag 1 Adet
0025 Isitme Cihazi ABR 1 Adet
0026 Alkol Metre Drivesafe Pilli 1 Adet
0027 Amalgamamotor (Dis) Silohat S5 1 Adet
Amalgamamotor (Dis) Dental Mix Carlo De Giorgi -Sr1 1 Adet
Endomotor (Dis) Reciproc 1 Adet

Otoklay (Dis) Lisa 1 Adet 7

| Otoklav (Dis) Lisa l.] Adet —l
Holter Cihazi Cardioline ‘ 1 Adet
0033 Holter Cihazi Cardoline | 1 Adet
'3034 Soguk Buhar Cihaz Medizen l 1 Adet
@35 Defibrator Life Poin Sarjh 1 Adet
[ 0036 Paketleme Cihazi /Dig ‘ Giindem 1 Adet

Not Teknik Sartnamemiz 3 Sayfadan ibarettir.
Erkan KAHRAMAN Tansu TOLU Cevdet SARI Serpil KAYAALP
i Kalite Korjtrol

EBE/Dogumhane sorumlu

Tasinir Kayit Kont Yetk.
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