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AGRI VALILIGI
iL SAGLIK MUDURLUGU
Do¢.Dr Yasar Eryillmaz Dogubayazit Devlet Hastanesi

TEKLIFE DAVET

Saglik tesisimizin ihtiyaci olan asagida cinsi ve miktari yazih Hastanemiz igin gerekli olan TRANSPORT
KUVOZE BAGLANMAK iGIN TRANSPORT VANTILATOR ALIMI isi 4734 sayih ihale Kanununun 22/D
maddesi kapsaminda alinacak olup; sz konusu isin KDV hari¢ birim ve toplam fiyatinin 05/01/2018 tarih ve

saat 16:00’a kadar 0472 312 54 47 numarali belgegegere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize
gondermenizi rica ederim.

SIRA MALZEME ADI BIRIM MIKTAR BIiRIM FiYAT TOPLAM TUTAR
NO
1| TRANSPORT KUVOZE 1
BAGLANMAK ICIN TRANSPORT
VANTILATOR ALIMI ADET
GENEL TOPLAM (KDV HARIC):
. Firma Yetkilisi
Imza/Kase
NOTLAR:
1) Tekliflerin en geg son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satinalma Birimine veya gorevlilere vermesi gerekmektedir.
2)  Teklifler (rakam yaz ile) KDV harig TL olarak diizenlenecektir.
3)  Odemeler 180 giin igerisinde yapilacakur.
4)  Fiili olarak kullamlacak malzeme ameliyat sonrasinda belli olacagindan ameliyatta kullanilan malzeme ve adedi kadar fatura
kesilecektir.
5)  Dokme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanildig: belli olan malzemelerin borkodlar azami 5 gin iginde teslim edilmedigi
takdirde hasta dosyalar1 kapatilacagindan herhangi bir ddeme yapilmayacaktir.
6)  Almlar http://www.agriihale.cov.tr/ e-posta adresli Agni Valiligi fhale Yonetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
7)  Alm konusu cihaz ise egitimi hastanemizde tcretsiz yapilacaktir.
8) E-posta adresiniz satin almaya verilirse, tim alimlar eszamanl olarak e-posta tizerinden de ilan edilmektedir.
9)  Alinacak malzemelerin 2 (IKI) y1l garantili olmasi

Agn Yolu tizeri 5.km Dogubayazit / AGRI DOGUBAYAZIT AGRI
Telefon: 0 472 312 60 47 Belgegeger: 0472 312 5447
e-posta: ddhsatinalma@gmail.com Elektronik ag:




YENIDOGAN-PEDIATRIK TRANSPORT VENTILATOR TEKNIK SARTNAMESI
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. Cihaz yenidogan ve pediatrik hastalarin transportunda kullamlmaya

uygun yapi ve dzelliklere sahip olmali; galigmasi igin harici elektrik,
dahili veya harici batarya gibi gli¢ kaynagi donammina ihtiyag
duymamalidir. Cihaz tamami ile basingh hava (pnomatik) sistemle
calismahdir.

Cihaz, devamli akig prensibine gore caligmali non-invaziv nazal CPAP
uygulamasina olanak saglamahidir.

. Cihazda en az asagidaki ventilasyon modlari bulunmalidir:

SIMV
CPAP

Cihazda asagida belirtilen parametreler belirtilen araliklarda
ayarlanabilmelidir:

Solunum Frekansi: 2 — 130 soluk/dakika

Inspirasyon zamani: 0.2 — 2 saniye

Ekspirasyon zamani: 0.25 — 2.5 saniye

02 Konsantrasyonu: %21 — 100

Tidal hacim: 0 — 650 cc

Akis: 0 — 20 litre/dakika

PEEP/CPAP basinci:0 — 18 emH20

Maksimum Inspirasyon basinci: 0 —70 cmH20

_ (Cihaz tizerinde bulunan flowmetreler vasitastyla gaz akim hizlari oksijen

ve hava i¢in ayr1 ayr olmak tizere 0.6 — 10 litre/dakika arasinda
ayarlanabilmelidir.

Cihaz hafif ve kolay tasginabilir olmali, oksijen ve hava tiipleri harig
agirh@ 2.5 — 3 kg’ gegmemelidir.

_ Cihaz tizerinde bulunan bir manometre vasitasiyla, sistem basinci — 10

(eksi on) ile 100 (ytiz) emH?20 arasinda takip edilebilmelidir.

 Cihaz, 45— 55 psi gaz basincinda ¢alisabilmelidir.

Cihazla birlikte 1(bir) adet 10 litrelik oksijen tiipii ve 1 (bir) adet 10
litrelik kuru hava tiipii, bu tiiplerin manometreleri ile tiipleri cihaza
baglamak igin baglant hortumlan verilmelidir.



10.Cihazla birlikte 5 (beg) adet hasta devresi, test balonu verilmelidir.oksijen
tlipli ve regiilatori 2 adet ,non-invazif maske 5 adet .

| 1. Transport kiivoze monte edilebilir 6zellikte olmalidir. Teklif veren firma
transport kiiviéze monte etmeli ve kullanimi hakkinda egitim vermelidir.

12.Cihaz her ttirlti imalat ve montaj hatalarina karsi 2(iki) yil siire ile ticretsiz
garanti kapsaminda olmalidir.Bu siireyi miiteakip 5 (beg)y1l siire ile de
tigreti karsihig1 yedek parga ve teknik servis garantisine sahip olmalidir.

Soru~ta, Homiive
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