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DUGUMSUZ ANCHOR TEKNiIK SARTNAMESI

1. Artroskopik rotator manset tamirlerinde ve double-row tespit teknigi ile kullaniimak
uzere tasarlanmig olmaldir.

3. Ankorun yan kisimlarinda suturun kesilmesini engellemek amaciyla sutur oluklari

2. Ankorun sutir gerginligi her hastaya 6zel olarak tespit edilditen sonra ayarlanabilir

olmalidir.

bulunmalidir. \

4. Yiv yapisi ters cam agaci seklinde olup, yuksek ‘pull-out’” gucune sahip olmalidir.

5. Sutdr ankor Peek-Optima polimer teknolojisi ile tiretilmis olan emilmeyen polimerden
tretilmis olmaldir. Béylece radyoliisen 6zelligi tasimaldir.

6. Ankor 4.5mm ve 5.5 mm capinda olmalidir.

|If

7. Ankor iki bolimden olusmalidir; “outer shell” ve “inner plug”.

Ankorun tasarimi gakilmaya elverisli olmalidir.

ARTROSKOPIK IRRIGASYON SETI TEKNIK SARTNAMESI

1- Artroskopide kullanima uygun olmahdir.

2- Ekiem ici basmc‘ kontrol edilebiimelidir.

3- Tek kullanimlik basing kasetleri halinde olmalidir.

4- EQO Steril, tek kaﬂ ambalajli, uluslararasi paketleme standartlarinda

olmalidir.
5- Cift serum girisi olmahdir.inflow-outflow akis yapabilmelidir.
6- Her turlt artroskopik kantle uyumlu olmalidir

RF PROBU ‘

1. Omuzda Subakromiyal dekompresyon, sinevektomi, bag dokusunun ¢ikariimasi danhil
olmak Uzere omuz prosedUrIEri, dizde menisektomi, ACL /OCE debridmani, bag dokunu
cikarilmas! tamiri dahil olmak Uzere diz artroskopisi prosedurlerinde kullanilabilmelidir
2. Tum yumusak doku cesitlerinin etkin sekilde ¢gikariimasi igin gelistiriimis goruntt netlidi il
kontrollti ablasyon sunmalidir.

3. Aspitator 6zelligi olmalidir.

4. Bipolar ¢zellikte olmahdir

5. Govde boyu 3.75 mm , mirﬁimum kanul boyutu 5.5 mm ve 90° agiya sahip olmalidir .

RF ABLATION 90° 3.5 MM PROBE
1. Cmuzda Subakromiy#i dekompresyon, sinevektomi, bag dokusunun gikariimasi dahil
olmak tizere omuz prosedirleri, dizde medisektomi, ACL /OCB debridmani, bag
dokunun ¢ikarilmasi tamiri dahil olmak Gzere diz artroskopisi prosedurlerinde

kullanilabilmelidir. | .
Govde boyu 3.5 mm , minimum kaniil boyutu 8.5 mm ve 90° aglya sahip olmalidir

Bipolar 6zellikte olmalidir.

REN



RF HEDGEHOG prob,

1. Diz artroskopisinde v
saglamahdir

2. Hafif olmali sap kisn
kolayca giris yapilab

3. Govde boyu 2.5 mm

RF HOOK PROB

1. Her gesit yumusak d
elektroda sahip olma

2. Bu kancali elektrodu
acgidan giriste perforn

3. Diz artroskopisi, later
kullanilabilmelidir

4. Govde boyu 3.0 mm

olmalidir.

RF CURVE PROB
1. Ince dizayni ve cok y
2. Diz artroskopisi, later
3. Gévde boyu 3.0 mm,

RF-S DYNAMO
1. Omuz artroskopisinds
¢ikariimasi dahil omu

2. Gaoévde boyu 3.5 mm,
3. Bipolar ¢zelliktz olma
4. lhale gund firmalar n
kalacaktir.
1- Tek kulanimhk ergon
2- Ug kismi yekpare kan
3- Bas parmakla idare e
4- En az 7 cesit ucg dizay
5- Taslyici aparatin icing

Bir adet monofilamer
YUMUSAK DOKU ICIN STA

1- Artroskopik girisimle
icin kullanilacak seki
2- Ugclann keskiniigi ele
kapiama teknigi ile s
3- Biade’ler segim ve ki
4- Uglar,3,5mm, 4,5 m
5- Calisma uzunlugu er
6~ Ameliyathanemizde

olrmahdir

KEMIK DOKU ICIN BURR S

e meniskal dokunun etkin bir sekilde rezeksiyonuna olanak

ni ile en siki eklemlerde dahi menuskisin tim bélumlerine
lecek ergonomiye sahip olmalidir
;minimum kanul boyutu 4.5mm ve 45° agiya sahip olmalidir.

Dkuyu hem kesecek hem de koagiile edecek tek ve kancali bir
hdir

n yuzeyi eksizyon ve koagilasyona uygun olmali ve bu sayede
nansi arttirabilmelidir

al riliz, omuz artroskopisinde kapsil gevsetme prosedirleri igin

olmali,minimum kanil boyutu 8.5 mm ve 30° agiya sahip

onlU kesme agilar ile kolay insersiyen saglarnahidir
al riliz, menisektomi prosedurlerine olanak saglamalidir.
minimum kanul boyutu 4.5 mm ve 45° aciya sahip olmalidir

e subakromial dekompresyon, sinevektomi, bag dokunun

z prosedurlerine olanak saglamalidir.

minimum kanul boyutu 5.5 mm ve 90° agiya sahip olmahdir
hdir.

umune getireceklerdir. Numune getirmeyen firmalar ihale digi

omik kaymaz sapli olmahdir.

illl ve paslanmaz ¢elikten olmahdir.

dilen bir suture kontrol mekanizmasi olmalidir.

ni ve agilara sahip olmalidir.

e monofilament yapida sutur materyzli ile yukle olroa/idir.
1t yedek sutur ile paketlenmis olmalidir

NDART SHAVER UCU TEKNIK SARTNAMESI

rde yumusak dokularn kontrollli oiarak kesmek ve temizlemek
de dizayn edilmis olmahdir.

ktropolishing metodu ile yapiimis olmal ve kayganligi nikel
aglanmis olmalidir.

ullanim kolaylidi agisindan renk kodlarina sahip olmalidir.

m ve 5,5 mm olmak Uzere en az 3 capta olmalidir,

1az 16 cm olmalidir.

mevcut olan Smith&nephew marka shaver cihazina uyumlu

HAVER UCU TEKNIK SARTNAMESI




3
4-

6-

Artroskopik girigimlerde kemik dokuyu kontrollil olarak temizlemek igin kullanilacak
sekilde dizayn edilmis olmahdir.

Uclarin keskinligi elektropolishing metodu ile yapilmis olmali ve kayganhgi nikel
kaplama teknigi ile saglanmis olmahdir.

Blade'ler segim ve kullanim kolayli§i agisindan renk kodlarina sahip olmalidir.
Uclar, 4,0 mm ve 5,5 mm en az 2 capta olmalidir.

Calisma uzunlugu en az 16 cm olmalidir.

Ameliyathanemizde mevcut olan Smith&nephew marka shaver cihazina uyumiu
olmalidir

TEKLIF VEREN FIRMALAR AMELIYATTAN 1 SAAT ONCE MALZEMEYi GETIREREK

ONAYY ALACAKTIR AKSi TAKDIRDE TEKLIFi GEGCERSIZ SAYILACAKTIR




