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Teklife Davet

Saglik tesisimize basvuran Fesih YILDIRIM isimli hastaya kullanilmak iizere ihtivag duvulan
asagida cinsi ve miktar: yazili 6 Kalem Tibbi Malzeme Alim Isi 4734 savili ihale Kanunun 22/f
maddesi kapsaminda alinacak olup; siz konusu isin KDV hari¢ birim ve toplam fiyatinin
30/0172018 tarih ve saat 10:00°a kadar 0472 215 34 22 numarali bel vey
satinalma004 @ gmail.com adresine gondermenizi rica ederim.

. . BiRIM TOPLAM

SIRA NO MALZEME ADI BIRIM | MIKTAR ENAT i

1 ARTROPUMP ADET 1

2 SUTUR TASIYICI 7 ADET 1

3 5 MM/3,5MM EMILMEYEN IGNESIZ SUTUR ANKOR ADET 2

4 DUGUMSUZ PK ANKOR ADET 2

5 SHAVER UCU ADET 1

6 RF PROBU ADET 1
NOTLAR

I-Tekiiflerin en geg son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satinalma Birimine veya gorevlilere verilmesi
gerckmektedir.

2-Teklifler (rakam ve vazi ile) KDV hari¢ TL olarak diizenleneceklir.

3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler degerlendirme digi kalacaktir.

4-Odemeler 180 giin i¢erisinde yapilacaktir,

5-Fiili olarak kullanilacak malzeme ameliyat sonrasinda belli olacagindan ameliyatta kullanilan malzeme ve adedi
kadar fatura kesilecektir.

6-Dokme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullam!digi belli olan malzemelerin barkodlari azami 5 giin icinde
teslim edilmedigi takdirde hasta dosyalar kapatilacagmdan herhangi bir 6deme yapilmayacaktir,

7-Ahmlar htip://www.agriihale.gov.tr/ adresli Agr1 Valiligi Thale Yonetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
8-Alim konusu cihaz ise egitimi hastanemizde tcretsiz yapilacaktir.

9-E-posta adresiniz satinalmaya verilirse, tim alimlar eszamanli olarak e-posta tizerinden de ilan edilmektedir.

Firat Mah. A. Melik OZMEN Cad. Tedas Yam AGRI
Telefon: (0472) 2159745 Beigegecer: (0472) 215 3422 e-posta:satinalma004acgmail.com




OMUZ ARTROSKOPISi SETI(BANKART, SLAP, ROTATOR CUFF
TAMIR SETI)

SEFFAF TEK KULLANIMLIK KANUL SETi TEKNIK SARTNAMESI

SUT KODU: AE1020

Kandiller 6zellikle artroskopik omuz ameliyatlarinda kullanima uygun olmalidir.
Kiuntobturatoru olmalidir.

Duz yuzeyli ve yivli segenekleri olmalidir.

Seffaf olmali icerigi gdrinebilmelidir.

Agzi lastikli olmali, eklem igindeki sivinin digan kagmasini énleyecek sekilde
dizayn edilmis olmalidir.

4.5 mm’den 8.5mm’e kadar en az 4 boy ¢ap segenekleri olmalidir.

Alerjik 6zellik géstermemesi agisindan lateks icermemelidir.

Vidali olmayan, kolay acilipkapatilabilenmusluguolmalidir.

Kanullerin plastik kisimlarindasutur tutucu centiklerbulunmalidir.
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2.2 SUTUR TASIYICI
SUT:AE2260

Tek kulanimhik ergonomik kaymaz saph olmaldir.

Uc kismi yekpare kaniillii ve paslanmaz gelikten olmalidir.

Bas parmakla idare edilen bir suture kontrol mekanizmasi olmahdir.

En az 7 cesit ug dizayni ve acilara sahip olmahdir.

Tasiyici aparatin icinde monofilament yapida sutur materyali ile yukle olmalidir.
Bir adet monofilament yedek sutur ile paketlenmis olmalidir.
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2.3 OMUZ ARTROSKOPISIi iCiN EMILMEYEN iGNELi SUTUR ANCHOR
TEKNiK SARTNAMESI

SUT KODU: AE1150

1. Anchor, Agik ve mini agik Bankart, SLAP lezyonu, Rotator cuff tamiri ve biceps tenodesis’te
kullanilabilmelidir.

2. Anchor titanyumdan imal edilmis, konik yapida 6.5 mm, 5.0mm, 3.5 mm cap secenekli
olmahdir.

3. Steril, tek kullanimlik paketler halinde olmali, tornavidasi ile birlikte hazir halde bulunmali ve

2 (iki) adet 2 (iki) numara sutur {izerinde baglh olmaldir. f"‘)
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4. Suturlar kullamm kolayligi agisindan farkli 2 renkte kendinden igneli dikis materyali secenegi
olmahdir.

5. Suturlar yiiksek molekiil agirlikh polietilen (UMHW) fibrilleri ile 6zellikle gliglendirilmis
olmahdir

2.4 OMUZ ARTROSKOPISI iCIN EMILMEYEN iGNESiZ SUTUR ANCHOR TEKNIK SARTNAMESI
SUT:AE1250

1. Anchor, Acik ve mini acik Bankart, SLAP lezyonu, Rotator cuff tamiri ve biceps tenodesis’te

kullanilabilmelidir.

Anchor titanyumdan imal edilmis, konik yapida 3.5 mm,2.8 mm ¢ap segenekli oimaldir.

3. Steril, tek kullanimlik paketler halinde olmali, tornavidasi ile birlikte hazir halde bulunmali ve

2 (iki) adet 2 (iki) numara sutur iizerinde bagh olmahdir.

Suturlar kullamm kolayhgi agisindan farkh 2 renkte ignesiz dikis materyali secenegi olmalidir.

5. Suturlar yiiksek molekdil agirhkh polietilen (UMHW) fibrilleri ile 6zellikle giiglendirilmis
olmahdir.
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2.5 OMUZ ARTROSKOPISI iCIN EMILMEYEN iGNESIZ SUTUR ANCHOR TEKNIK SARTNAMESI

SUT:AE1260

1. Anchor, Agik ve mini agik Bankart, SLAP lezyonu, Rotator cuff tamiri ve biceps tenodesis’te

kullanilabilmelidir.

Anchor titanyumdan imal edilmis, konik yapida 6.5mm, 5.0mm ¢ap segenekli olmalidir.

3. Steril, tek kullanimlik paketler halinde olmali, tornavidasi ile birlikte hazir halde bulunmali ve
2 (iki) adet 2 (iki) numara sutur Gizerinde bagh olmahdir.

4. Suturlar kullanim kolayligi agisindan farkli 2 renkte ignesiz dikis materyali secenegi olmalidir.

5. Suturlar yiksek molekiil agirhkh polietilen (UMHW) fibrilleri ile &zellikle gliglendirilmis
olmahdir.
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2.6 DUGUMSUZ SUTUR ANKOR PK (BANKKART TAMIRI iCiN)
SUT: AE1451

1. Artroskopik bankkart, slap lezyonu ve posterior instabilite tamirlerinde kullanilma
uygun olmalidir

2. Ankorun sutur gerginligi testip yapildiktan sonrada ayarlanabilmelidir.

3. Ankor peek-optima polimer teknolojisi ile liretilmis olmalidir. Boylece radyolusent
ozelligi tasimalidir.

4. Ankor 2.9 mm c¢apinda olmalidir.

5. Ankor outer shell ve iner plug olmak tizere iki parcadan olugmalidir. Tornavidasi
tizerinde hazir durumda olmalidir.

6. Tasarimi gakilmaya elverigli olmalidir.

7. Steril paketler de olmalidir. (ﬁ{\\\C\
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3. HEM KEMIK HEM YUMUSAK DOKU iCIN KESiCi SHAVER
UCU TEKNiK SARTNAMESI

SUT:AE2370

1- Artroskopik girisimlerde hem kemik hem yumusak dokulari kontrolli olarak kesmek ve

temizlemek igin yumusak doku dizayninda ancak kemik dokuyu da tiraglayabilecek
sertlik ve keskinlikte olmalidir.

2- Bag tamiri yapildiktan sonra nogplasti yapmaya imkan taniyacak sekilde komsu
dokuya zarar vermeyecek ug yapisina sahip olmalidir.

3- Ugclarin keskinligi elektropolishing metodu ile yapiimis olmali ve kayganhdi nikel
kaplama teknigi ile saglanmis olmalidir.

4- Blade'ler segim ve kullanim kolaylidi agisindan renk kodlarina sahip olmalidir.

5- Uglar, 3,5 mm, 45 mm ve 5,5 mm olmak {izere en az 3 ¢apta olmalidir.

6- Calisma uzunlugu en az 16 cm olmalidir.

4. RF PROB TEKNiK SARTNAMESi

SUT:AE2410

1. Her cesit yumusak dokuyu hem kesecek hem de koaglle edecek tek ve kancali bir
elektroda sahip olmahdir

2. Bukancali elektrodun ylzeyi eksizyon ve koagilasyona uygun olmali ve bu sayede
acidan giriste performansi arttirabilmelidir

3. Diz artroskopisi, lateral riliz, omuz artroskopisinde kapsil gevsetme prosedirleri igin
kullanilabilmelidir

4. Govde boyu 3.0 mm olmali,minimum kanil boyutu 8.5 mm ve 30° aglya sahip
olmalidir.

5. ARTROSKOPIK IRRIGASYON SETi TEKNiK SARTNAMESI
SUT:AE1010

1- Artroskopide kullanima uygun olmahdir.

2- Eklem ici basinci kontrol edilebilmelidir.

3- Tek kullanimlik basing kasetleri halinde olmalidir.

4- EO Steril, tek kat ambalajh, uluslararasi paketleme standartlarinda olmahdir.

5- Cift serum girigi olmalidir.inflow-outflow akis yapabilmelidir.
6- Her turll artroskopik kanile uyumiu olmahdir
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