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Do¢.Dr Yasar Eryilmaz Dogubayazit Devlet Hastanesi

TEKLIFE DAVET

Saghk tesisimizin ihtiyaci olan asagida cinsi ve miktar1 yazili Hastanemiz igin gerekli olan
ASPIRATOR KAVONOZU ALIMI isi 4734 sayili ihale Kanununun 22/D maddesi kapsaminda alinacak
olup; s6z konusu isin KDV hari¢ birim ve toplam fiyatinin 31/01/2018 tarih ve saat 15:00°a kadar 0472 312 54
47 numarali belgegecere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize gondermenizi rica ederim.
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NOTLAR
1) Tekliflerin en geg son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satinalma Birimine veya gorevlilere vermesi gerekmektedir.
2)  Teklifler (rakam yazi ile) KDV hari¢ TL olarak diizenlenecektir.
3)  Odemeler 180 giin igerisinde yapilacakur,
4)  Fiili olarak kullanilacak malzeme ameliyat sonrasinda belli olacagindan ameliyatta kullanilan malzeme ve adedi kadar fatura
kesilecektir.
5)  Dokme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullamildig: belli olan malzemelerin borkodlari azami 5 gin iginde teslim edilmedigi
takdirde hasta dosyalar kapatilacagindan herhangi bir sdeme yapilmayacaktir.
6) Ahmlar htlp:/m'ww,agriihalgqgg_v._u ¢-posta adresli Agni Valiligi ihale Yonetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
7)  Ahm konusu cihaz ise egitimi hastanemizde tcretsiz yapilacaktir.
8)  E-posta adresiniz satin almaya verilirse, tim ahmlar egzamanl olarak e-posta izerinden de ilan edilmektedir.
9)  Alinacak malzemelerin 2 (IKI) yil garantili olmas:
10) Vereceginiz fiyat tekliflerinde firmanizin kasesi olmak zorundadir.
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VAKUM KAVANOZU TEKNIK SARTNAMESI

Hijyenik malzemeden plastik enjeksiyon yolu ile imal edilmis olmalidir.

- Duvar aski saci ve sepeti paslanmaz ¢elik malzemeden imal edilmis olmalidir.
. Otoklavda 120 °C ‘ve kadar steril edilebilmelidir.

. Tagma vanalidir.Doldugu zaman otomatik olarak kapanacak sekilde olmalidrr.
2 It. Kapasiteli olmalidir.

imalatgi ve yapimci fimalar ISO 9001:2000 kalite belgeli olmalidir.




