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SU TUTUCU TEKNIK SARTNAMESI

L. Su tutucw Drager Pomus marka anestezi cihazlaninda kullaniimaya uygun
Dlmar:U|r.$LL

2. Su tutucu cihaz nene ve Blglim hattindan gelebilecek partikullere kars
Korumaya uygun ta arfanmis olmalidir,

3. Su tutucu omeklene ganndaki sy yogunlasmasimin ozel bir haznede
toplanmasini saglayacak yapda olmalahr

4. Filtreleme yapisi anestesk gaz olgum modulunun Srnekleme akisini 200
ml* de satut tutabilen dzellikte olmalidir,

3 34 utucunun dig yozey: saydam bir yapida olmal ve bu sayede kirlenip
urlenmedig veya sivi dolup dolmadigi giplak gozle goriilebilir oimalidir,

B. Uriiniin ambalaji, Gretici firma tarafindan kapatimis olup agildiktan sonra
ikinci kez kapatilmayr olanaksiz klacak sekilde olmaliambalaj etiket
uzennde urunun ao kodu uretom ve son kullanma taring bulunmalidir

7. Urunun TC Saghk Bakanli@ llac ve Tibbe Cihaz Ulusal Bilgi Bankasina kaydh
ve onayl bir barkod numarasinin olmas: gerekmektedir

8. Urin , CE belgesine sahip olmalidir
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ANESTEZI MASKESI TEKNIK SARTNAMESI
( SEFFAF)

1. Anestez) maskesi seffaf olmalidir
< Maske tamamiyle silikondan vapilmis olmalidir

3 Maskeler otoklavda 120-140 derece arasindak
'silarda steril e dilebilme ozelligine sahip olmalidir

4. Maskelerin yuzeyi hasta ile tam temas etmelidir, hasta ile
temas eden ylzay yastikh silikon malzemeden yapilmis
olmali ve sisirilmeayve iItiyag duymayacak sekilde kacaklar
onieyebllecek yapida olmalid

5. Maskelern0-1-2-3.4 namaralan olmalidir

6 Anestezi maskes CE belgesine sahip olmalidr
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ANESTEZi MASKESI TEKNIK SARTNAMESI
(SIYAH)

1 - Yetigkin igin sisiriiebilen siyah kauguktan imal edilmig
olmalidir

2 - Anestezi maskes vastikll, dezenfekte edilmeye uygun
olmalidir

3 - Uzennde maske iumaras) bulunmalidir.
4 - Anestezi maskes reusable olmahlidir
b - Anestezi maskes |ek ambalaj icensinde olmalidir

G - Anestezi maskes No - 00 — 0-1-2-3-4-5set halinde
olmalidir

7 = Anestezl maskes CE belgesine sahip olmalidir
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