T.C
AGRI VALILIGI
Agr [l Saghk Mudurlagi
Agr Devlet Hastanesi

Sayr :57212153/8/ 06/02/2018
Konu : Mal Alimi Hk.

Teklife Davet

Saghik tesisimize basvuran Nurhavat AKBULUT isimli hastaya kullaniimak iizere ihtiyag
duvulan asagida cinsi ve miktari vazili 4 Kalem Tibbi Malzeme Alim Isi 4734 sayili ihale
Kanunun 22/f maddesi kapsaminda alinacak olup; séz konusu isin KDV hari¢ birim ve toplam
fivatimin 09/02/2018 tarih ve saat 10:00°a kadar 0472 215 34 22 numarali belgegegere veya
satinalma004’a gmail com adresine gindermenizi rica ederim.

. . BiRIM [ TOPLAM
SIRA NG | MALZEME ADI BIRIM | MIKTAR | oo = Paicr
1 RF ADET 1
2 SHAVER ADET 1
3 ARTOPUMP ADET 1
4 DIz iCi BIOKOLLAJEN ADET 1
NOTLAR

I-Tekliflerin en geg son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satinalma Birimine veya gorevlilere verilmesi
gerekmektedir.

2-Teklifler (rakam ve yazi ile) KDV hari¢ TL. olarak diizenlenecektir.

3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler degerlendirme disi kalacaktir.

4-Odemeler 180 giin igerisinde yapilacaktir.

5-Fiili olarak kullanilacak malzeme ameliyat sonrasinda belli olacagindan ameliyatta kullanilan malzeme ve adedi
kadar fatura kesilecektir.

6-Dokime olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanildigi belli olan malzemelerin barkodlar1 azami 5 giin i¢inde
teslim edilmedigi takdirde hasta dosyalan kapatilacagindan herhangi bir 6deme yapilmayacakur.

7-Alimlar http://www.agriihale.gov.tr/ adresli Agri Valiligi ihale Yonetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
8-Alim konusu cihaz ise egitimi hastanemizde iticretsiz yapilacaktir.

9-E-posta adresiniz satinalmaya verilirse. tiim alimlar eszamanli olarak e-posta tizerinden de ilan edilmektedir.

Firat Mah. A. Melik OZMEN Cad. Tedas Yam AGRI
Telefon: (0472 2159743 Belgegecer: (0472) 215 3422 e-posiaisatinalmallldiagmail.com




ARTROSKOPIK IRRIGASYON SETI TEKNIK SARTNAMESI

1-  Artroskopide kullanima uygun olmalidir.

2-  Eklem ici basinci kontrol edilebilmelidir.

3-  Tek kullanimlik basing kasetleri halinde olmalidir.
4-  EO Steril, tek kat ambalajli, uluslararasi paketleme

standartlarinda olmaldir.
5-  Cift serum girisi olmalidir.inflow-outflow akis yapabilmelidir.

6-  Her tarld artroskopik kanule uyumlu olmalidir

TEKLIF VEREN FIRMALAR IHELEDEN SONRA MALZEMEYi GETIREREK ONAY
ALACAKTIR AKSI TAKDIRDE TEKLIFI GECERSIZ SAYILACAKTIR




SUT KODU: AE2390

RF PROBU

1. Omuzda Subakromiyal dekompresyon, sinevektomi, bag dokusunun gikariimasi dahil
olmak tizere omuz prosediirleri, dizde menisektomi, ACL /OCB debridmani, bag dokunun
cikariimasi tamiri dahil olmak (izere diz artroskopisi prosedurlerinde kullanilabilmelidir

2. Tum yumusak doku gesitlerinin etkin sekilde ¢ikariimasi igin gelistirilmis gérunti netligi ile
kontroll ablasyon sunmalidir.

3. Aspitatér ézelligi olmalidir.

4. Bipolar &zellikte olmaldir

5. Gévde boyu 3.75 mm , minimum kantil boyutu 5.5 mm ve 90° agiya sahip olmalidir .

RF ABLATION 90° 3.5 MM PROBE
1. Omuzda Subakromiyal dekompresyon, sinevektomi, bag dokusunun gikariimasi dahil
olmak Uzere omuz prosediirleri, dizde medisektomi, ACL /OCB debridmani, bag
dokunun gikariimasi tamiri dahil olmak Uzere diz artroskopisi prosediirlerinde
kullanilabilmelidir.
2. Govde boyu 3.5 mm , minimum kanul boyutu 6.5 mm ve 90° agiya sahip olmalidir
3. Bipolar 6zellikte olmalidir.

RF HEDGEHOG prob,

1. Diz artroskopisinde ve meniskal dokunun etkin bir sekilde rezeksiyonuna olanak
saglamahdir

2. Hafif olmali sap kismi ile en siki eklemlerde dahi meniskusin tim bélumlerine
kolayca giris yapilabilecek ergonomiye sahip olmalidir

3. Govde boyu 2.5 mm ,minimum kanul boyutu 4.5mm ve 45° agiya sahip olmalidir.

RF HOOK PROB

1. Her gesit yumusak dokuyu hem kesecek hem de koagiile edecek tek ve kancali bir
elektroda sahip olmalidir

2. Bu kancali elektrodun yiizeyi eksizyon ve koagilasyona uygun olmali ve bu sayede
acgidan giriste performansi arttirabilmelidir

3. Diz artroskopisi, lateral riliz, omuz artroskopisinde kapsil gevsetme prosedurleri igin
kullanilabilmelidir

4. Goévde boyu 3.0 mm olmali,minimum kantl boyutu 8.5 mm ve 30° aglya sahip
olmalidir.

RF CURVE PROB
1. Ince dizayni ve ¢ok yonli kesme agcilari ile kolay insersiyon saglamalidir
2. Diz artroskopisi, lateral riliz, menisektomi prosedirlerine olanak saglamalidir.
3. Gévde boyu 3.0 mm, minimum kanul boyutu 4.5 mm ve 45° agiya sahip olmaldir

TEKLIF VEREN FIRMALAR iIHALEDEN SONRA MALZEMEYi GETIREREK ONAY ALACAKTIR
AKSi TAKDIRDE TEKLIFi GEGERSIZ SAYILACAKTIR




SUT KODU: AE2380

YUMUSAK DOKU ICIN STANDART SHAVER UCU TEKNIK SARTNAMESI

1- Artroskopik girigsimlerde yumusak dokulari kontrollli olarak kesmek ve temizlemek igin
kullanilacak sekilde dizayn edilmis olmaldir.

2- Uglarin keskinligi elektropolishing metodu ile yapiimig olmali ve kayganhgi nikel
kaplama teknigi ile saglanmis olmahdir.

3- Blade'ler se¢im ve kullamim kolaylidi agisindan renk kodlarina sahip olmalidir.

4- Uglar,3,5 mm, 4,5 mm ve 5,5 mm olmak lzere en az 3 ¢apta olmalidir.

5- Calisma uzunludu en az 16 cm olmalidir.

6- Ameliyathanemizde mevcut olan Smith&nephew marka shaver cihazina uyumiu
olmalidir

KEMIK DOKU ICIN BURR SHAVER UCU TEKNIK SARTNAMESI

1- Artroskopik girisimlerde kemik dokuyu kontrollii olarak temizlemek igin kullanilacak
sekilde dizayn edilmis olmalidir.

2- Uclarin keskinligi elektropolishing metodu ile yapiimis olmali ve kayganhg! nikel
kaplama teknidi ile saglanmis olmalidir.

3- Blade’ler secim ve kullanim kolayli§i agisindan renk kodlarina sahip olmalidir.

4- Uclar, 4,0 mm ve 5,5 mm en az 2 ¢apta olmalidir.

5- Calisma uzunlugu en az 16 cm olmalidir.

6- Ameliyathanemizde mevcut olan Smith&nephew marka shaver cihazina uyumiu
olmalidir

HEM KEMIK HEM YUMUSAK DOKU iCIN KESICI SHAVER UCU TEKNIK SARTNAMESI

1- Artroskopik girisimlerde hem kemik hem yumusak dokulari kontrollii olarak kesmek ve
temizlemek icin yumusak doku dizayninda ancak kemik dokuyu da tiraglayabilecek
sertlik ve keskinlikte olmalidir.

2- Bag tamiri yapildiktan sonra nogplasti yapmaya imkan taniyacak sekilde komsu
dokuya zarar vermeyecek u¢ yapisina sahip olmalidir.

3- Uglarin keskinligi elektropolishing metodu ile yapiimis olmali ve kayganligi nikel
kaplama teknidi ile saglanmig olmalidir.

4- Blade'ler sec¢im ve kullanim kolaylidi agisindan renk kodlarina sahip olmalidir.

5- Uglar, 3,5 mm, 4,5 mm ve 5,5 mm olmak Uzere en az 3 ¢apta olmalidir.

6- Calisma uzunlugu en az 16 cm olmalidir.

7- Ameliyathanemizde mevcut olan Smith&nephew marka shaver cihazina uyumiu
olmalidir

TEKLIiF VEREN FIRMALAR iHALEDEN SONRA MALZEMEYi GETIREREK ONAY
ALACAKTIR AKSi TAKDIRDE TEKLIFi GEGERSIZ SAYILACAKTIR
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BIOKOLLAGEN TEKNIK SARTNAMESI

Uriin dejeneratif eklem hastaliklari,patellar kondromalazi ve osteokondral hasar ile
ostreoartritten etkilenen eklemlerin fizyolojik ve reolojik 6zelliklerini antienflamatuvar
rekonstriiksiyonuna yardimci olmalidir.

Uriin, steril ambalaj ve steril siringa icerisinde kullanima hazir jel formatinda olmalidir.
Uriin intra-artikiiler enjektabl biokollagen bir jel olmalidir.

Uriin ,45mg/3mg Sodiumhyaluronate icermelidir ve cerrahi sonrasi kullanilabilmeli.

Uriin enjektér icin de 2 — 2,5 ml jel olmalidir

Uriin oda sicakhigin da saklanmalidir.

Uriin ambalaj iizerinde iiretim, son kullanma tarihi, markasi, teknik dzellikleri, lot numarasl
Yazill olmalidir.

Uriin T.C ilag ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankas!" ve "SGK" tarafindan tarafindan onaylanmig
olmalidir.

Uriin orginal olmali ,SGK tarafindan UBB kaydi ,SUT kodu bulunmal ve geri 6demesi
bulunmal.

Uriin hakkinda gikabilecek yasal bir sorumluluk ve geri 6deme problemi olmasi durumunda
tim sorumluk ihalenin kaldigi firmaya aittir.




