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AGRI VALILIGi
IL SAGLIK MUDURLUGD
Do¢.Dr Yasar Eryilmaz Dogubayazit Devlet Hastanesi

TEKLIFE DAVET

) Saghk tesisimizin ihtiyaci olan agagida cinsi ve miktar1 yazili Hastanemiz icin gerekli olan NST
CIHAZI ALIMI isi 4734 sayili ihale Kanununun 22/D maddesi kapsaminda alinacak olup; séz konusu isin
KDV hari¢ birim ve toplam fiyatinin 12/02/2018 tarih ve saat 10:00’a kadar 0472 312 54 47 numaral)
belgegegere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize gndermenizi rica ederim.,

ari Maliisler Midiirii

SIRA NO

MALZEME ADI BiRiM MIKTAR BIRIM FivAT TOPLAM TUTAR

NST CiHAZI ADET

GENEL TOPLAM (Kbv HARIC):
Firma Yetkilisi
imza/Kage

OLUR
Uz.Dr.Hasa ABAN

NOTLAR:

1) Tekliflerin en g¢¢ son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satinalma Birimine veya gorevlilere vermesi gerekmektedir.
2)  Teklifler (rakam yazi ile) KDV hari¢ TL olarak diizenlenecektir.
3)  Odemeler 180 gim igerisinde yapilacaktir.
4)  Fiili olarak kullanilacak malzeme ameliyat sonrasinda belli olacagindan ameliyatta kullanilan malzeme ve adedi kadar fatura
kesilecektir.

5)  Dokme olarak getirilen ve ameliyattan sonra Kullanildigi belli olan malzemelerin borkodlari azami 5 gun iginde teslim edilmedigi
takdirde hasta dosyalar kapatilacagindan herhangi bir sdeme yapilmayacaktir,

6) Almlar http:/fwww agriihale. gov.tr/ e-posta adresli Agni Valiligi ihale Yonetim Sisteminden de ilan edilmektedir.

7)  Alim konusu cihaz ise egitimi hastanemizde tcretsiz yapilacaktir.

8)  E-posta adresiniz satin almaya verilirse, (im alimlar ¢szamanl olarak e-posta iizerinden de ilan edilmektedir.

9)  Alnacak malzemelerin 2 (IK1) yil garantili olmas:

10) Vereceginiz fiyat tekliflerinde firmamzin kagesi olmak zorundadir.

Agri Yolu tizeri 5. km Dogubayazit / AGRI DOGUBAYAZIT AGRI
Telefon: 0472 312 60 47 Belgegeger: 0472 312 5447
e-posta: ddhsatinalma@gmail .com Elektronik ag;



DOC.DR.YASAR ERYILMAZ DOGUBAYAZIT DEVLET HASTANESI BASHEKIMLIGI'NE

ANTEPARTUM FETAL MONITOR TEKNIK SARTNAMESI

A.TEKNIK OZELLIKLER

1. Cihaz 220-230V, 50-60Hz sehir sebekesi gerilimi ile galisacaktir.
2. Cihaz ile ikiz bebek kalp atim hizi izlenecektir.

3. Cihaz ikiz monitorizasyonda ikizlere ait kalp atim hizi traselerinin birbirleriyle karigig, yanls bir
sekilde yorumlanmasini 8nleyen bir uyan ézelligi bulunacaktir. Bu 6zelligin aktif oldugu durumlar
kagit Uzerinde bir isaretle belirtilecektir.

4. Cihaz iki monitorizasyonunda fetal kalp atim hizlarini ayri ayridinleyebilme ve ses seviyesini ayri
ayri ayarlayabilme ozelliginde olacaktir.

5. Cihaz istenildiginde hicbir modifikasyona gerek kalmadan merkezi monitér sistemine
baglanabilecek donanima sahip olmaldir.

6. Cihazda ultrason transducer ile kalp atim hizi, TOCO transducer ile uterin aktivite strekli
izlenebilecek ve degerleri monitér ekraninda sayisal olarak géruntilenebilecektir.

7. Cihaza istenildiginde fetal hareketleri otomatik olarak izleyip kaydedebilme &zelligi
eklenebilmelidir.

8. Cihazla birlikte fetal hareketleri hissedince basabilecegi bir isaretleme cihazi bulunacaktir.

9. Cihazda sinyal kayip alarmi ve/veya sinyal kalite indikatori bulunacak ve fetal tagikardi ve
bradikardi alarmlan kullanici tarafindan ayarlanabilecektir.

10. Cihazla birlikte yiiksek rezollisyonlu termal kaydedici verilecek, uygun kagit kullanilacaktir.
Kaydedicinin hizi en az 1, 2, 3 cm/dk olarak ayarlanacaktir.kagidin Gizerinde fetal kalp atim hizi ve
kontraksiyonlar izlenebilecektir. Kagit hizi, tarih ve saate ait sayisal degerler kagidin Gzerine
kaydedilebilecektir.

11. Cihazin ultraso transduceri en az 7 kristalli olacaktir. Yiiklenici firma bunu belgeleyecektir.

12. Cihaz Pulse Doppler teknigi kullanacak, ultrason sinyal siddeti en ¢ok 2.4 + 1 mW/cm?, ultrason
frekansi en cok 1150 kHz ve tekrarlama frekansi en az 2 kHz olacaktir. Yiiklenici firma bunu
belgeleyecektir.

13. Cihaz tibbi kullanima uygun renkli LCD ekrana sahip olmalidir.

14. Cihazin transducerleri hafif, ergonomik, diz ylzeyli ve su gecirmez Ozellikte olacaktir.
15. TOCO transducer ile baseline ayarlamasi tek tug araciligiyla yapilabilecektir.

16. Fetal nabiz en az 50-210 atim/dk araliginda dlguliip kaydedilecektir.

17. Cihaz hafif ve kompakt olacak, gereginde masa lizerine, duvara veya mobil arabaya kolayca
monte edilebilecektir.

18. Cihazla birlikte tasiyici araba ve duvara montaj kiti verilecektir.




19.Cihazin perinatoloji klinigi bulunan en az 1’er Gniversite hastanesi ve Saghk Bakanligi Egitim
Hastanesi referansi bulunmalidir.

B. ONTAJ, EGITiM, GARANTI:

1. Cihazlarin montaji firma tarafindan hastanece uygun gériilen yerde firma teknik elemanlari
tarafindan tiim malzeme ve aksesuarlari ile birlikte ¢alisir durumda teslim edilecektir. Cihaz
kurumumuz ile yapilan szélesmeyi takiben en geg 60 (altmis) giin sonra teslim edilecektir. Cihazin
montaj islemi teslim tarihinden itibaren 3 (lg) giin iserisinde yapilacaktir.

2. ihaleyi alan firma cihazin kullanimi, bakimi ve olasi arizalarinin giderilmesi ile kalibrasyonuna ait
konularda kendi egitilmis personeli tarafindan hastanenin belirledigi elemanlara iicretsiz egitim
verecektir.

3. Garanti sliresince bakim ve onarimdan higbir licret talep edilemeyecektir. Arizanin faks ile
bildiriminden sonra 24 saat iginde cihaza miidahale edilecek ve hemen tamiri miimkiin degilse tamir
edilene kadar yerine baska cihaz verilecektir. Arizali gegen siire garanti siiresinden sayiimayacaktir.
Cihaz her tirll imalat ve montaj hatalarina karsi 2 (iki) yil siireyle ticretsiz garantili olmali, 10 (on) yil
siireyle de ticreti mukabilinde gerekli olabilecek her tiirlii yedek parca ve teknik servis hizmet
garantisine sahip olmalidir. Garanti hem satici hem de Gretici firmalar tarafindan ayri ayri yazil olarak
teklifle beraber verilmelidir. Firma tarafindan garanti siireci igerisinde cihazda olusabilecek arizalar
diginda ayrica yilda 4 (dort) kez dnleyici bakim servisi ve kalibrasyon hizmeti verilecektir. Yapilan her
kalibrasyon islemi belgelendirilerek hastane idaresine verilecektir.

4. ihaleyi alan firma, cihaza ait kullanim, servis, el kitabi, elektrik-elektronik teknik detay semasi,
bakim ve teknik servis kitaplarini orijinal metin ve Tirkge terciimesi en az 2 (iki) niisha olarak teslim
edecektir.

5.Firmalar teklifleri ile birlikte ayrintili teknik bilgilerin yer aldigi katalog ve numune sunacaklardir.
Firma sistemin kurulu oldugu bir hastanede ihale Komisyonu uzman iyeleri tarafindan hastanemizde
teknik sartnamede belirlenen kriterler dikkate alinarak firma yetkililerin de katilimiyla belirlenecek
tarih ve saate demo yapacaktir. Demo ile ilgili masraflar firmaya ait olacaktir.

6. Teklif veren firmalar teknik sartname maddelerine ayri ayri ve Tiirkge olarak sartnamedeki siraya
gore cevap vereceklerdir. Bu cevaplar “....... marka........model......... cihaz teklifimizin sartnameye
uygunluk belgesi” basigl adi altinda teklif veren firmanin baslikli kagidina yazilmis ve yetkili kisi
tarafindan imzalanmis olmalidir. Teknik sartnamede istenilen ézelliklerin hangi dokiimanda
gorllebilecegi belirtilecek ve dokiiman tzerinde teknik sartnamenin ilgili maddesi isaretlenmis
olacaktir,

7.ithal Urinler igin Grundn teslimi sirasinda ihale {izerinde kalan firma tarafindan ithalat belgesi ve
UrGnln lot numaralini igeren belge ibraz edilecektir.

8. Cihaza iliskin yurtici reférans listesi teklif ekinde teslim edilecektir.

9. Teklif edilecek tiriintin Tiirkiye ilag ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasi’na (TITUBB) kayitli olmasi sart
olup isteklinin “ Saglik Bakanligi tarafindan onaylidir” ibaresinin bulundugu belgeyi sunmasu
zorunludur, kapsam disinda olan Griinler igin ise {retici firma tarafindan diizenlenmis beyan ile
asagida tanimlanan belgeleri ibraz edeceklerdir.

ihaleye miiracaat eden firma;

a. Ureticiile tretici oldugunu gosteren,
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b. Distribltore retici firmanin verdigi distributorlik belgesi,
Yetkili bayi-satici ise; Greticinin verdigi distribiitérlik belgesi ve distribltorce verilmig bayilik veya
satis yetki belgesi ibraz edilecektir.

d. Uretici firma ve distriblitérce hastanemiz adina ayri ayri verilmis garanti belgesi verecektir.
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