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MNOTLAR:
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MALZEMENIN ADI ADET KATOLOG KODU

Blefarosta 3 AE-1043N
[Lakrimal Tirmyk 2 AE-1220
zasilik Kancas 2 AE-2101
Mikleus BAIGcG 1. 25mm 2 AE-2527

ris Spatll 1 AE-2049

DUz Baglama Penseti 1 AE-8380

Efri Baglama Pensen 1 AE4381 |
[Kapsuloroksis Pensen 2 AE-1394
iKolibri Penset 2 AE-4030N
Kilitsiz [@ne Tutucu 2 AE-5111
Wescolt makas 3 AE-5500
Stevans makas 1 AE-5731
3.5mim Kemik Kinc 1 E30-953
2.0mim Eemik Kirn 1 E30-582
Periostal Kaldirnic 1 E40-974
Lakrimal entibasyon set 5 51-918

Lens Enjekidri 1 AE-S06ICEP
lerigasyon ebcigi 1 AET-0120
Asplrasyen elcigi 1 AET-0110




GOZ CERRAHI ALETLERI GENEL TEKNIK SARTNAMES]
I Malzemeler paslanmaz inox gelikten iretilmis olmali ve polisaji pliriizsiiz ve diizgiin
olmalidir,

2. Malzemelerin her birinin Ozerinde katalog numaras: ve markas: vazili oly P silinrmesi
mimkiin olmamalidr

3. Urinler kuru hava, gazl hava ve bubarh sterilizasyona uvgun olmalidie

4. Cerrahi aletler tiretim ve imalat hatalaring karsi 2 y1l garanmili olmalsdar,

3. ROCKWELL Standardina gire DIN degerleri 1,4201-UNIX 20 Cr13, sertlik derecesi

48-32 arasmda olmalidr,

6. Cerrahi aletlerin kimyasal vapisinda bulunan ve seligin dayamim dzelligini bozan
Karbon. Mangan . Fosfor, Kitktirt, Nikel, Silisvum. Molibden ve Vanadyum gibi
elementler %1 (yizde bir) den fazla bulunmamalidir, Krom eramnm geliklerde vitksek
oranda olmasi paslanmaya kars: dayamklilik oramng arthirdif igin tercih nedenidir. Bu
Gzellik noter tasdikli olarak belgelenmelidir,

7. Setieki Uriinlerin Kodlan Asico ve PMS markarlanmn Katalogundan referans
ahmmustir.

8. Cerrahi aletlerin ¢elik alasiminda mukavameti arttirmak igin en %63 oraninda silisyum
elementi olmal ve firma bunu tieetici firma tarafindan onayh belge seklinde noter
tasdikli belgelemelidic

9. lthalatg firma 150013485 Belgesine sahip olmalidir,

L Teklif edilen dirtinlerin teknik sartnamede istenilen Sletleri katalogda da belirilmis
olmalidir,

1. Teklif edilen tiriinlere uygunluk beyam verilmelidir,

I2. Teklif edilecek cerrahi aletler bunlarin muadili veya benzeri degil esde@eri olacakur.

13, Teklif edilen tim dirfinler sterilizasyon esnasindaki ani 1s: defisikligi nedeni ile ve
elektron kargiminin bicbirini etkileyip pas vapmamas: igin aym marka olmast
gerckmektedir,

[4. Cerrahi alet setinin tamamina teklif verilmelidir.

15, Cerrahi aletlerin tanim agagida belirtildigi gibi olacakur.

1) BLEFAROSTA
Uglart genis ve pencereli olmaiidir. Bladelerinin uzunlugu vaklasik 42 mm olmalidir,
Agagida gosterilen modelde ol malidar,
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2) LAKRIMAL TIRMIK
Toplam uzunlugu 135 mm olmalidir. Knapp model olmalidir. Disrt Adet Uelu ve catal
olmalidir. Uritnler CE Belgesine sahip olmalidir, Uriinler UBB barkodu olmalidr

3) SASILIK KANCAS]
Toplam uzunlugu en fazla 140 mm olmahdir. $ize L(8.00mm x 1.O00mm welmahdir. Uriingin
CE belgesi olmalhidir. Uriiniin UBB kodu olmalidir.



4) NUKLEUS BOLUCD

Toplam uzunlugu 1 14mm olmalidir.60 dereceli kesme kisesi olmalidir,

Kesme kitsesi 1.25 mm olmalidir, Cerrahi Aletin tizerinde markas: ve katalog numaras
olmalidir. Uriinler CE Belgesine sahip olmalidir. Crtinler UBR barkodu olmalidir,

5) IRIS SPATULASI
Toplam vrunlugu en fazla 120 mm. olmahdir, Angle tip wzunlugu 12mm olmahdir,
Tip genigligi. 25 mm olmahdir. Oriin CE belgesi olmalidir. Uriintin UBB kodu olmalidr,

6) DUZ BAGLAMA PENSETI

Toplam uzunlugu en fazla 102 mm olmalidir. Ug kismu liassas olmalidir, 9-0 ve 11-0 aras;
sutilirler igin kullamma uygun olmahdir, Uriin CE Belgesine suhip olmalidir. Uriiniin UBE
kodu olmahdir,

T) EGRI BAGLAMA PENSETI
Toplam vzunlugu en fazda 102 mm olmalidie. Agiz kism en fazla 6.0 mm olmalidir,
Digsiz (.30 tip uzunlugu olmalidir.6.00 mm tying platform olmalidir. Egik tip olmahdir.8/0 -

L1/0 stittirler igin kullanima uygun olmalidir, Uriin CE Belgesine sahip olmahdir. Uriinin
UBRB kedu olmalichr,

8) KAPSULOREKSIS PENSETI

Paslanmaz ¢elik olmalidir. Hassas ve yuvarlanilnus sapr olmalwhir, Kapsil tutma kism tirakl
almalbidir, Ucu egimlijcurved) agili ve 11-13 mm uzunlugunda olmalidir, Loplam wzunlugu
vaklagik 104.mm olmahidir,

9) KOLIBRI PENSET

Toeplam wzunluk 98 mm olmaidir, Ug weunlugu 0,12 mm olmalbdir, Egimli ve 1x2 Digli
olmahdir, Cerrahi Aletin Gizerinde markasi ve katalog numarast olmalidir, Oriinler CE
Belgesine sahip olmalhdir. Urdinler UBB barkody olmalidir,

10) KILITSIZ IGNE TUTL CL

Toplam weunlugu 110 mm olmahdir. Kavisli ve kilitsiz olmalidir. Begak vzunlugu 8 mm
olmalidir. 8/ ve 1040 Siitur arast igin uygun olmahidir. Cérrahi Aletin Gzerinde markast ve
katalog numarasi olmahidir. Urtinler CE Belgesine sahip olmalidir. Uriinler UBB barkodu
olmalidar,

11) WESTCOTT TENETOMI MAKASI

Toplam uzunlugu 114mm olmabdir, Ug kismi 22 mm olmalidir,

Sag el igin Uretilmis olmalidir. Uriinler CE Belgesine sahip olmahdir. Uriinler UBB barkodu
olmalidir.

12) STEVENS MAKAS
Tenotomy makasy, 110 mm weunlugunda, egri uglu, 15 mm wzunlugunda kesici agizlara sahip,
kilt uglu olmali. Uriln paslanmaz gelikten imal edilmis olmal,

13) KEMIK KIRICI



Kerrison Forceps: Bonne Nibbling rongeur, Dakriosistorinostomi iein 1mal edilmig. 2mm lik
ucu tiinel agabilmeli. Paslanmaz ¢elikeen imal edilmis olmal,
Ketrison Forceps: Bonne Nibbling rongeur, Dakriosistorinostomi igin imal edilmis, 3,5mm lik
ucy tinel agabilmeli. Paslanmaz ¢elikien imal edilmis olmali

I4)PERIOST KALDIRICI
Cift uelu olmal, uglar ighitkey olmaly, uglardan birisi kiit digeri yan kiit olmali, Paslanmaz
celikien imal edilmis olmal,

15) LAKRIMAL ENTUBASYON SETI
Toplam wzunlugu 136 mm olmalidir, Crawford model olmahdir. . Criln CE belgesi olmahidir,
Uriin UBB barkodu olmahdir. . Aletin fizetinde markasi ve katalog numarasi olmalidir,

16) LENS ENJEKTORU " _
Akrilik ve Silikon lensler igin imal edilmis almalidir, Uriin CE belgesi olmalidir, Urtin UBB
barkodu elmalidir. . Aletin zerinde markas: ve Katalog numarasi olmalidsr,

17) IRRIGASYON ELCIGI

Ikiger adet yan 0.4-0,5 mm sitkilasyon deligi olmalt. Us kismi inceltilmis ve Kiint olmals.
lrrigasyon tip genisligi 21-22 gauge [ 0.8 mm dlgisinde olmali, Toplam vzunlugu 105 mm
olmali

IS)ASPIRASYON ELCIGI

Aspirasyon deligi 0.3 mm genigliginde olmali. Aspirasyon tip genighigi 21-22 pauge / 0.8 mm
Glgisiinde olmah. Ueu egimli konik sekilli ve piitiirlii olmah. Tutma kisminda elden kavmay
dnleyen ergonomik bblim olmabidir. Toplam vzunlugu 97 mm olmalidir,



