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Agn 11 Saglik Miidiirliigi
Agn Devlet Hastanesi

Sayi 157212153440 06/03/2018
Konu : Mal Alimi Hk.

Teklife Davet
\

Saglik tesisimize bagvuran Siddik SAVAS isimli hastaya kullanilmak iizere ihtiyag duyulan
asagida cinsi ve miktari yazili 1 Kalem Tibbi Malzeme Alim Isi 4734 sayili ihale Kanunun 22/f
maddesi kapsaminda alinacak olup; séz konusu isin KDV hari¢ birim ve toplam fivatinin
08/03/2018 tarih ve saat 10:00°a kadar 0472 215 34 22 numarali belgeggce veya
satinalma004@gmail.com adresine gdndermenizi rica ederim.
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1-Tekliflerin en geg son teklif veITne tarihi ve saatine kadar Satinalma Birimine veya gorevlilere verilmesi
gerekmektedir.

2-Teklifler (rakam ve yazi ile) KDV hari¢ TL olarak diizenlenecektir.

3-UBB Kodu ve SUT Kodu be]irti]meyen teklifler degerlendirme digi kalacaktir.

4-Odemeler 180 giin i¢erisinde yapilacaktir.

5-Fiili olarak kullanilacak malzen?e ameliyat sonrasinda belli olacagindan ameliyatta kullanilan malzeme ve adedi
kadar fatura kesilecektir.

6-Dokme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanildigi belli olan malzemelerin barkodlari azami 5 giin i¢inde
teslim edilmedigi takdirde hasta dosyalar kapatilacagindan herhangi bir deme yapilmayacaktir.

7-Alimlar http://www.agriihale.gov.tr/ adresli Agr1 Valiligi Ihale Yonetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
8-Alim konusu cihaz ise egitimi 3astanemizde ticretsiz yapilacaktir.

9-E-posta adresiniz satinalmaya verilirse, tiim alimlar eszamanh olarak e-posta iizerinden de ilan edilmektedir.

Firat Mah. A. Melik OZMEN Cad. Tedag Yani AGRI
Telefon: (0472) 215 9745 Belgegecer: (0472) 215 3422 e-posta:satinalma004@gmail.com




OMUZ ARTROSKOPISI iCiN EMILMEYEN iGNELi SUTUR ANCHOR TEKNiK SARTNAMESI

1. Anchor, Acik ve mini acik Bankart, SLAP lezyonu, Rotator cuff tamiri ve biceps
tenodesis’te kullanilabilmelidir.

2. Anchor titanyumdarl
secenekli olmalidir.

3. Steril, tek ku[lanlmh\k paketler halinde olmali, tornavidasi ile birlikte hazir halde
bulunmal ve 2 (iki) adet 2 (iki) numara sutur tzerinde bagh olmalidir.

4. Suturlar kullanim ko‘ayllél agisindan farkli 2 renkte kendinden igneli dikis materyali
secenegi olmalidir.

imal edilmis, konik yapida 6.5 mm, 5.0mm, 3.5 mm c¢ap

5. Suturlar yiliksek molekiil agirlikh polietilen (UMHW) fibrilleri ile 6zellikle giiglendirilmis

olmalidir |
OMUZ ARTROSKOPISI iCIN EMILMEYEN iGNESIZ SUTUR ANCHOR TEKNiK SARTNAMESI

1. Anchor, Acgik ve mini agik Bankart, SLAP lezyonu, Rotator cuff tamiri ve biceps
tenodesis’te kuIlamITbiImeIidir.

2. Anchor titanyumdan imal edilmis, konik yapida 6.5mm, 5.0mm, 3.5 mm,2.8 mm cap

segenekli olmalidir.

3. Steril, tek kullanimlik paketler halinde olmali, tornavidas: ile birlikte hazir halde

bulunmali ve 2 (iki) adet 2 (iki) numara sutur lizerinde baglh olmaldir.

4. Suturlar kullanim kolayhg agisindan farkl 2 renkte ignesiz dikis materyali segenegi

olmalidir. ‘

5. Suturlar yliksek molekiil agirhkli polietilen (UMHW) fibrilleri ile 6zellikle gliglendirilmis

olmalidir

TEKLIF VEREN FiRMALAR AMELIYATTAN 1 SAAT ONCE MALZEMEYi GETIREREK
ONAY ALACAKTIR AKSi‘ TAKDIRDE TEKLIFi GEGERSIZ SAYILACAKTIR




