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SAYIN ......................................................................................................

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda özellikleri yazılı malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 
22/D maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

Teklif verecek firm aların aşağıda yazılı hususlar doğrultusunda tekliflerini idaremizin satın alma bölümüne 
getirmeleri rica olunur.

ler Müdürü

TEKLİF MEKTUBU

SIRA NO MALZEMENİN ADI MİKTARI BİRİM
BİRİM FİYATI 
(KDV HARİÇ)

TOPLAM FİYATI 
(KDV HARİÇ)

1 BUHARLI OTOKLAV CİHAZI BAKIM ONARIMI 1 YIL
TOPLAM

NOTLAR

1 EKSİK DOLDURULAN, ÜZERİNDE KAZINTI, SİLİNTİ VE DÜZELTME YAPILAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR.

TEKLİFLERİN EN GEÇ 28.03.2017 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 14:00'A KADAR SATIN ALM A MÜDÜRLÜĞÜ'NE VE GÖREVLİLERİNE

2 VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

3 TEKLİFE İŞİN VERGİ, SİGORTA, NAKLİYE VE DİĞER GİDERLERİ DAHİLDİR.

4 TEKLİFLER ( RAKAM VE YAZI İLE ) KDV HARİÇ TL OLARAK DÜZENLENECEKTİR.

EKSİK OLAN, TARİHİ OLMAYAN, İSTENİLEN ÜRÜNLERİN KATALOG NUMARASI VE TESLİMAT SÜRESİ BELİRTİLMEYEN TEKLİF MEKTUPLARI

5 DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLERİN BİLAHARE ASILLARI GELECEKTİR. ASILLARI İDAREYE ULAŞMAYAN TEKLİFLER GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.
6

7 NUMUNE İSTENİLDİĞİ TAKDİRDE TEKLİF MEKTUBU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.

8 TEKLİF EDİLEN FİYATLARIN GEÇERLİLİĞİ (OPSİYON) TEKLİF TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 30 GÜN ALACAKTIR.

g MALZEMEYİ VERECEK FİRMA EN GEÇ BİR HAFTA İÇERİSİNDE MALZEME İLE BİRLİKTE FATURAYI HASTANEYE GÖNDERCEK GECİKME DURUMUNDA

(7 İŞ GÜNÜ) FATURA İŞLEME ALINMAYACAKTIR.

10 MUAYENE KOMİSYONU TARAFINDAN GEÇMEYEN ÜRÜNLER KABUL EDİLMEYECEKTİR.
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İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 
Patnos İlçesi Devlet Hastanesi

TRANS MARKA BUHARLI OTOKLAV CİHAZININ PERİYODİK BAKIM VE ONARIM 
(YEDEK PARÇA/MAL ALIMI HARİÇ) HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu şartname, Devlet Hastanemizde bulunan iki adet Trans Marka Buharlı Otoklavların ile 
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizde bulunan bir adet Trans Marka Buharlı Otoklavın yıllık 
periyodik bakım ve onarım işini kapsamaktadır.

1-Yapılan Bu iş ile ilgili Bakım Onarım Formu karşılıklı olarak doldurularak ve yetkili kişilerce 
imza altına alınacaktır.
2- Sistemin Periyodik bakımı dört ayda bir yapılacaktır (Yılda üç defa yapılacak).
3 - Cihazların Periyodik Bakımlarında aşağıdaki işlemler yapılmalıdır.

a) Cihazın yan ve ön koruma sacları açılıp fiziki kontrolleri yapılmalıdır.
b) Pano ve otomasyon bölümü giriş-çıkış prosedür takibi yapılmalıdır.
c) Kumanda paneli,printer ve manometrelerin kontrolü yapılmalıdır.
d) Kapak ve göbek contalarının kontrolleri yapılmalıdır.
e) Göbek flanşı,kilit takımı,kurt dişi ve yayının kontrolleri yapılmalıdır.
f) Prizmatik direksiyon çalışılırlığının kontrolü yapılmalıdır.
g) Kapak kilit kollarının sağlamlığı kontrol edilmelidir.
h) Kayar kapak contalarının kontrolü ve temizliği yapılmalıdır.
i) Kapı svvitclerinin görsel ve fiziki bakımları yapılmalıdır.
j) Hava motoru veya merkezi hava bağlantılarının kontrolü yapılmalıdır, 
k) Ekovvat motorunun periyodik bakımları yapılmalıdır.
I) Sistemdeki genel hava ve yol verici elemanların kaçak kontrolleri yapılmalıdır.
m) Jeneratör emniyet ventilinin basınç kontrolü yapıldı; yapılmalıdır.
n) Jeneratör basınç aralığı, referans ayarları kontrol edilmelidir.
o) Jeneratör suyu en az bir kez boşaltılıp su doldurma işleminin takibi yapılmalıdır.
p) Jeneratör içerisinde kireçlenme var ise temizliği yapılıp, gereken bilgi yetkililere aktarılmalıdır.
q) Sıvı seviye elektrotları ve şamandıraların kontrolleri yapılmalıdır.
r) Rezistans ve kablo takımlarının kontrolleri yapılmalıdır.
s) Rezistans bağlantı buvatı ve klemenslerinin kontrolü yapılmalıdır.
t) Ana güç girişi ve rezistans çıkış klemenslerinin kontrolleri yapılmalıdır
u) Su motoru ve selenoidinin kontrolü yapılmalıdır;
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v) Su motoru pislik tutucu filtrenin temizliği yapılmalıdır
w) Su motoru çekvalf i ve çekvalf klepe contasının kontrolü yapılmalıdır.
x) Hücre çıkış rekorları ve pt 100 bağlantı manşonu kontrol edilmelidir.
y) Hücre çıkış hattı,vakum ve bypass bağlantı rekorları kontrol edilmelidir.
z) Hücre çıkış hattı,çekvalf ve çekvalf klepe contasının kontrolü yapılmalıdır
aa) Hücre çıkış hattı, pislik tutucu filtreleri açılıp kontrolleri yapılmalıdır.
bb) Vakum sel.,baypass sel..eşanjör sel..bobin ve valflarının kontrolleri yapılmalıdır.
cc) Vakum motoru ve servis suyu selenoidinin kontrolleri yapılmalıdır.
dd) Vakum motoru hava akış vanası çekvalf ve çekvalf klepe contasının kontrolü yapılmalıdır.
ee) Vakum ve kondens gider hattı elemanlarının kontrolleri yapılmalıdır.
ff) Ceket doldurma ve kondens hattının kontrolü yapılm alıdır.
gg) Ceket basınç aralığı,referans ayarları kontrol edilmelidir.
hh) Ceket emniyet ventilinin basınç kontrolü yapılmalıdır

4- Arızaya 48 saat içinde müdahale edilmelidir.
5- Bakım sözleşmemiz süresince oluşabilecek arızalara ücretsiz müdahale edilecektir.
6 -  Sistemin Bakım - Onarımı sırasında yüklenici Firma, Bozuk üniteleri, Arızalı parçaların Fiyatını 
hastane yönetimine bildirecek olup, gerekli onay alındıktan sonra değişim gerçekleştirilecektir.
7- Teklif veren firma cihazın üretici olan firmadan Yetkili Servis Belgesine sahip olmalı bu belgeleri 
teklifi ile birlikte vermelidir.
8 -  Teklif ve Teknik Servis veren firmalar TSE kurumundan alınmış TS 13402 Hizmet Yeterlilik 
Belgesine sahip olmalı teklif ile beraber verilmelidir.
9- Teklif ve teknik servis hizmeti verecek olan firma ISO 9001 CE Standartlarına uygun olmalı ve bu 
belgeler teklifle birlikte verilmelidir.
10- Arıza durumunda veya hastane gerekli gördüğünde bakım anlaşması dahilinde parçalar yüklenici 
tarafından değiştirilecektir.
11- Firma kalibrasyon faaliyetlerini gerçekleştirecek, her periyodik bakım döneminden sonra cihazlann 
kalibrasyonunun yapıldığına dair etiketi cihazın üzerine yapıştırmakla yükümlüdür.
12- Yüklenici Firma, kurumun yedek parça teminini tamamlamasını takip eden en geç iki iş günü içinde 
yedek parçaları değiştirecektir.
13- Firma bakım onarım hizmetini başka bir firmaya devredemez.


