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TEKLIFE DAVET

Saghk tesisimizin ihtiyaci olan asagida cinsi ve miktan yazili Hastanemiz igin gerekli olan
TOKSIKOLOJI PANEL KiTi ALIMI isi 4734 sayili ihale Kanununun 22/D maddesi kapsaminda alinacak olup; soz
konusu isin KDV hari¢ birim ve toplam fiyatinin 13/04/2018 tarih ve saat 15:00’a kadar 0472 312 54 47
numaral belgegecere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize géndermenizi rica ederim,
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NOTLAR:

1) Tekliflerin en g¢¢ son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satinalma Birimine veya gorevlilere vermesi gerekmektedir.

2)  Teklifler (rakam yazi ile) KDV hari¢ TL olarak diizenlenecektir.

3} Odemeler 180 giin icerisinde yapilacaktir,

4)  Fiili olarak kullanilacak malzeme ameliyat sonrasinda belli olacagindan ameliyatta kullanilan malzeme ve adedi kadar fatura
kesilecektir,

5)  Dékme olarak getirilen ve amelivattan sonra kullanildig1 belli olan malzemelerin borkodlan azami 5 giin iginde teslim edilmedigi
takdirde hasta dosyalary kapatilacagindan herhangi bir sdeme yapilmayacaktir,

6) Alimlar http://www.agriihah:‘gm 1t/ e-posta adresli Agr Valiligi fhale Yonetim Sisteminden de ilan edilmektedir.

7} Alm konusu cihaz ise egitimi hastanemizde ticretsiz vapilacaktir.

8)  E-posta adresiniz satin almaya verilirse, tiim alimlar eszamanli olarak e-posta iizerinden de ilan edilmektedir.

9)  Alinacak malzemelerin 2 (K1) yi! garantili olmas;

10) Vereceginiz fiyat tekliflerinde firmanizin kasesi olmak zorundadir.

11) Teklif sonucu siparisi ¢ekilen mal veya hizmetin gegerli bir mazeret olmaksizin verilen siire icerisinde teslim
edilmemesi veya yapilmamas: durumunda 1 il igerisinde yapilan diger alimlarda verilen teklifler hastane
idaresince degcrlendirilmcye hinmayacaktir,

Agrt Yolu tizeri 5 km Dogubayazit / AGR] DOGUBAYAZIT AGRI
Telefon: 0472312 60 47 Belgegeger: 0472 312 5447
¢-posta: ddhsatinalma@gmail.com Elektronik ag;:




A.KO
labora

TG
SAGLIK BAKANLIGI
AGRI VALILIGI
) IL SAGLIK MUDURLUGU
DOGUBEYAZIT DOC DR YASAR ERYILMAZ iLCE DEVLET HASTANESI
TOKSIKOLOJI PANEL KiTi TEMINI TEKNIK SARTNAMESI

NU: Dogubevazit Do¢ Dr Yasar Eryilmaz llge Devlet Hastanesi biyokimya
tuarinda  kullamilacak  toksikoloji  paneli  kitlerinin - alimina iliskin  hususian

kapsamaktadir.
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LLANILACAK REAKTIFLERIN OZFLLIKLERI

Satin alacak olan kitlerin cinsi: Toksikoloji panelidir ve miktar 200 (iki viiz) testtir.
Kit, panel test olarak tek ambalaj ig¢inde olmalidir ve her hasta igin ayri tek kullanimhk
kartus kullanmilmahidir,

Biyokimya uzmani gerekli gordiigii takdirde firmalarin demonstrasyon yapmalars
gerekmektedir.

[im kitler diretici firmaya ait orijinal etiketi tagimali, etiketin iizerinde kazinti ya da
silinti. olmamah, son kullanma tarihi, seri numarasi, barkodu ve saklama kosullan
belirtilmig olmahdir. Katuhmeilar tekliflerinde kitlerin hangi prensip ile galigtigin,
panelin hangi parametreleri igerdigini ve dretildigi firma isimlerini agik olarak
belirteceklerdir.

Toksikoloji panel kiti floresan immunoassay ya da EMIT yontemlerinden biri ile
caligsmalidir,

Her testin igerisinde uygun olmayan numuneyi tespit eden ve testin dogru ¢alistigim
gosteren dahili farkl konsantrasyonlarda en az iki kontrol materyali bulunmalidir ve
teste numunenin cklenmesiyle kontroller otomatik olarak ¢alisilmahdir. Cihaz test
sonuglartyla beraber internal kalite kontrol sonucunun uygunlugunu dahili vazicidan
vazdirabilmelidir.

Kitler kullamldign siire boyunca cihazlar laboratuarda kurulu kalacak ve bu siire
zarfinda firma kendisine ait sartnamedeki yiikiimliiliklerini devam ettirecegine dair
taahhiitte bulunmalidir.

Kullanim sirasinda kontrol, kalibrasyon, teknik ariza, bakim-onarim gibi nedenlerden
dolayr yapilan kit harcamalan laboratuvar tarafindan belirtilecek ve sz konusu
miktarlar yiiklenici tarafindan licretsiz olarak temin edilecektir.

Kitlerin miyadlan teslim tarihinden itibaren en az 6 (alu) ay olmahdir. 1 (bir) aydan
az olmamak dzere, raf omriini tamamlamasina az siire kalan kitler ilgili viiklenici
tarafindan daha uzun miyadli olanlarla ticretsiz olarak degistirilecektir. Laboratuvar
cahymasina uymayan, saghklh sonug vermeyen, sartnameye uymayan ve bozuk cikan
iirlinler miktari ne olursa olsun ticretsiz olarak yenileriyle degistirilecektir.

Kit idrar numunesinden ¢ahigmalidir. Testlerin ¢aligilmasi i¢in idrar numunesine ayri
bir 6n iglem yapilmasi gerekmemelidir.

I'1. Kullamlan Kitlerin lot numarasi degistiginde kalibrasyon gerektirmemelidir.

- Kit, agagidaki belirtilen en az 10 (on) parametreye birden aym anda kalitatit olarak
(pozitif — negatif’ olarak) bakabilmelidir. 10 (On) "lu panel test toplam 15 dakika
iginde sonug vermelidir. On parametrenin sonuglanni aym anda cihazin dahili
vazicisindan, normal degerleri ile birlikte vazih olarak vermelidir,

-Amphetamin
-Metamphetamin

-Barbiturat | durlu
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-Benzodiazepin
-Cocaine

-Opiat

-Phenycyelidine
-Methadone

-Iricyclic Antidepresant
- Tetrahydrocannabinol

Ayica laboratuvarlarda sentetik cannabis (K2) testi gahigilacakur. Bu test manuel

olarak da ¢ahsilabilir,

- Kitlerle birlikte laboratuvara bir adet okuyucu cihaz verilecektir. Bu cihaz kitler
tilkenene kadar laboratuvarmmizda kurulu kalacaktir Sonuglar bu cihaz Gizerinden
degerlendirilecektir. Cihaz LIS sistemine baglanabilir 6zellikte olmalidir. Cihazin tam
randimanh galismasi i¢in gerekli tim kosullarin saglanmasi (Eger gerekiyorsa masa
bilgisayar, gii¢ kaynagi, vazici vs.) firma tarafindan ticretsiz karsilanacakur.

I4. Yiiklenici firma kitlerle belirtilen testlerin ¢ahigilabilmesi igin 6rnegin alinmasindan
sonucun rapor edilmesine Kadarki siiregte gerekli her tiirlii sarf malzemeyi (Grnek
kaplari, tek kullammlik pipetler, kontrol solisyonlart veya stripleri vb.) veterli
miktarda ve bedelsiz olarak temin edecektir, Ayrica numune sicakhgini 6lgmek igin
bir adet dijital sicaklik Glgeri ticretsiz temin edecektir.

I5. Laboratuvar uzmani tarafindan gerekli goriiliirse. glipheli pozitif' sonuglar firma
tarafindan fcretsiz olarak daha ileri ydntemlerle ¢ahgan referans laboratuvarlarda
konfirme edilmelidir

10. CE veya FDA belgesi ve Saghk Bakanhgnca onayh kontrol belgesi bulunmalidir.

I7. Kitler “Viicut Diginda Kullanilan Tibbi Tani Cihazlar Yonetmeligi” ne uygun
sekilde Gretilmig veva ithal edilmis olacakur.

8. Kit ve kit ile birlikte teklif edilen cihaz T.C. flag ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi
Bankasina (TITUBB) kayith olmahdir ve Saghk Bakanhg tarafindan onayl olduguna
dair belgeler, gegerli BB barkod numaralart bulunmalidir.
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C.EGITIM

I Kitleri kullanacak personellerin egitimi firma tarafindan saglanacakur. Egitim
alacak cleman sayisinin belirlenmesi ve verilen egitimin veterli olup olmadigina laboratuvar
sorumlusu Karar verecektir.

2. Laboratuar sorumlusunun talep etmesi {izerine egitimler tekrarlanabilecektir. Firma
aynrica Kitlerin kullamm kilavuzu ile dikkat edilmesi gereken hususlan igeren dokiimani
TURKCE olarak kuruma verecektir.

D. KABUL VE MUAYENE

I. Kit ve sarf malzemelerin kabulii hastane muayene ve kabul komisyonunca yapilacakur.
Muayene ve kabul sirasinda firma temsilcisi de mutlaka hazir bulunacaktir.

2. Muayene komisyonu kart testin sartnameye uygunlugu ve sonuglarin giivenilirligi
hakkinda onay verene kadar deneme kullammi yapilacaktir. Muayene sirasindaki tiim

masraflar ve dogabilecek hasarlanin yiiktimliliigi firmaya ait olacakur.

3. Bu gartnamede belirtilmeyen hiikiimler konusunda idari sartname hiikktimleri gegerlidir.
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