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AGRI VALILIGI
IL SAGLIK MUDURLUGU
Agr1 Devlet Hastanesi

Say1 :57212153/ 619 C07/012019
Konu : Malzeme Alimi1 Hk.

Teklife Davet

Saglik tesisimizin ihtiyaci olan asagida cinsi ve miktar1 yazili 1 Kalem
Malzeme Alimi isinin 4734 sayili ihale Kanunun 22/d maddesi kapsaminda alinacak

olup; s6z konusu isin KDV hari¢ birim ve toplam fiyatinin 09/01/2019 tarlh ve saa
12:00°e kadar satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica e A

4

[dari/ve M4li I§ler Miidiirii

Sira No | Malzemenin Ad1 Birimi | Miktar Birim Toplam
Fiyat Fiyat
ALCI KESME MAKASI ADET 4
TOPLAM
Firma Yetkilisi
Imza/Kase
NOTLAR

1-Tekliflerin en geg son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satinalma Birimine veya gorevlilere verilmesi
gerekmektedir.

2-Teklifler (rakam ve yazi ile) KDV hari¢ TL olarak diizenlenecektir.

3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler degerlendirme disi kalacaktir.

4-Odemeler 180 giin igerisinde yapilacaktir.

5-Fiili olarak kullanilacak malzeme ameliyat sonrasinda belli olacagindan ameliyatta kullanilan malzeme ve adedi kadar fatura
kesilecektir.

6-Dokme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullamildig: belli olan malzemelerin barkodlari azami 5 giin iginde teslim
edilmedigi takdirde hasta dosyalar1 kapatilacagindan herhangi bir 6deme yapilmayacaktir.

7-Alimlar http://www.agriihale.gov.tr/ adresli Agr1 Valiligi Ihale Yonetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
8-Alim konusu cihaz ise egitimi hastanemizde iicretsiz yapilacaktir.

9-E-posta adresiniz satinalmaya verilirse, tiim alimlar eszamanli olarak e-posta iizerinden de ilan edilmektedir.

10- Bakim onarim alimlarinda firmalarin yetki belgeleri olmak zorundadir.

Firat Mah. A. Melik OZMEN Cad. Tedas Yami AGRI
Telefon: (0472) 215 9745 Fax: (0472) 215 3422 e-posta:satinalma004@gmail.com




ALCI KESME MAKASI TEKNIK SARTNAMESI

1.

10.

11.

12.

Hastanede kullanilan yikama soliisyonlar1 ve dezenfektan maddelerle hasar
gbrmeyen, lekelenmeyen &zellikler olmalidir.

Paslanmaz gelik malzemeden imal edilmis, kesici agizlan diginda yiizeyi
diizglin ve plirlizsliz olmalidir.

Uzun siire kullanima uygun olmalidir.

Teklif edilen cerrahi aletlerin 6zellikleri i¢in Hastanemizde kullanilan "Lister
40.26.20-20 ¢cm (8")" model referans olarak verilmisgtir.

Yukarida belirtilen firma ismi ve katalog numaralar1 referans olarak verilmis
olup, aym Ozellikleri tagryan muadil markalar da teklif verebilir. Firmalar
teklif ettikleri cerrahi aletlerin markalarim katalog numaralarini ve agik
Ozelliklerini de belirteceklerdir.

Sistem ve sistem pargalar: Hastanemizde kullanilan sterilizasyon islemleriyle
steril edilebilmelidir. Ozellikle istenen bir sterilizasyon metodu varsa,
Hastanemizde uygulanabilirligi bakimindan bu agikca belirtilmelidir.

Kapal1 ambalaji ve/veya malzeme lizerinde katalog numarasi ve markasi
yazil1 olmal ve silinmesi miimkiin olmamalidir.

Cerrahi alet, Teknik Hizmetler Miidiirliigiimiiz ve Hastane Idaresi tarafindan
uygun goriilen birimlerimizde korozyonla ilgili testlere tabi tutulacaktir.
Korozyon testine tabi tutulan drneklerin yenileri satic1 firma tarafindan
verilecektir.

Cerrahi aletlerle ilgili sterilizasyon siireci testlerinde, cerrahi aletler lizerinde
korozyon, renk degisimi vb. durumlar ortaya ¢ikarsa; firma tlim aletleri
teslim etmis olsa dahi geri iade edilecektir.

Cerrahi el aletleri, 151k altinda parlamamasi i¢in matlastirilmis olmali,
yiizeyleri kir ve leke barindirmayacak sekilde kusursuz olmalidir.

Malzeme ile ilgili tanimlanan ebat, kalibre ve agirhik vb. gibi dlgiitierde
malzemenin kullanim amacim bozmayacak farkliliklar-uygunluk olmalidir.

Firmalar teklif ettikleri iirlinlerin orijinal kataloglarim teklif dosyasinda
teklifiyle birlikte sunmalidir. Bu katalog {izerinde teklif edilen aletler teklif
sira numarasti ile belirtilerek tek tek isaretlenmis olacaktir. Cerrahi aletin




kesin kabulii, gosterilen numunenin ilgili birim ve Teknik Hizmetler

- e

Miidiirligii tarafindan onaylanmasindan sonra yapilacaktir.




