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AGRI VALILIGI
IL SAGLIK MUDURLUGU
Agn Devlet Hastanesi

Sayr  : 57212153479 170172019
Konu : Malzeme Alimi

Teklife Davet

Saglik tesisimizin ihtiyaci olan asagida cinsi ve miktar1 yazili 1 Kalem Malzeme
Ahm isinin 4734 sayili ihale Kanunun 22/D maddesi kapsaminda alinacak olup; séz
konusu igin KDV hari¢ birim ve toplam fiyatinin 74/01/2019 tarih ve saat 15:00’e kada
satinalma004@gmail.comadresine bildirmenizi rica ederim.

SIRA |MALZEME ADI .. . BiRiM TOPLAM
NO BIRIM - RAIKCTAR FiYAT FiYAT
1 |ARKALIKLI BAR TABURESI ADET 12
TOPLAM

Firma Yetkilisi
imza/Kase
NOTLAR

1-Tekliflerin en geg son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satinalma Birimine veya gorevlilere verilmesi
gerekmektedir.

2-Teklifler (rakam ve yazi ile) KDV harig TL olarak diizenlenecektir.

3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtiimeyen teklifler degerlendirme disi kalacaktir.

4-Odemeler 180 giin igerisinde yapilacaktir.

5-Alimlar http://www.agriihale.gov.tr/ adresli Agn Valiligi ihale Yénetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
6-Alim konusu cihaz ise egitimi hastanemizde Ucretsiz yapilacaktir.

7-E-posta adresiniz satinalmaya verilirse, tim alimlar eszamanli olarak e-posta tzerinden de ilan edilmektedir.
8- Balam onanim alimlarinda firmalanin yetki belgeleri olmak zorundadir.

9- Yetkili olduguna dair belgesi olmasi zorunludur.

Firat Mah. A. Melik OZMEN Cad. Tedas Yam AGRI
Telefon: (0472) 2159745 Fax: (0472) 215 3422 e-posta:satinalma004@gmail.com



AGRI DEVLET HASTANESI PATOLOJI BOLUMU TABURE (SIRTLIKLI, TEKERLEKLI)
TEKNIK SARTNAMESI

1- Koltuk oturma, sirt dayama ve kol dayama uniteleri kiginin anatomik ve fizyolojik 6zelliklerine
uygun sekilde olmalidir.

2- Koltuk oturak siingeri deforme olmayan, yanmayan, kalin ve yuksek dansiteli (6 cm kalinliginda
52+ 2 dansite basingli politiretan) 6zellikte olmalidir.

3- Tabureler suni deri, kaliteli malzeme ile kaplanmig olmali, bu malzeme kimyasal maddelere karst
direngli dzellikte olmahdir.

4- Koltuk mekanizmas: giiglendirilmis ( en az 3 mm kalinliinda) ¢elik sac oimalidir.

5- Koltuk mekanizmasi tablal sase olmalidir.

6- Koltuk kendi ekseni etrafinda 360 derece donebilmelidir.

7- Oturma yerinin yiiksekligi 1 adet kol vasitasiyla degistirilebilmeli ve yiikseklik ayar azami
seviyede en az 80 cm olmalidir.

8- Koltuktaki ayaklar bes kollu, yildiz goriiniimiinde, tekerlekli olup krom malzemeden imal edilmis
olmali, ayaklar yiikke dayanikli olmalidir.

9- Koltuk mekanizmasinda ayak koyulabilecek ekstra bir boliim olmali bu sayede yiiksek seviyede
caligma sirasinda kigi ayaklarini bu bolgeye kolayca koyabilmelidir.

7- Tekerlegi polyamitten, krom kapli, darbeye dayanikh ve en az 80 (seksen) kg agirlik tagiyabilme
ozelliginde olmalidir.
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