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gerekli olan KIMYASAL

isin KDV harig birim ve toplam fiyatinin 15/01/2019 tarih ve saat 14:00°a kadar 0472 312 54 47 numaral
belgegegere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize gondermenizi rica ederim,
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NOTLAR

1) Tekliflerin en &eg son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satnalma Birimine veya gorevhilere vermesi gerckmektedir.

2)  Teklifler (rakam yaziile) KDV hari¢ TL olarak duzenlenecektir
3)  Odemeler 180 gun igerisinde yapilacakur

4)  Fiili olarak kullanilacak malzeme am:liyat sonrasinda bel|j olacagindan ameliyatta kullanilan malzeme ve adedi kadar fatura

kesilecektir.

5)  Dokme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanildigi belli olan malzemelerin borkodlar1 azami 5 gun iginde teslim edilmedig;

takdirde hasta dosyalari kapatilacagindan herhangi bir 6deme yapilmayacaktir.
6)  Almlar hup:f/www.ngriihale,gov.tr e-posta adresli Agri Valiligi ihale yonetim sisteminde
7)  Alim konusu cihaz ise egitimi hastanc mizde teretsiz vapilacaktir.

de ilan edilmektedir.

8)  E-posta adresiniz satin almaya verilirsc, tam alimlar es zamanli olarak e-posta Uzerinden de ilan edilmektedir.

9)  Alinacak malzemelerin 2 [K] yil garantili olmasi

10)  Vereceginiz fiyat tekliflerinde firmani~in kagesi ve yetkill imzasi olmak zorundadir

1) Teklif sonucu siparigi gekilen mal veya hizmetin gegerli bir mazeret olmaksizin verilen siire

yapilmamasi durumunda | yil igerisinde yapilan diger alimlarda verilen teklifler hastane idaresince degerlendirilmeye

alinmayacaktir.

Agn yolu tizeri 5 km Dogubayazi/ AGRI
Telefon:0472 312 60 47

Belgegeger: 0472 312 54 47
e-posta:ddhsatinalma@gmail com

igerisinde teslim edilmemesi veya

Agrt Yolu Uzeri 5.km Dogubayazit/ AGRI
Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30

Internet Adresi: ( dhsatinalma@gmail.com

Evrakin elektronik imzan suretine http://e-belge saglik.gov.tr adresinden 3333bee5-2aca-449d-
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KIMYASAL INDIKA TOR TEKNIK SARTNAMES;]

1-134°C 7 dk- 6n 121 °C 20 dk vakumlu buhar sterilizatérlerinde kullanilabilmelidir.
2- Indikatér, ISO 11140-1 Class 6 ve EN 867-1 Class D standartlarina uygun olacak
ve bu uygunluk akrediic edilmis bir kurulus tarafindan belgelendirilecektir.

3- Indikator: ¢ok parametreli olup. doymus buhar, sicaklik ve zaman parametrelerine

duyarli olacaktir.

4- Indikator yiizeyinde kullanilan film, sterilizasyon siiresince ¢ekme, burusma,
yapisma vb. defektlere izin vermemelidir.

5- Islem sonras: final rengini en az 6 ay muhafaza edebilmelidir.

6- SAL (Sterility Assurance Level/Sterilite Giivenlik Diizeyi) hakkinda en giivel34 °C
nilir bilgiyi verecektir.

7- Indikator miirekkebi. toksik madde ve kursun igermeyecektir.

8- Stripin tizerindeki indikatér, sterilizasyon sonras1 agik¢a okunabilen renk degisimi
gosterecektir.

9- Sterilizasyon parametrelerinde (doymus buhar, zaman, sicakhik) bir sorun varsa
renk degisimi “referans renk™ ten farkl farkl tonlarda olacaktir.

10- Paketin tizerinde tirctim tarihi, son kullanma tarihi, lot no vb. bilgiler bulunacaktir.
11- Normal oda kosullarinda saklanacaktir.

12- Uriin LOT numaras! her indikatdr stribinin izerinde yer almalidir.

13- Indikator iizerindc1,2.3 ile numaralandirilmis 3 ayri renk degisim bolgesi
bulunmali ve 134° C 7 dk-121 °C 20 dk sicaklik i¢in dretilmis oldugu belirtilmeli ve
yorumlama tablosu bulunmalidir.

14- Sterilizasyon siiresince normal kosullarda 1. ve 2.bélge renk degistirmelidir.3.
bolge sadece sterilizasyonun siiresinin fazla oldugunu gostermelidir.

15- Teslim tarihinden itibaren kullanim siiresi 2 olmalidir.

16- Ambalajinda Tiirk¢e prospektiisii olmalidir.

17- Indikator TITUBB’« kayitlt ve onayh olmahdir.




