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IL SAGLIK MUDURLUGU

Agr1 Devlet Hastanesi

Teklife Davet

26/02/2019

Saghk tesisimizin ihtiyaci olan asagida cinsi ve miktar1 yazili 1 Kalem Malzeme
Al isinin 4734 sayili ihale Kanunun 22/D maddesi kapsaminda alinacak olup; sdz

konusu igin KDV hari¢ birim ve toplam fiyatinin 28/02/2019 tarih ve saa

satinalma004@gmail.comadresine bildirmenizi rica ederim.

14:00°e ka

SIRA |MALZEME ADI . . BiRiM TOPLAM
NO BRI, UKTAR FiIYAT FiYAT
1 [TEK KULLANIMLIK PROB ADET 500
TOPLAM

1-Tekliflerin en geg son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satinalma Birimine veya gérevlilere verilmesi

gerekmektedir.

Firma Yetkilisi
imza/Kase
NOTLAR

2-Teklifler (rakam ve yazi ile) KDV harig TL olarak diizenlenecektir.

3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler degerlendirme disi kalacaktir.
4-Odemeler 180 giin igerisinde yapilacaktir.

5-Ahmlar http://www.agriihale.gov.tr/ adresli Agni Valiligi ihale Yénetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
6-Alim konusu cihaz ise egitimi hastanemizde iicretsiz yapilacaktir.
7-E-posta adresiniz satinalmaya verilirse, tiim alimlar eszamanli olarak e-posta iizerinden de ilan edilmektedir.
8- Bakim onarim alimlarinda firmalann yetki belgeleri olmak zorundadir.
9- Yetkili olduguna dair belgesi olmasi zorunludur.

Firat Mah. A. Melik OZMEN Cad. Tedas Yam AGRI

Telefon: (0472) 215 9745

Fax: (0472) 215 3422 e-posta:satinalma004@gmail.com




Pediatrik SpO2 Probu-1 Teknik Sartnamesi

1. Saturasyon probu hastanemiz biinyesinde kulflanifan NELLCLOR marka monitdr cihazlarina
uyumlu olmakidir.

2. Prob tek kullanimhk olmalidir. Prob monitriin RS232/X8 portuna takilan adaptére uygun
olmalidtr.

3. Prob hastanin el parmagindan oksijen satiirasyonu ve nabiz 8lgiimiine uygun olmahdir.

4, 3 kg dan kii¢iik hastalar icin uyumlu olmaldir.

5. Prob monitdre ait ara baglanti kablosuna uyumlu olmalidir.

6. Probun kendinden kablosu olmahdir. Kablo uzunlugu en az 45 c¢cm olmalidir

7. Prob motion artefakti engelleyecek sisteme uygun olmalidir.

8. Paket iizerinde firmanin adi ve parca numarasi belirtiimis olmalidir.

9, Tam pargalar tek bir firma Griinii olmaldir toplama pargalardan olusmamaldir.

10. Prop teklifi veren firmaiarin, probun kullanilacagi monitériinde teknik servisini de vermeye

vetkili oldugunu tekliflerde belirtmeleri gerekmektedir

11. Firmalar satmig olduklan Griiniin kullanilacag monitér igin tek yetki belgesi sunmalidir. CE
belgesi eklenmelidir.

12. Teklif veren firmalarin ISO sertifikasi olmahdir. Ayrica distribiitor firma tarafindan yetki
belgesi sunmalidir.

13. Uriiniin, TC. Saglk Bakanhg ve SGK Ulusal Bilgi Bankasi’'nda kaydi olmasi ve onayli bir
barkod numarasinin olmasi gerekmektedir.

14, Ahm numune denenerek,onay ile yapilacaktir




