ODYOMETRE CiHAZI KEMiK YOLU VIBRATOR TUTUCU BASLIK TEKNiK
SARTNAMESi

A)KONU: Bu sartname dogubayazit devlet hastanesi odyoloji iinitesinde kullanilan
inventis marka harp plus model odyometre cihazi icin alinacak olan kemik yolu
vibratér basligina tuty “u baslik (taci) ait teknik 6zellikleri igerir,

B)TEKNIK GZELLIKLER:

1)Alinacak olan sadece tutucu bagliktan ibaret olup hastanede ki mevcut vibratér
yeni basliga monte edilip kullanilacaktir.

2)Alinacak olan baslik inventis marka harp plus model cihaz icin uyumlu
olacaktir.Cihazda denendikten sonra alim gerceklestirilecektir.

3)Ornek tesik etmesi amaciyla fotograf ekte sunulmustur,
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