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Say1 57212153/@).S ’ 21/03/2019
Konu : Mal Alimi

Teklife Davet

Saglik tesisimizin ihtiyaci olan asagida cinsi ve miktar1 yazili 1 Kalem Malzeme
Alim isinin 4734 sayili ihale Kanunun 22/D maddesi kapsaminda alinacak olup; soz
konusu isin KDV hari¢ birim ve toplam fiyatinin 25/03/2019 tarih ve saat 10:00’e kadar
satinalma004@gmail.comadresine bildirmenizi rica ederim.
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Firma Yetkilisi
Imza/Kage
NOTLAR

1-Tekliflerin en geg son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satinalma Birimine veya gérevlilere verilmesi
gerekmektedir.

2-Teklifler (rakam ve yazi ile) KDV hari¢ TL olarak diizenlenecektir.

3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler degerlendirme disi kalacaktr.

4-Odemeler 180 giin icerisinde yapilacaktir.

5-Alimlar http://www.agriihale.gov.tr/ adresli Agri Valiligi ihale Y8netim Sisteminden de ilan edilmektedir.
6-Alim konusu cihaz ise egitimi hastanemizde licretsiz yapilacaktir.

7-E-posta adresiniz satinalmaya verilirse, tiim alimlar eszamanli olarak e-posta iizerinden de ilan edilmektedir.
8- Bakim onarim alimlarinda firmalarin yetki belgeleri olmak zorundadir.

9- Yetkili olduguna dair belgesi olmasi zorunludur.

Firat Mah. Otogar Yam AGRI
Telefon: (0472) 215 9745 Fax: (0472) 215 3422 e-posta:satinalma004@gmail.com



DERIN DONDURUCU TEKNiK SARTNAMESI

Konu: Agn Deviet Hastanesi Merkez Laboratuarina 1 Adet -40 ° C derin dondurucu dolap igin cihaz
teknik sartnamesidir.
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Adr Devipt Kaginy

Cihaz ISO ve CE standartiarina uygun olmahdir.

Cihaz dik tip, tek kapili olmalidir.

Bir adet dis, en az 4 rafi ve her rafa ait ig kapi olmalidir.

Cihazin hacmi 400 litre olmahdir.

Cihaz -40° C ve daha soguk sicakliklara ayarianabilmelidir.

Cihaza 1°C hassasiyetle ayarlama yapilabilmelidir.

Cthaz kontrollii, dokunmatik tuslardan clusan kontrol paneli ist kisimda bulunmali ve dijital
ekrana sahip olmali, ethernet baglantisi ile uzaktan takip alt yapisina sahip olmaiidir.
Cihazin kapi kilidi (En az 2 anahtar) olmalidir,

Cihazin sicaklik, giic kesintisi igin sesli ve 1gikh alarmlan clmalidir.

Giig kesintisi durumunda cihaza en az 1 saat ener]i saglayabilecek kapasitede glig kaynag
iicretsiz olarak firma tarafindan saglanacaktir.

Cihaz ayarlanan sicakhk aralig) diginda alarm vermelidir.

Flash disk ile cihazin USB gikigindan geriye doniik alti aylik veri {Sicakhik takibi, gi¢ kesintileri
vs), bilgisayara yiiklenebiimeli ve verilerin giktilan alinabilmelidir.

Cihaz géstergesinde ariza kodlarini géstermelidir.

Cihazin ici paslanmaz gelik olmali, laboratuvar hijyen sartlarina uygun olmaiidir.

Cihazin sogutma initesinde CFC icermeyen gaz kullaniimig olmalidir.

Cihazin izolasyon kalinhi@ en az 120 mm olmalidir.

Cihazin 15t izolasyonu sertlestirilmis poliliretan kdplik olmali ve vakum izolasyon panel sistemi
kullamiimig olmahdir.

Cihaz galigken ses seviyesi 55 db {A) in altinda olmalidir.

Cihazin ddner tekerlekleri oimaiidir,

Cihaz kapisinda kolay kapanmay: saglayan ve stzdirmazlik icin conta olmalidir.

Cihazin kapi agik alarm olmalidir. Alarm sesini kapatmak icin “buzzer “ tusu Gzelligi olmalidir.

Cihaz tek fazh 50/60 Hz ve 220/240 V'da sebeke elektrigi ile ¢alisabilmelidir.
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B. EGITIM DOKUMENTASYON SARTLARI

Yilklenici, satigim teklif ettigi cihaz teknik ozelliklerini, caligma ortam kosullarini, standart ve
opsiyonel (istege bagl) aksesuar listesini, tim dig gériinimind net olarak gdsteren ve tam
boy resmini de igeren taniim brogiriini veya kitap/kitapgigini teklif dosyasina eklemek
zorundadir. Baska bir dilde sunulan dokiimantar onayli Tirkge terciimesi ile birlikte veriimes}
halinde gegerli sayilacaktir.

Yiiklenici, kurumun belirleyecegi elemanlan, cihazin tiim fonksiyonlarini kusursuz bir sekilde
kullanabilir ve aymi zamanda bakimimi yapabilir kullamc: olarak iicretsiz egitmekle
yikimliid{r. S8z konusu bu egitimler tamamlanmadan satin alma sireci bitmis sayilmaz.
Yiiklenici, cihazin periyodik bakim ve kalibrasyon iglemlerinin hangi kosuilarda, hangi siklikia
tekrarlanmasi gerektigini, bu islemler igin ne gibi techizata (cihaz, alet, kalibrasyon kiti, vb)
gerek oldugunu bu teghizatin temin edilebilecegi en az bir firmamn adin), agik adresini, ve

telefon numarasini belirtmek zorundadhr.
C. TESLIMAT VE GARANTI SARTLARI

Yiklenici, cihaz), kurum tarafindan istenilen yere iicretsiz monte etmekle, montaj icin her
tirlt diizenlemeyi saglamakla yiikiimliidiir. Cihazin nakliye ve montaji sirasinda, ortaya
cikabilecek her tiirlii hasardan yiiklenici sorumludur ve onarmakla yiikimlidur.

Yiiklenici, cihazi monte ettikten ve kullanima hazir hale getirdikten sonra son kabul ve
fonksiyon testlerini yapmali, bu testler sirasinda alic: temsilcileri hazir butunmal ve testlere
iliskin masraflar yUklenici firma tarafindan kargilanmahdir. Yiklenici firma bu testlere ait bir
rapor hazirlayip, kuruma teslim etmelidir.

Cihaz, hig kullanilmamis oldugunu belirtir &zel isaretli orijinal ambalajinda teslim edilmelidir.
Daha dnce “demo” amach olarak kullaniimis cihaz teslim alinmaz.

Cihaz fabrikasyon ve montaj hatalarina kargi en az 2 (iki) yil Ucretsiz ve takip eden 10 (on} yil
icin ticreti karsihginda yedek parga ve teknik servis garantisi olmahdir.

Malin garanti surresi iginde anzalanmas) durumunda tamirde gegen siire garanti silresine
eklenir.

Mahin tamir siiresi en fazla 30 is glinGdir. Cihazin arizasinin 15 i glnii icerisinde
giderilememesi halinde, imalatgl veya ithalatg), malin tamiri tamamlanincaya kadar, benzer
dzelliklere sahip bagka bir cihazi kurumun kullanimina tahsis etmek zorundadir.

Cihazin kuruma teslim edildigi tarihten itibaren, kullamim hatalan diginda garanti siiresi iginde

kalmak kaydyla, bir yil igersinde, aym anzanin 3 ve daha fazla sayida tekrarlanmasi, farkl
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tipteki arizalanin 4 ve daha fazla sayida meydana gelmesi, belirlenen garanti siresi igerisinde
farkl anizalanin toplaminin 8 ve daha fazla sayida olmasi ve bu arizalarin cihazdan
yararlanamama sonucunu ortaya ¢rkarmasi durumunda, yiiklenici, cihaz egdeger veya daha
stiin dzelliklere sahip yeni bir cihazla degistirmekle yikimlGdar.

8. Ucretsiz garanti siiresi igerisinde yilda en az 1 defa olmak Uzere yilklenici tarafindan cihazin
periyodik bakimlar: yapilacak, veriien bu hizmet kargiliginda kurumdan iscilik ticreti veya
benzeri bir Gicret talep edilmeyecektir.

9. Maln garanti sliresi icerisinde, gerek malzeme ve iscilik gerekse montaj hatalanindan dolay
arizalanmas) halinde, igcilik masrafi, degistirilen parca bedeli ya da bagka her hangi bir ad
altinda hig bir {icret talep etmeksizin tamiri yapilacaktir.

10. Bu teknik sartname 3 sayfandan olugmaktadir.




