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Teklife Davet

Saglik tesisimizin ihtiyaci olan asagida cinsi ve miktar1 yazili | Kalem Malzeme
Alim1 isinin 4734 sayili ihale Kanunun 22/d maddesi kapsaminda alinacak olup; soz
konusu isin KDV hari¢ birim ve toplam fiyatinin 29/04/2019 tarih ve saat 10:00’¢ kadar
satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.
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1 TEK KANALLI ACT CiHAZI ADET il
TOPLAM
Firma Yetkilisi
imza/Kase
NOTLAR

1-Tekliflerin en geg son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satinalma Birimine veya gorevlilere verilmesi
gerekmektedir.
2-Teklifler (rakam ve yazi ile) KDV hari¢ TL olarak diizenlenecektir.

3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler degerlendirme disi kalacaktir.
4-Odemeler 180 giin igerisinde vapilacaktir.
5-Alimlar http://www.agriihale.gov.tr/ adresli Agr1 Valiligi ihale Yonetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
6-Alim konusu cihaz ise egitimi hastanemizde ficretsiz yapilacaktir.

7-E-posta adresiniz satinalmaya verilirse, tiim alimlar eszamanli olarak e-posta {izerinden de ilan edilmektedir.

8- Bakim onarim alimlarinda firmalarin yetki belgeleri olmak zorundadir.
9- Alim kismi teklife kapalidir.
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TEK KANALLI ACT CiHAZI SARTNAMESI

Cihaz mikroiglemci kontrolli, hafif ve portatif olmalidir.

Kolay okunmasini saglamak amaciyla ekrani LED yapida ve biiyiik olmali; ekranda test sonuglari
ve hata mesajlar gérintilenmelidir.

Cihaz tek kanalli olmali, Gizerinde sicaklik ve saptayici belirteci olmali, entegre bir isiticis
bulunmahdir.

Cihazin 6lgtim araligi 0-1500 saniye arasinda olmalidir.

Cihaz, kaolin, celite, glass bead ve max. bazli camdan ve plastikten yapilmis vakumsuz tiiplerle
calisabilmelidir.

Cihaz tiipiin hazneye yerlestirilmesiyle otomatik olarak dlgme iglemine baglamalidir.

Cihaz 220v/50Hz sehir sebeke gerilimiyle calismali; elektrik kesintilerine karsi batarya ile de
¢alisabilmelidir.

istenildigi takdirde cihaza yazici Ginitesi eklenebilmelidir; 6lgiilen parametre ve diger bilgiler
yazdinlabilmelidir.

Cihaz, her 6lgiim dncesinde kalibrasyon islemi gerektirmeden ¢ahsabilmelidir.

Cihaz 1SO 9001 ve TURKAK tarafindan akredite edilmis belgeye sahip olmalidir.

Her cihazla birlikte 300 adet tip verilmelidir ve tiip dzellikleri asagidaki gibi olmalidir

1 i i ACT Tupleri plastikten yapilmis olmalidir.

11.2. ACT Tipleri vakumsuz olmahdir.

11,3, ACT Tiipleri kapakli olmali, kapak yukari dogru agilip kapanabilir 6zellikte olmahdir.

11.4. ACT Tupleri kapaklari renk kodlu olmali, siyah renk kodlu kapak yiiksek heparin
seviyesi 6l¢gmeye uygun olmalidir.

11.5. ACT Tiipleri iginde kani aktivite etmek igin aktivitér olarak Celite,Kaolin ve GlassBeads
olmalidir.

11.6. ACT Tiipleri 0,5ml taze kan numunesi ile calismalidir.

117 ACT Tiplerinin normal degerleri 105sn ile 130sn arasinda olmalidir.

11.8. ACT Tipleri iginde Kan ile Karigim aktivatorleri Hemojen bir sekilde dagilmasini

saglayacak mikser olmalidir.
11.9. ACT Tupleri igerisinde pihtilagma aninda cihazin okumasina yardimci olan miknatiz
bulunmahdir.
11.10. ACT Tiipleri en az bir yil miyadli olmahdir.
11.11. Tlplerde Bar Code etiketi bulunmalidir.
11.12. Test tiiplerinin alt kismi oval olmali ve bu sekilde kloting alanini minimize etmelidir.
Teklif edilecek cihaz imalat ve fabrikasyon hatalarina karsi en az iki (2) yil garanti kapsaminda
olmalidir.
Cihazin CE belgesi bulunmalidir.
Teklif veren firmanin TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi bulunmalidir.
Teklif veren firmanin tibbi cihaz yonetmeligi, viicuda yerlestirilebilir aktif cihaz yonetmeligi, viicut
diginda kullanilan tibbi tani cihazlari yonetmeligi kapsaminda tibbi cihaz satis, reklam ve tanitim
yonetmeligi geregince satis merkezi yetki belgesine sahip olmalidir. Bu yetki belgesi ihale
dosyasinda sunulmaldir.
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