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AGRI VALILIGI

IL SAGLIK MUDURLUGU
AGRI DEVLET HASTANESI
Say1 . 224
Konu - Fiyatlarin Belirlenmesi-Tarifeler /
Dosya ID 1 669
ILGILI FIRMALARA

03.07.2019

Hastanemizin ihtiyaci olan ve asagida cinsi, miktar1 ve dzellikleri yazili malzemelerin alimi 4734 say1l1 Kamu
fhale Kanununun 22 maddesine gore Dogrudan Temin Usulii ile yapilacaktir. S6z Konusu alim i¢in KDV harig
birim fiyat tekliflerinizi TL tizerinden 05.07.2019 saat: 17:00'a kadar ivedi olarak gdnderme iz husysunda;

Geregini rica ederim.

cym
PN Idarive Mali Igler Midiirti
Satin Alinacak Malin/ Isin ~——"KDV Hari¢ Teklif
S.No Malin/isin Cinsi Aciklama Miktar1 |  Birimi Fiyat Tutar
: SEYYAR OKSIJEN
1 IMANOMETRE OKSIJEN TUP BA$LIGI 60 Adet
KDV Hari¢ Genel Toplam

NOT: Yukarida belirtilen siire igerisinde teklif gikmamasi veya gelen tekliflerin idare tarafindan yetersiz

goriildiigii durumlarda bu siire maksimum 10 giin kadar uzatilabilir.

Teklif Eden
../...12019
Kisi / Oda / Firmamn Adi veya Ticaret Unvani - Kase/Imza

Adres: Atalay Cad. Erzurum Yolu Uzeri Otogar Kargist AGRI
Telefon: 04722156363  Faks:
E-Posta: satinalma004@gmail.com Web:




OKSIJEN MANOMETRESI TEKNIK SARTNAMESI (TUP iCiN)
1.Oksijen manometresinin gévdesi piring malzemeden mamul 40 mikron kapl olmalidir.

2.Su kab1 kinlmaz polikarbon veya seffaf makrolon malzemeden mamul en az 134 derecede
otoklav edilebilir zellikte 400cc olmalidir.

3.Manometre ayar skalasi silinmez baskili olmal1 ve kullanict tarafindan kolayca
goriilebilmelidir.

4.0ksijen debi ayar diigmesi paslanmaz gelikten igne uglu ve istenilen akis1 kolayhkla
ayarlanabilir olmahdir.

5.Su kabinda maksimum ve minimum seviyesini gosteren isaretler olmalidir.

6.Kapak lizerinde nemlendirilmis oksijeni hastaya gidisini saglayan bir u¢ bulunmalidir.Bu ug
hastanede kullanilmakta olan maske ve hortuma uygun olmalidar.

7.0ksijen debi gostergesi 0-15 It olmalidir

8.Tlpe baglanti rekoru % olmalidir.

9.Tiip basincini gdsteren saat 0-300 olmahidir.

10.CE 0476 belgesi olmalidur.

11.0ksijen flowmetresinin kalibrasyonu uygun olmalidir.(+1-(-1)dak/1t)

12.Yiiklenici firma hastane istediginde numuneyi satinalma birimine génderecektir.




