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Agri Dogubayazit Dr. Yasar Eryilmaz Devlet Hastanes;
Sayi 68917221-949
Konu Teklife Davet
Saglik tesisimizin ihtiyaci olan agagida cinsi ve miktari yazili Hastanemiz icin gerekli olan T PARCALI

RESUSITASYON CIHAZI ALIM iSi 4734 say1li ihale Kanununun 22/D maddesi kapsaminda almacak olup;
stz konusu igin KDV hari¢ birim ve toplam fiyatimin 12/07/2019 tarih ve saat 10:00’a kadar 0472 312 54 47
numaral belgegegere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize gdndermenizi rica ederim.
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Tekliflerin en geg son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satinalma Birimine veya gbrevlilere vermesi
gerekmektedir,

Teklifler (rakam yazi ile) KDV hari¢ TL olarak diizenlenecektir.
Odemeler 180 giin igerisinde yapilacaktir,

Alimlar http://www.agriihale.gov.tr e-posta adresli Agn Valiligi ihale yonetim sisteminde de ilan
edilmektedir.

Ahm konusu cihaz ise egitimi hastanemizde iicretsiz yapilacaktir,

E-posta adresiniz satin almaya verilirse, tim alimlar es zamanli olarak e-posta iizerinden de ilan
edilmektedir.

Alinacak malzemelerin 2 iK1 yil garantili olmas:

Vereceginiz fiyat tekliflerinde firmanizin kagesi ve yetkili imzasi olmak zorundadir.

Teklif sonucu siparisi gekilen mal veya hizmetin gegerli bir mazeret olmaksizin verilen siire igerisinde
teslim edilmemesi veya yapilmamasi durumunda 1 yil igerisinde yapilan diger alimlarda verilen
teklifler hastane idaresince degerlendirilmeye alinmayacaktir.

u tizeri 5.km Dogubayazit/AGRI
0472312 60 47
cer: 0472 312 54 47

e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Agrn Yolu Uz

eri 5.km Dogubayazit/ AGRI Bilgi igin: Serra KIRAC

Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30 TIBBI SEKRETER

r Internet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com Telefon No: (0 472) 312 60 47

Evrakin elcktr_onik imzali suretine http://e-belge.saglik gov.ir adresinden 603b925d-fd9-457c-aldc-c33ealbdd146 kodu ile erisebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanuna gore giivenli elektronik imza ile imzalanmistir.



T-PARGALI RESUSITAS (ON CIHAZI
TEKNIK SARTNA MESI

I. Resiisitasyon cihazi agik vatak ve transport kitvezierle birlikte bebek hastalar igin ve
ambulanslarda yenidogan hastalann nakli sirasinda ve kadin dofium béliimiinde
solunum sikintist ¢eken hastalarda kullamlmak igin {iretilmig olmalidir.

Cihazin {izerinde tagima kolu olmalidir,

3. Resiisitasyon cihazi lizerinde hava yolu basmemnin izlencbilecefi -10 ile 80

cm H20 arasinda bir basing gdstergesi bulunmahidir,

Restisitasyon cihazi gaz stirlimi olarak gahigmali ve gebeke elektrigine ihtiyag

duyulmamalidir.

Cihazda PEEP,CPAPIMY veya PIP drelligi bulunmididir.

Sistem ile PEEP ve sitrekli oksijen uygulamas: yupilabilmelidir.

Cihazda solunum frekansi otomaiik veya manue! olarak yaptinlabilmelidir.

Ventilator agagidaki 6zelliklerde olmalidir.

o PEEP/CPAP : 1-9 cnH20
o Peakinspirasyonbasinct : 4-70 emH20

. Cihazdabasmer limitleyccek zel kapakh givenli< ayar ditfmesi bulunmalidir.

10. Cihazin govdesi paslanniaz metalden tretilmig olmalt ve control paneli paslanmalara
karsi metal olmamalidir. Cihaz taginabilir olmals ve agirhifi 2 kgh gecmemelidir.

11, Cilazin her iki van taraflannda agik yataklara montajt igin kanallar olmalidir.
Gerektiginde agtk yatak govdesi igine monte edilebilir ézeilikte olmahdir.

12. Cihaz ile birlikte asagida belirtilen ozeiliklerde oksijen hava kangtinet verilmelidir.

13. Sistem iizerinde 0-10 1t/ dk arahi@inda akig vermeve yarayan 2 adet her bir gaz igin ayn
flowmetreli kanstimer bulunmatidir. Bu kangtrics ile oksijen miktan istenen oranda
ayarlanabilmelidir.

14. Sistemin yan tarafinda karigtiriimis gazi nemienc irilmesini saglayan ve steril
edilebilen entegre bir nem haznesi bulunmalidir. Nem Haznesi en az 100 ml £%10 su
alabilmelidir.

15. Stz konusu blender cihazvmin montesi kolay bir sekilde yapilabilmeli her hangi bir
takima gerek duymadan kolaylikln pendant vs as-labilmelidir,

16. Gaz girisleri blender alt kisminda bulunmali ve 25 - 75 PSI basing aralifinda
caligmahdir.

17. Sistem tekerlekli stand izerinde menteli olarek teslim edilecektir.Gerektiginde standa
tip koymakigin, 2 adet tiip koyima veri olmal:dir

18. Alinacak her cihaz ile biriikte hareizili hastalar i,in 2 adet cthaza uygun ve ayni

marka yapiskanl kanilverilmelidir Kar (llerkink olup tikanma clusturmamasi adina ig

kismi spiral telli yapiya sahip olmz!icir. Kandillerin c Usik ve yiiksek akig arahiklarinda
kullanima uygun olmasi gerzkmekte 3.~ Kaniillesin hangi alos araliklaninda gahigtifint
gosteren kandl - akis tablosu orijinal firra katalogunda gosterilebiimelidir Kandl hastaya
baglanti sistemi hidrocolloidband siscemiigermai saditieme sadece yanak kisimlaninda
olmali ve iist kismi cirtcirt sistemli olinal bu sayede septumda olusabilecek sikintilar
ortadan kaldirilabilmelidir. Yapisksn bantiar, kar Ulin her iki tarafinda hazir bir gekilde
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konumlandirilmis olmalidir.
19. Cihazla birlikte asagidaki yedek pai ga ve aksesuarlar verilecektir:




.Tek kullanimiik hasta devresi 50 adet
. Flowmetre baglanti hortumu 2 adet
. Yenidogan ve pediatrik test balonu 2 adet
. Kullanim klavuzu 1 adet

20.Sistem her tirld imalat ve montaj hatalarina kargi 2(i%i) yil siireyle licretsiz garantiye sahip oimah.




