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Hastanemizin ihtiyaci olan ve asagida cinsi, miktar1 ve ozellikleri yazili malzemelerin alimi 4734
sayill Kamu Thale Kanununun 22 maddesine gore Dogrudan Temin Usulii ile yapilacaktur. S6z Konusu

alim i¢in KDV hari¢ birim fiyat tekliflerinizi TL {izerinden 22.07.2019 saat:

gondermeniz hususunda; Geregini rica ederim.

W

10:00'a kadar ivedi jolarak

f

ﬁ Bey al YAV,
' Idari ve Mali Is}r M
Satin Almacak Mahn/ isin \ ~~ KDV Hari¢ Teklif
S.No Mahn/isin Cinsi Aciklama Miktan Birimi" Ei;ﬁt Tutar
| PTFE, TEFLON FELT YAMA 15 5 Adet
(£1) X 15(1)CM
) VARIS TELI, DISPOSABLE (TEK 10 Adst
KULLANIMLIK)
HEMODIYALIZ KATETERI 12F
LI 20CM 15 Adet
4 |NAYLON TAPE 70CM X 3MM 10 Adet
5 | PTFE INCE DUVARLI SPIRALLI " o
GREFT, 6MMX 70CM ¢
AORTA BIFEMORAL
. - /
6 | (BIFURKASYON) PANTOLON i(’?e‘:e]tﬁl_i Zonli’]l“‘ 4 6 Adet
GREFT (KV1111)
KDV Hari¢ Genel Toplam

NOT: Yukarida belirtilen siire icerisinde teklif ¢tkmamasi veya gelen tekliflerin idare tarafindan yetersiz
goriildiigii durumlarda bu siire maksimum 10 giin kadar uzatilabilir.

Alim

Kismi Tekliflere Kapalidir.

Teklif Eden
112019

Kisi / Oda / Firmanin Adi veya Ticaret Unvani - Kase/Imza

Adres:Atalay Cad. Erzurum Yolu Uzeri Otogar Kargist AGRI
Telefon: 04722156363 Faks:

E-Posta:

satinalma004(@gmail.com Web:
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TEFLON FELT TEKNIK
SARTNAMESI

|
|
|

1. Malzeme teflon mamiil olmahidir.
2. Dikis materyaline doku destegi olmak iizere imal edilmis (kege) olmalidir.
3. Kalinh@ 2 mm’den fazla olimamalidic.

4. Siki dokunmus olmalu. tiftiklenmemeli, kan ile temasinda sertlesmemelidir.

5. Boyutlart minimum 15x15 veya daha bitviik olmalidar.

6. Steril tekli paketler halinde olmalidir. Paket tizerinde sterilizasyon tarihi ve boyutlar
belirtilmelidir.

7. Teklif veren firmalar orijinal paket izerisinde 1 paket numune ve istenilen ozellikleri

gsterir katalog veva belge vermelicir.

IMZA IMZA iMZA

r. Emrg KAYMAKCI
errahisi Uzm.




DISPOSABLE STRIPPING VAR_iS
TELI TEKNIK SARTNAMESI

1o

> oW

Uriin disposable ve tekli steril ambalajlarda olmahdir.

Darnar styiricinm boyu en az {00 cm olmalidir.

Srviricinin ¢apt 2 mm o'malidir.

6.9,12 ve 15 mm caplarindan bir sabit.3 adet olive bulunmalidir.
Bir ucu diiz bir ucu spiral otmalidir.

Kolay uygulama i¢in sc? iginde bagmsiz hareket halinde olmalidur.

IMZA IMZA

IMZA
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HEMODIYALIZ KATATERI KALICI
TEKNIK SARTNAMESI (12,5 Fr -14,3
Fr)

1. Hemodivaliz igin uzun siireli damar yclu saglamak igin Internal Jugular Vene

uygulanabilir olmalidar.

!\J

Kateter 12.5 Frvada 14.5 Fr 28 em - 32 cm olmalidur.

Kateter kendiliginden pre curves olarak dizayn edilmis olmahdir.

o

Kateter silicone ve capotan meteryalden yapilmig olmali ve damar yapisma uyum
saglamahdir.

Kateter zmelivatia va da Seldinger teknig! ile tak:lmaya uygun olmalidir.

Kateter implente edilebilen cuff kismu giivenli fiksasvon saglamalidir.

Kateterin dondiritlebilir dikis kanatlart giivenli dis fiksasyon saglamalidir.

Kateterin cuff kismi polvester materyalinden yapiinng olmalidir,

R

Kateterin vuvarlaklig daha kolay giris ve basta rahathg saglamalidir.
10. Kateterin daha kolay kullanimi igin priming voliimii extensin line Uizerinde yazih olarak
belirtilmelidir.

11. Kateter :nateryal vapisindan dolayt kizk yapmaye direngli olmahdir.

12. Setle birlikte tearaway sheath saglamalidir.

13. Iki Himenli kateter iizerinde arter volu i¢in kirmizi, ven yolu i¢in mavi renkli birer klemp
bulunmalidir.

14. Set icinde. setin hastava takilimin saglavacak gerekli uygulama malzemelerinin hepsi
bulunmalidar.

15. Ikili sleril, seffaf ve orijinal ambatajinda olmahdir.

16. Sterilizasyon ve son kullanma tarihlert kit tizerinde belirtilmelidir.

17. Sterilizasyon siiresi ambar teslim tarihinden itibaren en az 2 yil miyadh olmalidir.

18. Komisyon tarafindan ¢6z ile muayeneve tabi tutulacak malzeme kabul edilecektir.

IMZA IMZA
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NYLON TAPE 3MM * 70CM TEKNIK
SARTNAMESI

I. Naylondan mamul damar askis ozelliginde olacaktir.
Viicutta vabanct cisim reaksiyonu gistermeyecektir
3 mm x 70cm ebadmda olacaktir

Tek tek steril posetlerde olacaktir

Teslim edilecek mahn son kullanma miadi en az 2 yil olacakur.

S o

Cift posetli steril ambalajlarda olacak. bu sayede acilsa bile i¢ poget sayesinde steril

ozelligini muhafaza edecektir.

7. Her poset tizeriade mertlik sisteme gre Slett ve USP kargiligt {irlin katalog numaras,
firiin tanttrmy. stevilizasyon ekl basil olmalsdir.

8. Istekli T.C Hac ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankast'na (TITUBB)kayith olmast ve

alinu yapilacak tibbr cihazlarm TITUBB'da Saghk Bakanhg tarafindan onayli olmasi

sart1 gerekmektedir.

IMZA iMZA IMZA
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PTFE GRAFT (FULL RINGLI) 6 MM
THINWALL TEKNIK OZELLIGI

A

10.
11.
12.

Poly Tetra Flouro Etilen(PTFE) malzemeden imal olmalidir. Graftin ring kism da saf
ptfe den olmalidir.

Grefilerin {izerinde ancvrizina ousumuna engel olmak icin ¢ift kath ePTFE film kaph
olmakidir.

Siitiir kanamasi en minimum seviyede olmahdir,

Greft ince duvarli olmah ve Kolay implante edilebilmelidir.

Ringli modellerinde ringler grefte zarar vermeden gikabilmelidir.

Greftte implantasyon esnasinda bitkiilmelerd ve dénmeleri 6nleyen damar boyunca diiz
bir ¢izgt bulunmalidir.

Greftin kullangm igin dzel bir siittire ihtivac obmamalidir.

Greftin kesildii yerde kivrilma, biikiilme ve deformasyon bozuklugu olmamalidir.
Greft yumusak olmalt ve implantasvon sirasinda kullanimi rahat olmahdir.

Grettin esneme Szelligi olimal-dir,

Greft gerekli oldugunda tekrar steril edilebilmehidir.

Grefler 6 mm v 40 om bovutlanmda olacaktr.

.Numune verilecek ve deneneceksir. Uygun olmayan driinler degerlendirme  digs

biraktlacaktir.

IMZA IMZA
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KAPLAMALI PANTOLON GREFT
7%14-8*106 (9*18 10*20)

1. Hastaya takilmadan énce, pre-clotting iglemi gerektirmemeli, bu amagla kolojen veya
jeldtin ile kapli olmalidir.

2. Trombozu en az sevivede wimak ve es dagilunli neointima olugumunu saglamak igin,
damarin sadece dis yiizeyi %99 satliktaki kolojenle gluteraldehit veya jelatin ile
capraz baglanarak kaplanmalidir.

3. Pulsatilityvi kaldirabilen kuvvetli ve kolay kullanimli yumusak bir dokuya sahip
olmahidir.

4. Dis viizevin velurlu yapisi dfizgiin woku clasumunu desteklemeli ve iyilesmeyi

desteklevici incelikte olmalidir, D ar duvar kalimhg 0.85 mm“den az olmahdir.

U

. Tromboz ve tiirrkiilars olusumunu engelleyebilmesi i¢in yumusak genis kivrimli

tasarvma sahip olmalidar.

6. Damarlar abdominal ve thoracic bdlgede kullaniimak tizere, bifurcated yapida olmali:
damatlarm givde capr 12 mm ile 24 mam s-asmda, bacak ¢apr 6 mm ile 12 mm
arasmdlaki dlgfilerde firetibmis obmahidir

7. Damarn toplam uzuniugu 435 cm’den kisa olmamahdir.

8. Hvperolasia'vi engellevebilmek igir dokuya uyum saglayabilmelidir.

9. Dazmarn dokunmast. yanlmaya. dilatasvona. gerilmeye karsi dayanikhiligim saglayan
reverse Jocknit tarzinda olmali: anastanoz vapilacak noktada tiftiklenmemelidir.

10. Ditzgiin verlestirmeyi kolavlasturmok i¢in, damar boyunca uzanan radyo-opak ¢izgileri
olmalidir.

11. Dikimi kolay olmal. &zel bir siitiir malzemesi gerektirmemelidir. Greftler istenilen

size ve savilazda teslim =dilmeli, grefilerin miedinin dolmasina en az 6 ay kala ilgili

firma tarafindan deg'stirihmelidir.

IMZA o Imza IMzA
Op. Dr. MAKCI
Kalp ve hisi Uzm.
Dip. 7166391
Agn Hastanesi
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