Sayi
Konu
Dosya ID 1 744

24k

AGRI VALILIGI

¥ oe

IL SAGLIK MUDURLUGU
AGRI DEVLET HASTANESI

: Fiyatlarin Belirlenmesi-Tarifeler /

ILGILi FIRMALARA

19.07.2019

Hastanemizin ihtiyaci olan ve asagida cinsi, miktart ve ozellikleri yazih malzemelerin alimi 4734
sayih Kamu lhale Kanununun 22 maddesine gére Dogrudan Temin Usulii ile yapilacaktir. S6z Konusu
alim i¢in KDV hari¢ birim fiyat tekliflerinizi TL tiizerinden 22.07.2019 saat: 11:00'a kadar ivedi ofprak
gondermeniz hususunda; Geregini rica ederim. f
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EL ALETI VE CIHAZ YUZEY -
| DEZENFEKTANI % 0.55 KEEKTSEK PLZEY 1.000 Litre

ORTOFITALALDEHIT ASIT e ' -

KONSANTRE SIVI 1 LT

KDYV Hari¢ Genel Toplam

NOT: Yukarida belirtilen siire icerisinde teklif ¢itkmamasi veya gelen tekliflerin idare tarafindan yetersiz

goriildiigii durumlarda bu siire maksimum 10 giin kadar uzatilabilir.
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YUKSEK DUZEY ALET DEZENFEKTANI SARTNAMESI

. Urdn yapilan geregi otoklav veya etilen oksit ile sterilizasyonu yapilamayan medikal

aletlerin, endoskoplarn, anestezi aksesuarlannin, plastik, kaucuk, metal, porselen, cam vb.
medikal ekipmanlarin yUksek dizey dezenfeksiyonu icin uygun olmalidir.

Ur0n etken madde olarak %0,55 ortho-phtalaldehyde icermelidir.

UrbnOn pH' s17-8 araliginda olmaldrr.

Uron amin, kuarterner amonyum, gluteraldehit, fenol, klor ve agir metal oldugu icin gimus
iyonlari icermemelidir.

Kullanima hazrr olmali, aktivatére gerek duyulmamalidir. Kullanima hazir formunun icinde
tortu bulunmamalidrr.

Urtin genis mikrobiyolojik etkinlige sahip olmal.

EN 13727 + Al, EN 14561 standartlanna gdre bakteriler(P. aeruginosa, S. aureus,
Enteroccus hirae) Uzerine etkinligi 5 dk.

EN 13624, EN 14562 standartlanna gére fungus (Candida albicans, Aspergillus
niger)Uzerine etkinligi 5 dk.

EN 14348, EN14563 standartlanna gére mikobakteriler (Mycobacterium terrae,
M.avium)Uzerine etkinligi 5 dk.

EN 14476 standardina goére virUs (Adenovirls, Poliovirls, Murine norovirls, PRV (HBV model
virGs), BVDV [HCV model virUs), HerpesvirUs) Uzerine etkinligi 5 dk.

EN 14347, EN 13704 standartlanna gére spor (Clostridium difficile ©27) Uzerine etkinligi 30
dk. olmaldir.

Firma bu Ozellikleri karsladigina dair uluslararasi akredite laboratuvarlardan yapilmis
mikrobiyolojik galisma raporlarni vermelidir.

Urin, kaba bosaltildigi andan itibaren 14 gun sure ile kullanilabilecek 6zellikte olmalidir.
Firma solUsyonun 14 gUn stabil kaldigina dair yapilmis bilimsel calisma raporunu ihale
dosyasinda sunmalidrr.

Firma 0rOn beraberinde solUsyon igerisindeki ortho-phtalaldehit seviyesini Slcmeye
yarayan test striplerini 5 litre basina 5 adet olacak sekilde bedelsiz vermelidir. Strip miatlar
24 ay oimaldrr.

Test stripleri pH Slger olmayip solUsyon igerisindeki ortho-phtalaldehit seviyesinin kritik limit
seviyesi olan % 0,35 oranina kadar sonu¢ vermelidir. Firma test striplerinin validasyon
calismasi teklif dosyasinda sunulmalidr.

10.Kullanilacak ekipmanlarda herhangi bir korozyona neden olmamal, korozyona neden

olmadigi bilimsel ¢calisma ile belgelendiriimelidir.

11.0r0n, endoskop ve ultrason proplarina uygun olmalidir. Bunlar ile ilgili calismalar dosyada

sunulmalhdir.

12.0r0n; Fujinon, Pentax, Olympus endoskoplar Uzerinde uyumlulugu akredite labaratuvar

tarafindan test edilip onaylanmig olmali. Bu ¢alisma belgelendirimeli ve ihale dosyasinda
sunulmalidir.Belgeler teknik servislerden alinmis olmamalidr.

13.0r0n her tOrlU cerrahi aletin, anestezi aksesuarlannin (maske, ambu vb), rijit ve fleksible

endoskoplarin yiUksek dizey dezenfeksiyonu icin uygun olmal, paslanma, korozyon,
endoskop kiliflannda  yumusama ve zedelenmeye neden olmamalidir. Bu ozelligi
kanitlayan bilimsel raporlar ihale dosyasinda sunulmalidir.

14. Otomatik endoskop ylkama makinelerinde kullanilabilmelidir.
15.UrOne ait GUvenlik Bilgi Formu ihale dosyasinda sunulmalidir.




16.0rGn 93/42/EEC direktiflerine gore gerekiiikleri saglamali ve UTS' de kayiti oldugu
belgelendiriimelidir.

17.0rGn orijinal 5 L'lik kilitli kapak ambalajinda olmali, ambalaj Uzerinde OrinUn kimyasal
icerigi, Uretim ve son kullanma tarihi, lot numarasi yazmalidir.

18.0r0n 2 (Iki) yil raf dmrine sahip olmalidr. Son kullanim tarihine kadar stabil kaldigi
laboratuvar ¢alismasi ile belgelenmelidir. Uron hastaneye tesliminden sonra en az 18 ay
miadi olmaldir.

19.0rOn0N0ON notralizasyonu igin, her 5 Litreye 30 gramlik paketlenmis glisin Ucretsiz olarak
verilmelidir. Paketlerin Uzerinde kullanim talimat etiketi olmalidir.

20.Teklif veren firmalar uzman Uyenin belirledidi sayida numuneyi ihale &ncesi teslim
edecektir. Numuneler uzman Uyenin uygun gérdigu Unitelerde saglk personeline
kullandinlacaktr. Saglik personelinin Urin hakkinda gdrUsleri, o Unitenin sorumlu hemsiresi
ve/veya hekiminden uzman Uye tarafindan yazil belge ile alnacaktr. Urin seciminde
saglik personelinin, Urine uyumu ve Urin hakkindaki gorUsleri dikkate alinacaktr.

21.Muayene komisyonu gerek duymasi halinde TOrkiye Halk Saghgr Kurumu basta olmak
Uzere her seri igin yeterli sayida numune alarak masraflari firmaya ait olmak Uzere analiz
(mikrobiyal etkinlik, toksikolojik, kimyasal icerik, korozif etki vb.) icin gdnderebilecektir.
Analiz nedeniyle eksilen stok firma tarafindan tamamlanacaktir.

22.Numuneler orijinal ambalajinda denenerek alinacaktir.

23.Kuruma teslim edilecek UrUnUn Uretim serisine (lot numarasina) ait, Uretici firmanin orijinal
analiz sertifikasi teslim sirasinda Urin ile birlikte veriimelidir.

24.YUklenici firma sartnamenin her maddesine tek tek uyacagini beyan ve taahhUt etmelidir.

25.0rGnlerin telimatindan sonra kimyasal icerigi ve oranlannin tespiti icin yapilacak tahlil ve

odemeleri ilgili firma tarafindan karsilanacaktr.
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