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AN AGRIVALILIGE
Ko fL SAGLIK MUDURLUGU
Lo Y AGRI DEVLET HASTANESI

Say1 . LR 27.08.2019
Konu : Fiyatlarin Belirlenmesi-Tarifeler /
Dosya ID 1919

ILGILI FIRMALARA

Hastanemizin ihtiyaci olan ve asagida cinsi, miktar1 ve ézellikleri yazili malzemelerin alim 4734 sayili Kamu
[hale Kanununun 22 maddesine gére Dogrudan Temin Usulii ile yapilacaktir. S6z Konusu alim i¢in KDV harig
birim fiyat tekliflerinizi TL iizerinden 29.08.2019 saat: 17:00'a kadar ivedi olarak gg eniz husy§unda;
Geregini rica ederim.
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ANESTEZI"‘CIHAZI MONITORU DATEX AVANCE X
1 |SPO2 OLCUM PROBU PARMAK SPO2 PROBU 30 Adet
YETISKIN
DATEX
NONINVAZIV

ANESTEZI CIHAZI MONITORU

2> [NIBP KOL MANSONU CIFT TANSIYON 30 Adet
HORTUMLU YETISKIN ANSURL VT
ARAKABLOSU
YETISKIN
ANESTEZi CIHAZI MONITORU DATEX
NIBP KOL MANSONU CIFT NONINVAZLV
HORTUMLU YETISKIN DATEX -
3 ; ; . TANSIYON 4 Adet
NONINVAZIV TANSIYON MANSONU VE ARA
(h)/[é\é\lstNU VE ARAKABLOSU | oot OBEZ

KDV Hari¢ Genel Toplam
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NOT: Yukarida belirtilen siire igerisinde teklif ¢tkmamast veya gelen tekliflerin idare tarafindan yetersiz
goriildigli durumlarda bu siire maksimum 10 giin kadar uzatilabilir.

Teklif Eden
... /2019
Kisi / Oda / Firmanin Ad1 veya Ticaret Unvan - Kage/imza

Alim kismi teklife kapalidir.

Adres: Atalay Cad. Erzurum Yolu Uzeri Otogar Karsist AGRI
Telefon: 04722156363  Faks:
E-Posta: satinalma004(@gmail.com  Web:



SPO2 Ara Kablosu

Kablo datex Hastabasi Monitsriine uyumlu olmalidir.

Kablo en az 2 mt. olmalidir.

Urliniin cihaza giris kismi ve spo2 prob giris kismi ekstra korumali

olup kullanim sirasinda kolayca kirilma ve kopmalara dayanikli olmalidir.
Kabloda prob kilitleme mekanizmasi bulunmalidir.

Kablo Cihaz giris soketi disli yapida olmali diger soket yuvalarina oturmamalidir.
Kablonun UBB kayd: bulunmalidir ve Sistemde belirtilen marka ile

ayn1 marka {irtin teslim edilmelidir. Kablolarin {izerinde markayi belirten etiket bulunmalidir.

Pulseoksimetre Probu Teknik Sartnamesi
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Prob reusable olmalidir.

Problar parmaktan 6l¢iim almak tizere tasarlanmig olmahidir.

Prob Hastanemizde kullanilan datex Hastabasi Monitorii ile uyumlu olmalidir.
Prob yetiskin hastalarda kullanima uygun olmalidir.

Probun UBB kaydi bulunmalidir ve Sistemde belirtilen marka ile

ayni marka tirin teslim edilmelidir. Kablolarin tizerinde markay1 belirten etiket
bulunmalidir.

Nibp Mansonu Yetiskin Teknik Sartnamesi
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Urlin reusable olmalidir.

Manson tek hortumlu olmalidir.

Urlin yetiskin hasta i¢in kullanima uygun 6lgiilerde olmahdir.
Manson ara baglant1 konnektérii ile birlikte verilmelidir,
Manson baglantisi cirt cirtli olmalidir.

Kolay temizlenebilir olmali.

Lateks icermemelidir, manson tizerinde belirtilmis olmalidur.
Arter noktas1 manson {izerinde belirtilmis olmalidir.

Manson boylar : Large Adult :33-47 cm

Adult :25-35cm
Child :18-26 cm
Infant : 10-19 cm
Neonatal: 6-11 cm

NIBP Hortumu

1. Tansiyon Hortumu Hastabasi monitérii ile uyumlu olmahdar.
2. Kablo uzunlugu en az 3 m. Olmalidir.
3. Kablonun UBB kayd: bulunmalidir.
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