CERRAHI ALET ALIM TEKNIK SARTNAMES] GENEL TEKNIK OZELLIKLERI

1) Cerrahi aletler, paslanmaz gelikten imal edilmis olacaktir.
2) Malzemelerin polisaji diizgiin ve puriizsiz olmalidir.
3) Cerrahi aletlerin fonksiyonlar geregi bulunmasi gerekenlerin diginda keskin kenar

bulunmamahdir.

4) Cerrahi aletlerin kesici ve tutucu geneleri sabit ve diizgin hareket etmelidir.

5) Kilit mekanizmasinda bacaklarin yumusak kilitlenip kolay ayrilan alet olmalidir.

6) Cerrahi makaslar tutukluk yapmadan rahatca agilip kapanabilmeli ve tam
kapatildiklarinda elemanlarinin ug kisimlar bir noktada birlesmelidir.

7) Cerrahi aletler fabrikasyon, iscilik ve malzeme hatalarina karst en az iki(2) yil garantili

olmalidir.

CERRAHI ALETLER

e TENEKULUM 25 CM (20 ADET)

e CERRAHI MAKAS 20 CM (30 ADET)

e OVER PENSi 22 CM (20 ADET)

o KAPAKLI METAL KUVET 21-32 CM'LIK (3 ADET ORTA BOY)

o INDIKATOR 5 KUTU
e ISTEDIGiMiZ CERRAHI ALETLERE YONELIK ETOV KEND

KILIFI  10000)

INDEN SEAL STERILIZASYON
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