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Hastanemizin ihtiyaci olan ve asagida cinsi, miktar1 ve ozellikleri yazili malzemelerin alimi 4734
sayill Kamu Thale Kanununun 22 maddesine gore Dogrudan Temin Usulii ile yapilacaktir. S6z Konusu
alm i¢in KDV hari¢ birim fiyat tekliflerinizi TL iizerinden 28.10.2019 saat: 11:00'a kadar ivedi| olarak
gondermeniz hususunda; Geregini rica ederim.
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Satin Alinacak Mahn/ isin KDV Harig Teklif
S.No Malin/Isin Cinsi Aciklama Miktari Birimi\&ﬁ Tutar
V‘AK"UMLU, SEDIMANTASYON
1 | TUPU, SITRATLI, SIYAH 3.500 Adet
KAPAKLI
KDYV Hari¢ Genel Toplam

NOT: Yukanda belirtilen siire igerisinde teklif ¢ikmamasi veya gelen tekliflerin idare tarafindan yetersiz

goriildiigii durumlarda bu siire maksimum 10 giin kadar uzatilabilir.

Teklif Eden
12019

Kisi / Oda / Firmanin Adi veya Ticaret Unvani - Kase/Imza

Adres:Atalay Cad. Erzurum Yolu Uzeri Otogar Karsis1t AGRI
Telefon: 04722156363 Faks: 04722153422
E-Posta: satinalma004@gmail.com Web:
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SAGLIK BAKANLIGI
AGRI VALILIGI
IL SAGLIK MUDURLUGU
AGRI DEVLET HASTANESI

KONU:Agr Devlet Hastanesi Merkez Laboratuvarinda ‘’Sedimentasyon Testinin®’

yapilabilmesi i¢in alinacak olan sedimentasyon tiipii teknik sartnamesidir.

B. SEDIMENTASYON TUPLERININ OZELLIKLERi:

ok

. Alimu yapilacak olansedimentasyon tiiplerinin sayisi:

No SUT Kodu Tetkik Ady Test Miktari
1 903.400 Sedimentasyon Tiipii 3.500 (ticbin
besyiiz) adet

10.

11

12;

Tum tiipler tiretici firmaya ait orijinal etiketi tasimali, etiketin iizerinde son kullanma
tarthi, LOT numarasi belirtilmis olmalidur.

Tiiplerin CE belgesi olmalidir.

Satin alinacaksedimentasyon tiipleri:sitratl olup, toplam 2 ml hacmi gegmemelidir. Ayrica
cam malzemeden yapilmig olup, orijinal ambalajinda ve tek kullanimlik olmalidir.

Teklif edilen sedimentasyontiiplerinin manuel kullammina uygun 3 (iic) adet
sedimentasyon sehpasiverilmelidir.

Ttpler, steril, vakumlu olmahdir. Uzerinde kan alabilecegi sinir1 gdsteren isaretler
olmalidir. Vakumlarin ayari rakima bagli basing farki gozetilerek yapilmis olmalidir.
Ttuplerin vakumlarinda herhangi bir sorun oldugunda yiiklenici tarafindan derhal yenileri
ile degistirilecektir.

Ttplerin miadlar teslim tarihinden itibaren en az 6 ay olacaktir.

Tiip kapaklarn vakumlu sistemle ¢alismaya uygun olmalidir ve vakum &zelligi en az 1 yil
degismemelidir. Vakum problemi olan tiipler.derhal venileri ile iicretsiz olarak
degistirilecektir.

Tiplerin tizerinde ka¢ ml kan gekecegi, sodyum sitrat oran1 bulunmalidr.

Tiiplerin uygunlugu biyokimya uzman tarafindan denenip onaylanacaktir.

. Hatali sonuglara neden oldugu kanitlanan veya iiretim hatasi olan tiipler, derhal yenileri ile

licretsiz olarak degistirilecektir.

Laboratuvar malzemelerin teslim alinmadan &nceki transport, kotii kosullarda saklanma,
fiziksel hasar dahil olugabilecek her tiirli sorun ile ilgili higbir sorumluluk
tasimaz.Kullanim sirasinda fark edilecek olan bu tiir sorunlarda malzemeler derhal
yenileri ile licretsiz olarak degistirilecektir.
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13. Kitler 09 OCAK 2007 tarih ve 26398 sayili Resmi Gazetede yayinlanarak yiiriirliige giren
“Viicut Diginda Kullanilan Tibbi Tani Cihazlar1 Yonetmeligine’ uygun sekilde iiretilmis
veya ithal edilmis olmalidir.
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