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Hastanemizin ihtivaci olan ve asagida cinsi, miktar ve dzellikleri vazili hizmetlerin alimi 4734
saytlt Kamu Thale Kanununun 22 maddesine giire Dogrudan Temin Usuld ile vapilacaktir, Séz Konusu
alim gin KDV harig birim fiyat tekliflerinizi TL tizerinden 20.12.2019 saat; 10:30'a kadar ivedi olarak

gindermeniz hususunda; Geregini rica ederim.

Biilept O
Idari 1 Isler Miidiiri
Satim Alimacak Malin/ isin Vi KDV Haric Teklif
5.No Mali/isin Cinsi Agiklama Miktart|  Biringf Fivat Tutar
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TEKNIK SERVIS HiZMETI
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KDV Haric Genel Toplam

NOT: Yukanda belirtilen siire igerisinde teklif ¢ikmamas: veya gelen tekliflerin idare tarafindan yetersiz
gbrildiigli durumlarda bu siire maksimum 10 giin kadar uzatilabilir.

Teklif Eden
AL A2009
Kisi / Oda !/ Firmamin Adi veya Ticaret Unvan - Kase/lmza
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ELESKIRT ILCE DEVLET HASTANESI
2020 YILI 12 AYLIK 1 ADET HEMODIY ALIZ SU SISTEMI
AYLIK PERIYODIK BAKIM ONARIM TEKNIK SARTNAMESI

I. Bu sartname hemodiyaliz béldmii su antma sistemi ayhik bakim ve onarumin iglerini kapsar.

Bakun - onarnm: Sistemde meydana gelebilecek arizalari dnlemek ve sistem performansin arttirmak, arza
olasihgini azalimak sistemin Gmriind uzatmak, etkin alismasing saglamak amaciyla firma tarafindan sistemin yapisina
uygun olarak Gnceden belirlenmis araliklarla periyodik olarak temizleyici, koruyucu ve diizeltici nitelikle ve
gerektiginde parga degistirmeyi (monte etmeyi) de kapsayan her tiirlii girisim ve kontroldiir,

Yedek parga: sistemde arizanin giderilmesi, performansin artinlmasi, tam kapasite galisilmasi i¢in degistirilmesi
zorunlu olan her tirlii pargayi ifade eder,

Dezenfeksiyvon : Saghk Bakanh@muin ydnetmenlifi geregi viiklenici firma 3 avda bir zel soliisyonla
dezenfeksiyon iglemi yapacakur kullanilacak sarf malzeme viiklenici firma tarafindan kargilanacaktir,
2. Bakim - Onanm firma taralindan idarenin herhangi bir yazili veya sézlii istegi olmaksizin Ayda 1 kere den az
olmamak lizere bakim yapilacakur, Firma yaptign her bakim igin rapor tutacak ve bu raporun 1 niishasin hastanenin
belirlevecedi ilgili kisive teslim edecektir.
3. Firmamn TSE 12426-12843 hizmet veterlilik belgesi ve SO 13485-2016 9001 2015 -14001 2015
4. Teknisyenlerin bakim yaparken kullandiklar cihazlarin kalibrasyonlan olmali.
5. Firma; idarenin. istegine bagh olarak perivodik hakimlanin diginda ek olarak, sistemin timii veya bir biliimii igin
bakim iglemlerinin tiimiinii veya bir bdlimiinii ek bir iicret istemeksizin yerine getirilecektir. Sistemin bulundugu
verden idarenin istedigi Gzerine herhangi bir vere tasinmasi durumunda kullanilacak malzemeler idareye sunulup
dereti kargihfinda idarenin onayr alinarak sistemin taginmasini firma gergeklestirecektir,
6. Firma ayhk peridivodik kontrollerde iletkenlhik phsertlik.klorsicaklik élgtimleri ham su ve saf su igin ayrn ayn
vaparak teknik servis formuna kaydedecektir. Sistemdeki iinitelerin yikama kontrolleri vapilarak gerekli ayarlamalar
vaplmalidir RO cihazin basing ayarlar kontrol edilerek sistemin en tist performansda calismasi saglanacaktir.cihazin
liretim ve atik debileri kontrol edilerek teknik servis formuna kaydedilecektir.
7. Perivodik bakamlarin saati firmanimn énerist ile idare tarahindan kararlastmbr, Perivodik bakimlar idarenin onayi ile
normal caligma saatleri (08:00-17:30)i¢inde Idarenin bilgisi ve gozetiminde vapilacaktir. Seans sonrasi yapilmasi
gereken islemlerde veva idare istegl takdirde bakimlar ¢alisma saatleri dismda da ek bir Gicret istemeksizin
yapilacaktir,
8. Onarnim islemlerinin firma tarafindan baglatilmas: igin gereken stire, anza bildiriminin, idare tarafindan sozlii veya
vazill olarak firmanim teknik servisine /bilrosuna fsorumlusuna bildieildigi saatte baglar.
0. Hastane ariza bildirmesi durumunda firma 48 saat igerisinde anzaya mildahale edecektir. Yedek parca gercktigi
durumlarda bu siire 72 saat olacaktir.
10. Idare firmadan sézlesme siiresi iginde herhangi bir zaman, yeterli gérmedigi elemanlarmn degistirilmesi ve/veya
saytlarin arttinllmasim isteyebilir. Bu duromda idareden highir sekilde ek iicret istemeyecektir.
11. Firma bakim ve onarum hizmetlerini verebilmek igin teknik eleman destegini, yedek parga teminini ve diger
hususlart idarenin igletme zararlarina yol agmayacak veya bu zararlan asgarive indirecek sekilde saglayacagin taahhiit
eder. Firma galisann isletme zararlarma yol agmasi halinde bu zarar vikleniciden tazmin edilir.
12. Bakim - Onarim esnasinda dedismesi gerekli giriilen vedek pargalar firma tarafindan idarenin onayma
sunulduktan ve idarenin onayi alindiktan sonra degistirilir. Firma tarafindan temini gergeklestirilen yedek parcalar igin
(parca tiereti harig) isgilik nakliyve ve montaj firma tarafindan licretsiz gergeklestirilir.
13. Firma tarafinda temin edilen ve montaji vapilan yedek pargalar firma tarafindan en az 1 yillik garanti altinda
olacaktir
14. Idare bakim ve onarim sirasinda firma teknik elemanlarinin sézlesme kapsammdaki sisteme girme yetkisi verecek
ve calisma sahast saglayacaktr..
15, Yiiklenici firmanin teknik personel UTS kayutlar olmalwdir.
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ELESKIRT ILGE DEVLET HASTANESI
2020 YILI 12 AYLIK 2 ADET FRESENIUS MARKA HEMODIYALIZ CIHAZLARI
AYLIK PERIYODIK BAKIM ONARIM TEKNIK SARTNAMESI

Teklif verecek firmanin Teknik Servis Belgesi veya TSE 12426 hizmet veterlilik belgesine sahip olmalidir.

Teknik personelin glincel editim sertifikalar clmalidir,

3. Sozlesme kapsamindaki hemodiyaliz cihazlarinda meydana gelebilecek arzalan @nlemek, cihazlarda
herhangi bir hatanin ortaya ¢ikmasi ihtimalini azaltmak, cihazlanin émriinl uzatmak ve daha verimli
caligmalarini saglamak amaa ile yillik olarak periyodik bakimlarin fabrikanin servis manuelinde belirttigi
test, olgim, temizlik ve kalibrasyonlar ile gerceklestirilmesi gerekmektedir,

4. Her cihaz igin wyilda bir kez yapilan genel bakimlarda bakim kiti kullanimasi fabrika tarafindan

onerilmektedir. Kullanicl bakim kiti kullanilarak yillik genel bakim yapilmasini istiyorsa bu bakim kitinin

ucretini stzlesmeye ek olarak odemelidir.

5. Sézlegme slresince miteahhit sézlesmede bakimi yapilacak olan hemodivaliz cihazlanini calisir halde

tutacaktir.

6. Yedek parca gerektiren arzalarda parca 72 saatte temin edilerek cihaz calisir duruma getirilecektir.
Parcanin temininde hava wve kara ulasimimin mucbir nedenlerle olmamasi, glmriklerin ¢aligmamas
durumunda bu slre nedenin ortadan kalkmasina kadar ertelenir. Parcalanin ylklenicinin stogunda
bulunmamasi ve yurt didsindan siparisi gerektidi durumlarda bu siire 20 giin olacaktir.

7. Bakim ananm esnasinda firma teknik elemani tarafindan cihaza verilen hizmette kusurlu veya eksik
hizmet verilmesinden otirl arzalanacak pargalar firma tarafindan Ucretsiz degigimi yapilacaktir.

8. Idare, sbzlesme kapsamindaki hemodiyaliz cihazlar icin ister koruyucu bakim olsun, ister ariza giderici
midahale olsun, tim hizmetlerin yalmzca miiteahhit tarafindan yapilacad hususunu temin edecektir.

9. Bakim esnasinda cihazlara ve Uglncl sahislara verilebilecek zararlardan ylklenici firma sorumludur.
10.Bakim adi altinda cihaza yilda 1 kez servis manuelinde belirtildigi sekilde balim yapilacak, bunun
disindaki ayhk perivodikler anza midahalesi yada cihazin genel fonksiyvonlannin kontrolll icin olacaktir,
11.YUklenici, cihaza yapacadl her tirlll midahaleden sonra servis formu ile belgelendirecektir ve bunu klinik

yetkilisine imzalatacaktir. Formun imzal bir nishasi klinik yetkilisine teslim edilecektir.

12.Idare disaridan orijinal olmayan hicbir yvedek parcayi cihazda kullanimak (zere temin etmeyecektir,
kullanicl hatasi ile anzalanan pargalar Ucreti kargiiginda anafithalatg firmadan orijinal olarak temin
edilecektir.

13.Bakim onanma gelen firma teknik elemanlar mesai saatlerinde geleceklerdir.

14.Ykama alinan cihaz yikama iglemi bitmeden firmanin teknik personeli hastanemizden ayrilmayacaktir.

15.5aglk Bakanhiginin yonetmenlidi geregi vyiklenici firma 1 ayda bir  oOzel sollsyonla
dezenfeksiyon islemi vyapacaktir kullanilacak sarf malzeme yUklenici firma tarafindan
karsilanacaktir.

16. Yillilk bakim dahilinde yapilmasi gerekenler asagida verilmistir:

Pt

Kan pompast vidalarim kontroli ve gerekiyorsa ayan
Girig ve atik hortum kelepgelerinin kontrold
- Alt tabla tekerleklerinin kontrolil
- PET {(Koruyucu toprak testi)
- Koruyucu toprak direng testi
- A/D konverter kalibrasyonu
- BPM testi
- Prayming dedektdr kalibrasyonu
Protective driver board Uzerindeki B1 batarya kontrolil
- Kan pompas kapak testi



Kan pompasi agir yilkleme testi

Arter "0" basing testi

Ven "O" basing testi

Sifir sevive testi; Degassing, HPG, PD basing transdiiserleri igin (gerekivorsa kalibrasyonlan)
S akis yolu tikanikhk testi

Kan kacag) dedekttr kontrolil ve kalibrasyonu
FRZ basing reglatiril kontroll ve kalibrasyonu
Kondaktivit ve sicaklik kontrolii ve kalibrasyonu
OC kacak testi

Error hafizas! kentroll (femizlenmesi)

Battery backup testi

Heparin pompasi asin yukleme testi

Arter ve Ven klemp testi

ELT ve PLT testleri (Ayn form ibraz edilecek)
Sicak/ dezenfeksiyon

Bakim etiketi

17.Ayhik bakim esnasinda yapilmasi gerekenler asadida verilmistir;

Cihaz dis yiizey dezenfeksiyonun yapilmig oldugunun kontrolil

Cihazin FCH kontroliindn vapilmasi

Kondaktivite nin kontrol edilmesi

Diyalizat sicakli@inin kontrol edilmesi

Dezenfeksiyon gegmisinin kontrol edilmesi ve eksikler varsa belirtilmesi

Cihazin mekanik ve elektronik aksaminin gdrsel kontrolii (baglantilar, kablolar, korozyon, sivi kacadi vb...)
Anza ckarma ihtimali alan parga(lar} in belirlenmesi ve bildirilmesi.
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