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AT AGRIVALILIGI
o ¥ iL SAGLIK MUDURLUGU
N\ AGRIDEVLET HASTANESI
Say1 : 835 30.01.2020

Konu : Fiyat Teklifi
Isin Ad1 : 3 KALEM RADYOLOJI TALEBI ALIMI

Dosya Id 21733

ILGILI FIRMALARA

Hastanemizin ihtiyaci olan ve asagida cinsi, miktar ve ozellikleri yazili malzemelerin alimi 4734
sayitll Kamu fhale Kanununun 22/d maddesine gore Dogrudan Temin Usulii ile yapilacaktir. Sz
Konusu alim igin KDV hari¢ birim fiyat tekliflerinizi TL {izerinden 03.02.2020 saat: 14:00'a kadhr

ivedi olarak gondermeniz hususunda; Geregini rica ederim.
cym
dafi v
N\
Satin Alinacak Malin/ Isin KDV Haric Teklif
S.No Malin/isin Cinsi Sut Kodu | UBB | Miktar1 | Birimi Fiyat Tutar
TAM OTOMATIK TABANCALI
I | BIYOPSI iGNESI TEK 25 Adet
KULLANIMLIK 16 G 16CM
TAM OTOMATIK TABANCALT
2 | BIYOPSI IGNESI TEK 150 Adet

KULLANIMLIK 16 G 10CM

VAKUMLU YARA DRENAJ
SISTEMI DREN 500 ML CIFT

3 | DRENLIY KONNEKTORLU 12-14 F 12 ey
DRENAJ KONNEKTORU
KDV Hari¢ Genel Toplam
Adres: Atalay Cad. Erzurum Yolu Uzeri Otogar Karsist AGRI [lgili Kisi: Elif YARIKAN -
Telefon: 04722156363 Faks: 04722153422 satinalma004@gmail.com

E-Posta: satinalma004(@gmail.com Web:




T.C.
AGRIVALILIGI
L SAGLIK MUDURLUGU
AGRI DEVLET HASTANESI

Tekiif Eden
420200 .
Kisi/ Oda/ Firmammn Adi veya Ticaret Unvani - Kase/Imza

Ek : Teknik Sartname .
Satinalmanin Yapilacad Birim: AGRI DEVLET HASTANESI

« Malzemeler siparigten sonra Hastanemiz Ambarina mesai saatleri igerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
» Malzemenin sartnameye uyguniugunun degerlendiriimesi igin idarenin talep etmesi durumunda numune verileceklir,
« Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat Uzerinden dederiendirilecektir. .
« Teklif edilen malzemelerin “T.C.ila¢ ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankast” na kaydedilerek onaylanmig Urin numarasi {barkod) olmalidir.
+ Teklif edilen Uriinlerin onaylanmig Grin numarasi (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde degerlendirimeyecektir.
+ idare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu dizenlenmesinden itibaren ylklenicinin yazili talebi (izerine en geg 150 giin
iginde Yikleniciye veya vekiling ddemeyi yapacaktir.
Firma veya Bayii Numaras) da belirtilecektir.
Teknik $artname ektedir.
+ En geg 3 (iig) giin igerisinde faturas) kuruma ulagtinimayan Mal /Hizmetin 6demesi yapitmayacaktir.
« Bu ahimdan ortaya ¢ikacak olan ihtilaflann hallinde Agrn Mahkemeleri ve Icra Daireleri Yetkilidir.
+ Teklif veren Firma/Firmalar yukarndaki maddeleri kabul etmig sayilir.

ALIM KISMI TEKLIFE KAPALIDIR.

Adres:Atalay Cad. Erzurum Y olu Uzeri Otogar Karsiss AGRIE Ilgiti Kigi: ELif YARIKAN -
Telefon: 04722156363 Faks: 04722153422 satinalma004@gmail.com
E-Posta: satinalmad4@gmail.com Web:



T.C.
SAGLIK BAKANLIGI
AGRI DEVLET HASTANESI

DRENAJ KONNEKTORU TEKNiK SARTNAMESi

1. KONU

1.1

Agri Devlet Hastanesinin Radyoloji Kliniginde girisimsel radyolojik isiemlerde kullanilmak (izere
drenaj konnektérii teknik sartnamesidir.

2. TEKNIK OZELLIKLERI

2.1
2.2
2.3.
2.4.
2.5.

26.
2.7.
2.8.
2.9.

2.10.

2.11.
2.12.
2.13.

Dilatériin icinden 0.038 Guide Wire ge¢melidir.

Dilatérdn uzunlegu 17 cm ile 22 cm aras! ofmaldir.

Yilksek radyoopasiteye sahip olmalidir

Girig sirasinda atravmatik almasi igin ug kismi uca dogru inceltilmis clmahdir.

Dilatatériin bagianti ucu (Hub”) kullanilan kilavuz telin dilatatorin igine ucunun rahatca
yonlendirilmesini saglayacak konflglrasyonda olmahdir.

Kink yapmayan 6zellikte materyalden imal edilmis olmaldir

Dilatériin materyali hidrofilik 6zellik géstermelidir

Dilatorlerin 4-14F arasi kalinlikta secenekleri olmalidir,

Boilimun talebine gore alinacak dilattrlerin dlglileri belirlenecektir.

ihaleyi kazanan firma, sonradan kullanim durumuna gére kullanicilarda kalan degisik 6lgtdeki
dilatdrleri isteniten dlgiideki dilatorlerle degistirmeyi kabul edecektir. Bu en gec 2 hafta icinde
gerceklestirilmelidir.

Steril ve orijinal ambalajinda teslim edilmelidir.

Ambalajlar tizerinde sterilizasyon yontemi ile son kullanma tarihi belirtilmis olmalidir,

Uriin goriitdiikten sonra uygunluk verilecektir.
-

Agn Doviet Hastanesi




T.C.
SAGLIK BAKANLIGI
AGRI DEVLET HASTANESI

TAM OTOMATIK KENDINDEN TABANCALI TRU-CUT BiYOPSI iGNESI
TEKNIK SARTNAMESi

1. KONU

1.1,

Agr Devlet Hastanesinin Radyoloji Kliniginde girisimsel radyolojik islemlerde kullanilmak Gzere
Tam Otomatik Kendinden Tabancal Tru-Cut Biyopsi ignesi teknik sartnamesidir.

2. TEKNiK OZELLIKLERI

2.1.

2.2

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.
2.7
2.8.
2.9.

2.10.
211,

2.12.

2.13.
2.14.

igne yumusak doku biyopsisi almak icin dizayn edilmis olmalidir. Sistemi tek elle kurulabilir
olmah ve kanil ignesi, stylet kisimlari ayn ayr kurulabilmelidir.

Sistemin tututan ylzeyinde kaymay: dnleyici tirnak yapisi olmali ve bu yapi zamansiz
ateslemeyi engellemek igin atesleme diigmesinin bulundugu yiizeyden farklh karsiikh iki
ylizeyde olmalidir.

ignenin 22 mm penetrasyon derinligi, 19 mm notch agiklig olmalidir. Penetrasyon derinligine
uyumlu olarak 10 cm’lik igneler igin 7.8 cm, 16 cm igneler icin 13.8 cm, 20 cm igneler igin 17.8
cm uzunlugunda ko-aksiyal igne secenekleri olmalidir.

KuHamcinin sistem Uzerindeki kontroliind artirmak ve manipilasyonu kolaylagtirmak icin
mekanizmasi hafifletilmis olmaidir.

Mekanizmanin biri yanda digeri arkada olmak lizere 2 adet atesleme diigmesi olmah ve bu
digmeler renk kodlamasina gére renklendirilmis olmahdir.

Kaniiliin Gizerinde 1 cm aralkh markerlar olmalidir.

21G, 28 G, 16 G, 14 G kalinlik 10 cm, 16 cm, 20 cm ve 25 cm uzunluk secenekleri olmalidir.
Malzeme steril bir sekilde ve orijinal ambatajinda teslim edilmelidir.

Ambalaj tizerinde son kullanma tarihi, kod numarasi ve Grin icerigi hakkindaki tiim bilgiler
belirtilmelidir.

Ambalajtar Gzerinde sterilizasyon tarihi ve ydontemi ile son kullanma tarihi belirtilmis olmahdir
Teslim edilen her bir malzemenin teslim tarihi itibar ile en az 1 yil miadi olmalidir. Firma miadi
dolan {rlini yeni {riun ile degistirmeyi taahhiit etmelidir.

Kurma sisteminin kag basamak oldugu belirtilmeli, en az 20 kez olmak Gzere ¢ok sayida kurma
esnasinda sistem bozulmamaldir.

Koaksiyel sistemler ile kullanilabilir olmalidir.

Uriin denendikten sonra uygunluk verilecektir.




