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KONU : Hizmet alimi Hk.

Teklife Davet

Saglik Tesisimizde kullanmak Uzere ihtiyag duyulan agagida cinsi ve miktar1 yazil 1
kalem Teknik Sartnamede Ozelikleri belirtilen 1 adet Diyaliz Su Aritma Cihaz1 ve 2 adet
Hemodiyaliz Cihaza Bakim Onarimi Hizmet alimi isi 4734 sayih kamu ihale kanunun 22/d
maddesi kapsaminda alinacak olup; S6z Konusu isin KDV harig birim ve Toplam fiyatimin
14.02.2020 tarih saat 13:30’a kadar (04725513307 numarali belgegegere, tdhsatinalma@
gmail.com adresine, posta yolu ile ve ya elden) belirtilen adreslerden birine géndermenizi rica
ederim.

[6.NO [ ALINACAK MAL/HIZMETIN BIRIM | MIKTAR | BIRIM Fivam TOPLAM
ADI TUTAR
1 | Diyaliz Su Antma Sistemi Bakim ve Ay 12
onarimi Hizmet Alimu
2 | Hemodiyaliz Cihazi Bakim onarimi (2 Ay 12
Adet) |
Toplam

idarenizce dogrudan temin usuldl ile 14.02.2020 tarihi saat 13:30 de alim yapilacak olan Hizmet Al
isine ait dokiimani olugturan biitiin belgeler tarafimizdan incelenmis, okunmug Ve herhangi bir aynm ve
sinrlama vapmadan biltdn kosullariyla kabul edilmistir, Dogrudan temin usulti ile yapilacak alima iliskin olarak
asafndaki hususlari igeren teklifimizin kabuliini arz ederiz.

|- Taahhiidiin yerine getiriimesine iliskin olarak, teklif fiyata dahil olmasi dngdriilen bitlin masraflar
teklifimize dahildir.

~_ Teklifimiz asagida belirtilen tarihten itibaren 30(Otuz) takvim gini gegerlidir,

3. 4734 Sayih Kanunun 22/d maddesi geregince, alima konu is igin kendimiz veya baskalar adna
dogrudan veya dolayh olarak, asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermedigimizi beyan ediyoruz.

4- Aldigimz herhangi bir teklifi veya en dilglk teklifi secmek zorunda olmadigmizi kabul ediyoruz.

5. Alma konu isle ilgili olmak Gzere idarenizee yapﬂacak!yaphnianak diger islerde, idarenizin
cikarlarma aykir diisecek higbir eylem ve olusum iginde olmayacagunizl taghhiit ediyoruz.
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HEMODIYALIZ UNITESINDE BULUNAN HEMODIYALIZ CIHAZLARI BAKIM ONARIM TEKNiK
SARTNAMESI (2 adet Fresenius Marka)

1. Bu sartname hemodiyaliz bélimii hemodiyaliz cihazlari aylik bakim ve onarimuni islerini kapsar,

Bakim — onarim: cihazlarda meydana gelebilecek arizalar énlemek ve cihazlarm performansini
arttirmak, arza olasihfim azaltmak cihazlarin émriini uzatmak, etkin galismasim saglamak amaciyla
firma tarafindan cihazlarin yapisina uygun olarak Onceden belirlenmis araliklarla periyodik olarak
temizleyici, koruyucu ve diizeltici nitelikte ve gerektiginde parga degistirmeyi (monte etmeyi) de
kapsayan her tiirlil girisim ve kontroldiir,

Yedek parca: cihazlarn anizanin giderilmesi, performansin artirllmas, tam kapasite ¢alisilmas:
i¢in degistirilmesi zorunlu olan her tiirli parcay ifade eder

2. Bakim - Onarim firma tarafindan idarenin herhangi bir yazili veya sbzlil istegi olmaksizin Ayda 1
kere den az olmamak iizere yapilacakur. Firma yaptigi her bakim igin rapor tutacak ve bu raporun 1
niishasin hastanenin belirleyecegi ilgili kisiye teslim edecektir.

3. Yiklenici firma bakimda cihazlarin Flow 300-500-00 akigkanlik kalibrasyonlar ve 1s1 conduktivity
(iletkenlik) kalibrasyonlari TMP basing kalibrasyonlart T1 Testi sicak dezenfeksiyon ve makinalarin
genel kontrollerini yapacaktir.

4. Firmanin TSE 12426-12843 hizmet yeterlilik belgesi ve iSO 13485-2016 9001 2015 - 14001 2015
OHSAS 18001 2007 sahip olmahdr.

5. Yiiklenici firmanin Tibbi cihaz satis merkezi yetki belgesi olmalidir.

6. Teknisyenlerin bakim yaparken kullandiklan cihazlarin kalibrasyonlari olmali,

7. Firma; idarenin, istegine bagh olarak periyodik bakimlarin diginda ek olarak, cihazlarin tiimii veya
bir bolimil i¢in bakim islemlerinin tiimiinii veya bir béliimiinii ek bir licret istemeksizin yerine
getirilecektir.

8. Periyodik bakimlarin saati firmanin tnerisi ile idare tarafindan kararlastirihr. Perivodik bakimlar
idarenin onay1 ile normal ¢alisma saatleri (08:00-17:30)i¢inde Idarenin bilgisi ve gdzetiminde
yapilacaktir. Seans sonrasi yapilmas: gereken islemlerde veya idare istegi takdirde bakimlar calisma
saatleri diginda da ek bir ficret istemeksizin yapilacaktir.,

9. Onarim islemlerinin firma tarafindan baslatilmas: igin gereken siire, ariza bildiriminin, idare
tarafindan sozlii veya yazili olarak firmanin teknik servisine /biirosuna /sorumlusuna bildirildigi saatte
baslar.

10. Idare firmadan sézlesme siiresi i¢inde herhangi bir zaman, yeterli gormedigi elemanlarin
degistirilmesi ve/veya sayilarin arttinlmasini isteyebilir. Bu durumda idareden higbir sekilde ek ticret
istemeyecektir.

11. Hastane ariza bildirmesi durumunda firma 12 saat icerisinde arizaya miidahale edecektir. Yedek
parca gerektifi durumlarda bu siire 24 saat olacaktir.

12. Firma bakim ve onarim hizmetlerini verebilmek igin teknik eleman destegini, yedek parca teminini
ve diger hususlar idarenin isletme zararlarina yol agmayacak veya bu zararlari asgariye indirecek
sekilde saglayacagim taahhiit eder. Firma ¢ahganin igletme zararlarina yol agmasi halinde bu zarar
yiikleniciden tazmin edilir.

13. Bakim - Onarim esnasinda degismesi gerekli goriilen yedek pargalar firma tarafindan idarenin
onayina sunulduktan ve idarenin onay: alindiktan sonra degistirilir.Frma tarafindan temini
gerceklestirilen yedek pargalar i¢in (parca {icreti harig) iscilik nakliyve ve montaj firma tarafindan
iicretsiz gergeklestirilir.

14, Firma tarafinda temin edilen ve montaj1 yapilan yedek parcalar firma tarafindan en az 1 yillik garanti
altinda olacaktir.

15. Idare bakim ve onarim sirasinda firma teknik elemanlarinin sizlesme kapsamindaki {initeye girme
yetkisi verecek ve ¢alisma sahasi saglayacaktir.

16. Teklif verecek firma referans gostermelidir.

17. Teklif verecek firma alt yiiklenici firma ¢alistiramaz.

18. Teklif verecek Firma hemodiyaliz cihazlar ile ilgili is bitirme belgesine sahip olmalidr.




HEMODIYALIZ UNITESINDE BULUNAN RO SiSTEMI BAKIM ONARIM TEKNIK
SARTNAMESI
1. Bu sartname hemodiyaliz béliimil su aritma sistemi aylik bakim ve onarimim iglerini kapsar.

Balkim — onarim: Sistemde meydana gelebilecek arizalari &nlemek ve sistem performansini
arttmak, ariza olasilifim azaltmak sistemin Omriinii uzatmak, etkin ¢alismasim saglamak amaciyla
firma tarafindan sistemin yapisina uygun olarak onceden belirlenmis araliklarla periyodik olarak
temizleyici, koruyucu ve diizeltici nitelikte ve gerektiginde par¢a degistirmeyi (monte etmeyi) de
kapsayan her tiirlii girisim ve kontroldiir.

Yedek parga: sistemde arizamin giderilmesi, performansin artirilmasi, tam Kapasite ¢aligilmas: igin
degistirilmesi zorunlu olan her tiirlii par¢ay: ifade eder.

Dezenfeksiyon : Saghk Bakanhmm yOnetmenlifi geregi yiiklenici firma 3 ayda bir 6zel
soliisyonla dezenfeksiyon iglemi yapacaktir kullamlacak sarf malzeme yiiklenici firma tarafindan
karsilanacaktir.

2. Bakim - Onarim firma tarafindan idarenin herhangi bir yazili veya sozlil istegi olmaksizin Ayda 1
kere den az olmamak {izere bakim yapilacaktir. Firma yaptigi her bakim igin rapor tutacak ve bu raporun
1 niishasim hastanenin belirleyecegi ilgili kisive teslim edecektir.

3. Firmanin TSE 12426-12843 hizmet yeterlilik belgesi ve ISO 13485-2016 9001 2015 - 14001 2015
OHSAS 18001 2007 sahip olmalidir.

4. Yiiklenici firmanin Tibbi cihaz satis merkezi yetki belgesi olmalidur.

5. Teknisyenlerin bakim yaparken kullandiklar cihazlarin kalibrasyonlar: olmali.

6. Firma; idarenin, istegine baglh olarak perivodik bakimlarin disinda ek olarak, sistemin tiimii veya bir
boliimii i¢in bakim islemlerinin timiinii veya bir bolimiinti ek bir lcret istemeksizin yerine
getirilecektir.  Sistemin bulundugu yerden idarenin istedigi iizerine herhangi bir yere taginmasi
durumunda kullamlacak malzemeler idareye sunulup iticreti karsiliginda idarenin onay: alinarak sistemin
tasinmasim firma gergeklestirecektir.

7. Periyodik bakimlarin saati firmanin dnerisi ile idare tarafindan kararlagtinilir. Periyodik bakimlar
idarenin onay ile normal ¢alisma saatleri (08:00-17:30)iginde Idarenin bilgisi ve gozetiminde
yapilacaktir. Seans sonrasi yapilmasi gereken iglemlerde veya idare istegi takdirde bakimlar calisma
saatleri disinda da ek bir iicret istemeksizin yapilacakiur.

8, Onarim islemlerinin firma tarafindan baglatilmas: i¢in gereken siire, ariza bildiriminin, idare
tarafindan s6zlil veya yazili olarak firmamin teknik servisine /biirosuna /sorumlusuna bildirildigi saatte
baslar.

9, Hastane ariza bildirmesi durumunda firma 12 saat igerisinde anizaya miidahale edecektir. Yedek
par¢a gerektifi durumlarda bu siire 24 saat olacaktir.

10. Idare firmadan stzlesme siiresi iginde herhangi bir zaman, yeterli gérmedigi elemanlarin
degistirilmesi ve/veya sayilarin arttirlmasim isteyebilir. Bu durumda idareden higbir sekilde ek ticret
istemeyecektir. —
11. Firma bakim ve onarim hizmetlerini verebilmek igin teknik eleman destegini, yedek par¢a teminini
ve diger hususlari idarenin igletme zararlarina yol agmayacak veya bu zararlar asgariye indirecek
sekilde saglayacagim taahhiit eder. Firma ¢aliganin igletme zararlarina yol agmasi halinde bu zarar
yiikleniciden tazmin edilir.

12. Bakim - Onarim esnasinda degismesi gerekli goriilen yedek pargalar firma tarafindan idarenin
onayina sunulduktan ve idarenin onay1 alindiktan sonra degistirilir. Firma tarafindan temini
gergeklestirilen yedek pargalar igin (parga ticreti harig) iscilik nakliye ve montaj firma tarafindan
ticretsiz gergeklestirilir.

13. Firma tarafinda temin edilen ve montaji yapilan yedek pargalar firma tarafindan en az 1 yillik garanti
altinda olacaktir )

14. idare bakim ve onarim sirasinda firma teknik elemanlarinin sézlegsme kapsamindaki sisteme girme
yetkisi verecek ve galigma sahas: saglayacaktir.

15. Teklif verecek firma referans gostermelidir.

16. Teklif verecek firma alt yiiklenici firma ¢aligtiramaz. _ _

17. Teklif verecek Firma hemodiyaliz su aritma sistemleri ile ilgili ig bitirme belgesine sahip olmalidir.
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