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Agr1 Dogubayazit Dr. Yasar Eryilmaz Devlet Hastanesi

68917221-949
Teklife Davet

Saglik tesisimizin ihtiyaci olan agagida cinsi ve miktart yazili Hastanemiz igin gerekli olan DiS POLIKLINIiGi
ICIN 2 KALEM MALZEME ALIM iSi 4734 sayili ihale Kanununun 22/D maddesi kapsaminda alinacak
olup; s6z konusu isin KDV harig birim ve toplam fiyatinin 03/07/2020 tarih ve saat 10:00’a kadar 0472 312 54
47 numarali belgegegere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize géndermenizi rica ederim.
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Nebahat YIGIT
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NOTLAR

1) Tekliflerin en geg son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satinalma Birimine veya gérevlilere vermesi
gerekmektedir.

2) Teklifler (rakam yaz ile) KDV harig TL olarak diizenlenecektir.
3) Odemeler 180 giin igerisinde yapilacaktir.

4) Alimlar http://www.agriihale.gov.tr e-posta adresli Agr1 Valiligi ihale yénetim sisteminde de ilan
edilmektedir.

5) Alim konusu cihaz ise egitimi hastanemizde iicretsiz yapilacaktir.

6) E-posta adresiniz satin almaya verilirse, tiim alimlar es zamanli olarak e-posta tizerinden de ilan
edilmektedir.

7) Alinacak malzemelerin 2 IKI y1l garantili olmas1
8) Vereceginiz fiyat tekliflerinde firmamzin kasesi ve yetkili imzasi olmak zorundadir.

9) Teklif sonucu siparisi ¢ekilen mal veya hizmetin gegerli bir mazeret olmaksizin verilen siire igerisinde
teslim edilmemesi veya yapilmamasi durumunda 1 yil igerisinde yapilan diger alimlarda verilen
teklifler hastane idaresince degerlendirilmeye alinmayacaktir.

Agr1 yolu iizeri 5.km Dogubayazit/ AGRI
Telefon:0472 312 60 47

Belgegeger: 0472 312 54 47
e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Agn Yolu Ugzeri 5.km Dogubayazit/ AGRI Bilgi igin: Serra KIRAC
Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30 TIBBI SEKRETER
e-Posta: Internet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com Telefon No: (0 472) 312 60 47

Evrakin elektronik imzal1 suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden b2aleObe-7b77-4724-a506-d0d7d1787713 kodu ile erigebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayil: elektronik imza kanuna gire glivenli elektronik imza ile imzalanmistir.



LABORATUVAR MASAUSTU MIKROMOTOR VE PiYASEMEN TEKNIK

SARTNAMESI

1.Devir 4.000-50.000 devir/ dk olmahdir.
2.Cihazin piyasemen ile gévde arasindaki kablosu en az 120 cm olmalidir.
3.Cihaz hem ayak pedali, hem dizden hem de elden kumanda edilebilmelidir.

4 Piyasemene frez takip ¢ikarma; el pargasi Uzerinden tek hareketle kolayca

yapilabilir olmalidir.
5.Piyasemen motoru kémursiiz sistem olmalidir.
6.Cihaz ergonomik olarak tasarlanmis ve kolay anlasilir én paneli olmalidir.

7.Cihazin hiz ayar ve calistirma dugmeleri panelin 6én kisminda dijital olarak

bulunmalidir.

8. Calisiimayan zamanlarda piyasemeni koymak igin el pargasinin yerlestirilebilecegi

plastik standi olmalidir.

20.Cihaz mikro motor icerisindeki sensér yardimiyla piyasemenin maruz kaldig
baskiyl algilayarak gerektiginde takviye glic ve hiz vererek optimum mikro motor

performansini saglamalidir.
9.AsiIri yuk ve voltaj korumasi olmalidir.
10.Sabit hizda (oto cruise fonksiyonu) calisabilme 6zelligi olmahdir.

10.Calisma gucu 230 watt olmahdir.



11.Caligsma voltaji 200-240 v / 50-60 hz olmalidir.
12.Maksimum torku en az 8 Ncm olmalidir.
13.El pargasinin agirhgi fazla olmamaldir. Maksimum 250 gr olmalidir.

14.Masa altina yada bagka bir yere kontrol kutusunu asmak igin gérekli metal parca

olmalidir.

17.Mikro motor sessiz ¢aligmali ve distk vibrasyonlu olmahdir.

19.Mikro motorda isinma olmamalidir ve sogutma firinina ihtiyac duyulmamalidir.
21.Cihaz en az 5000 saat surede sirekli caligsabilecek kapasitede olmalidir.
15.Garanti stresi 2 yil olmalidir.

16.Numune gérulip degerlendirilecektir.



DiS$ UNIiTi HORTUM TEKNIK SARTNAMESI

1.Hortum 1.5 metre olmalidir.

2.Borden ikili olmalidir.

3.Hava hortumu ayri su hortumu ayri olmalidir.
4.Tum cihazlara uyumlu olmalidir.

5.Garanti stresi 2 yil olmalidir.

6.Numune goriltp degerlendirilecektir.



