AGRI DOGUBAYAZIT DR. YASAR ERYILMAZ DEVLET
HASTANESI - AGRI DOGUBAYAZIT DR_YASAR
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Agri Dogubayazit Dr. Yasar Eryilmaz Devlet Hastanesi

Sayi : 68917221-949
Konu : Teklife Davet

Saglik tesisimizin ihtiyaci olan asagida cinsi ve miktar1 yazili Hastanemiz i¢in gerekli olan TRAKEOSTOMI
SETI VE MALZEMELERi ALIMI I$1 4734 sayih ihale Kanununun 22/D maddesi kapsaminda alinacak
olup; séz konusu isin KDV harig birim ve toplam fiyatinin 29/07/2020 tarih ve saat 15:00°a kadar 0472 312 54
47 numarali belgegegere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinjze gdndermenizi rica ederim.

e-imzalidir
Mehmet ILBOGA
Idari Mali Isler Miidiir V.
SIRANO |MALZEME ADI BIRIM MIKTAR ’B[RIM FIYAT TOPLAM TUTAR
1 TRAKEOSTOMI SETI VE 3
MALZEMELERI ADET
GENEL TOPLAM (KDV HARIC):
Firma Yetkilisi
Imza/Kase
e-imzalidir,
Mehmet ALACA
Baghekim V.
NOTLAR

1) Tekliflerin en geg son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satmalma Birimine veya gorevlilere vermesi
gerekmektedir.

2) Teklifler (rakam yaz ile) KDV hari¢ TL olarak diizenlenecektir,
3) Odemeler 180 giin icerisinde yapilacaktir,

4)  Alimlar http://www.agriihale.gov.tr e-posta adresli Agn Valiligi ihale yOnetim sisteminde de ilan
edilmektedir.

5) Alim konusu cihaz ise egitimi hastanemizde iicretsiz vapilacaktir.

6) E-posta adresiniz satin almaya verilirse, tiim alimlar es zamanli olarak e-posta iizerinden de ilan
edilmektedir.

7) Alinacak malzemelerin 2 TKi yil garantili olmasi
8) Vereceginiz fiyat tekliflerinde firmamzin kasesi ve yetkili imzas: olmak zorundadir,

9) Teklif sonucu siparisi gekilen mal veya hizmetin gecerli bir mazeret olmaksizin verilen siire igerisinde
teslim edilmemesi veya yapilmamasi durumunda 1 yil igerisinde yapilan diger alimlarda verilen
teklifler hastane idaresince degerlendirilmeye alinmayacaktir.

Agrn yolu tizeri 5 km Dogubayazit/AGRI
Telefon:0472 312 60 47 Belgegeger: 0472 312 54 47e-posta:ddhsatinalma@gmail com

Agn yolu iizeri 5.km Bilgi igin: Aml BINTEPE
Telefon: Faks No: 04723125447 SAGLIK TEKNIKERI{
e-Posta: anil. bintepe@saglik.gov.tr Internet Adresi: Telefon No: (0 472) 312 60 47

Evrakun elektronik imzali suretine http://e-belge.saglik gov.tr adresinden 75c28203-c608-4b18-8S4d-6b02]d27884e kodu ile erisebilirsiniz,
Bu belge 5070 say1h elektronik imza kanuna gire giivenli elektronik imza ile imzalanmistir,




IRARDUD IUIVLL 3B 1) IERANIN DAKINAME

1- Set, trakeostomi komplikasyonlarini en aza indiren forseps yontemli
perkiitantrakeostomi yapabilecek sekilde dizayn edilmis olmalidir. B
2- Forsepsli veya forsepssiz set secenekleri mevcut olmalidir. Belirtilmedigi

3- Set iginde; forsepsli teknikle kullanilan zellikli trakeostomikaniilii ile bagi,
trakeostomikanii]tiobtﬁratﬁrii, bistiirli,enjektdr, 14G intravenﬁzkaniil,j uclu
rehber tel, tek dilatator, (forsepsli setlerde szel forseps) bulunmalidir.

4- Setin i¢inde, 6zel bu teknik igin tasarlanmig olan ve teknigin kullaniminmn bir
gerekliligi olan obturatorunun ortas; tm hat boyunca delik olan ve
azotprotoksit gegirgenligi cok diisiik olan Kafl; trakeostomikaniilii
bulunmalidir. Trakeostomikaniiliiniinobtiiratérii bulunmahdir,

5- Perkiitantrakeostomi kitinin igindeki 6zel tiretim olan guidewire forsepsin
kullanimi sirasinda forsepsin ucuna ve kapatildiginda forseps ayaklarina
sikismayacak ve bu siirede de rahat ilerletilebilmesine imkan verecek sekilde
olmali ve ¢ap1 1,30mm, J ug ile birlikte uzunlugu 45 cm ve telin tizeri PTFE ile
kaplanmis olmalidir,

6- Set tek par¢adan olugmals, tim malzemeler tek blister pakette olmalidir.

7- Forsepsli setleri bulunan tinitelerin kullanacag; forsepssiz setlerde bu
teknikle kullanilan setlerle ayni malzeme (forseps harig) ve paketlemeye sahip
olmalidir.

8- Bu teknik igin gelistirilmis olan &zel forsepsin tizerinde sterilizasyon veya
uygulama alanlarinda diger cerrahi aletlerle karigtirlmamasi igin setin markasi
ile ayni olan marka yazil olmalidir. Set ile forseps ayn1 marka olmalidir.

9- Tek dilatatériin ucy forsepsin ucuyla ayni kalinlikta olmalidir.

10- Set tizerindeki etikette setin 7,8 veya 9 numara setlerden hangisine ait
oldugu ve forseps (griggs) yontemiyle ilgili oldugunu gdsteren ibare
belirtilmelidir.

11- Forseps tekrar kullanilabilmelidir.

12- Forsepsin atravmatik forseps ayaklar ve forsepssin ucu, i¢inden guide-wire
gegmesine izin verecek sekilde tasarlanmig olmalidir. Forsepssin ucu
atravmatik olmamas: igin yuvarlatimg, kiint uglu olmalidsr.

13- Forsepsli veya forsepssiz setlerdeki trakeostomikaniilleri 7,0-8,0 ve 9,0
numaralardan bir tanesini igermeli ve hangi numaradan bulunacag idare
sartnamede veya alim listesinde belirtilmis olmalidir.

14- Setler sert blister ambalajlarda olmalidir. Kuty ve set lizerinde son kullanim
tarihi, streilizasyongekli strakeostomikaniiliiniin boyu, cap1 yazili olmalidir. Son
kullanma tarihi en az iki yil olmali, 3 ay kala uzun miadli malzemelerle (fiyat
farki veya ek bir maliyet talep edilmeden) degistirilmelidir.

15- Kutu iginde Tiirkge kullanim kilavuzu ve Urlintiniin kullanimmn, paket
icindeki pargalan gosteren kilavuz bulunmalidir,

16- Istenen malzemeler humune lizerinden degerlendirilecektir. Nurr}une
goénderilmemis iiriinler degerlendirme dig: birakilacaktir,




] GENEL'HUKUMLER

kullanim klavuzu) tizerinde isaretleyerek numune teslim tutanaklariyla birlikte ihale
komisyonuna vereceklerdir. Ayrica; ihaleyi kazanan firma ilk teslimat sonrasinda Muayene
Kabul Komisyonuna da teknik sartname maddelerinin isaretlendigi katalogdan verecektir.

3-Malzemelerin Paketlerinde son kullanma tarihi ve ne ile steril edildigi, marka veya lretici
firma adi olmalidyr, Ambalaj {izerinde kag adet oldugu yazilmaldir.
4-Teknik sartnamede aksine bir hiikii olmadik¢a, malzemeler teslim tarihi itibariyle en az | yil




