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Saghk Tesisimizin ihtiyaci olan asagida cinsi ve miktan yazih 1 YILLIK HEMODIYALIZ SU ARITMA
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NOTLAR
1-Tekliflerin en gee son teklif verme tarih ve saatine kadar Satinalma Birimine veya gorevlilere verilmesi
gerekmektedir.
2- Teklifler (rakam ve yazi ile) KDV hari^ TL olarak diizcnlcnecektir.
3-Faks ve Mail ilc gonderilen teklillerin asdlan da idaremiz Satinalma biriminc ula§tmlacaktir.
4-Teklif edilen fiyatlarm gecerliligi teklif tar ihinden itibaren en az 90 giin olacaktir. Odemeler 90 giin icerisinde
yapdacaktir.
5-isin Taniami icin teklif verilecektir.
6-Alimi yapilacak malzemeler 10 giin iccrisinde teslim edilecektir.
1- Al imlar httns://www.agriihale.t;ov.tr/ adresli Agn Valiligi Ihale Yonetim Sistcminden de ilan cdilmektedir.

Adres: Agri-Van Yolu Uzeri lice Jandarma Karakolu Yam Ayrint i l i bilgi icin: Tibbi Sekreter: A.BALTA
Tel:0472411 20 05 Faks:0472 411 2083



HKMOmVALlZ UNITESINDE B U L U N A N
RO SiSTEMLERl BAKIM ONARIM TEKNJK $ARTNAMESi

Bu sartname saglik bakanliginm su santma sistemleri yonergesi uyannca hemodiyaliz boliimii reverse
osmos su antma sisteini ayhk bakim vc onannimi islerini kapsar.sarlnameye esas olaeak tanimlar
asagida belirtilmistir.

Bakim - onarim: Sislemde meydana gelebilecek an/.alan onlemek ve si stem perlbrmansim arttirmak.
anza olasihgini a/altmak sistemin o'mrunii uzatmak, ctkin cahsmasmi saglamak amaciyla firma
tarafindan sistemin yapisma uygun olarak onccdcn bclirlcnmis arallklarla pcriyodik olarak temizlcyici,
koruyucu ve dti/elliei nitelikte ve gerektiginde parca degistirmeyi (monlc elmeyi) de kapsavan her tiirlii
giiisim ve kontroldiir.

Yt'dek parca: sistcmde an/an in giderilmesi. perlbrmansm ar t in lmas i . tarn kapasite c-ahsilmasi icin
degistirilmesi /orunlu olan her tiirlii parcayi ifade eder.

Dczcnfrksiyon : Saglik Bakanligmin yo'netmenligi gcregi yiiklenici firm a 3 ayda bir o/e!

«'usyonla de/enleksiyon i$lemi yapacaktir kullamlacak sari' mal/eme yiiklenici firma tarafindan
•silanacaktir.

1. Bakim - Onarim ilrma tarafindan idarenin herhangi bir ya/ih veya so/Hi islcgi olmaksi/m Ayda
1 kere den az olmamak iizere bakim yapilacaklir. l;irma yapligi her bakim icin rapor tutacak ve bu
raporun 1 niishasmi hastanenin bclirlcyeccgi ilgili kisiye tcslim cdcccktir.
2. Her bakimda ciha/in clektrik cleklronik ve hidrolik aksamlan kontrol edilcccktir.
3. lier bakimda sistem de ki sivi kavaklan kontrol edilcccktir.
4. Her bakimda su degerleri (tds. sertlik, klor. ph vb) oleiileeektir.
5. I ler bakimda cilia/, tain pcrformans ve sorunsuz faal olacaktir
6. Yiiklenici Firmamn TSH 12426-12843 hizmct yctcrlilik belgesi(diyaliz ve saf su antma sislcmlcri
icinjsahip olmalidir.
7. Yiiklenici l;irmanm ISO 13485-20169001 2015-140UI 2015O1ISAS 18001 2007 sahip olmalidir .
8. Yiiklenici llrmanm Tibbi ciha/ satis merkezi yclki belgesi olmalidir .
9. Yiiklenici firmanm Satis sonrasi hizmet ye ter l i l ik belgesi o lmal id i r .
10. Teknisyenlerin bakim yaparken kullaiidiklan olciim cihazlann T U R K A K tarafindan akredite
edilmis bir kalibrasyon llrmasmdan gtinccl olmali ve firma o'lciim eihazlannin giincel sertifikalanm

syaya koymalidir.
. Firma; idarenin. islegine bagli olarak periyodik bakimlann dismda ek olarak. sislcmin tiimti vcya bir

boliimii i c in bakim islemlerinin ttimiinii veya bir boliimiinii ck bir iieret istemeksi/in yerine
gct i r i l ecckt i r , Sistemin bulundugu ycrdcn idarenin istcdigi ii/crine herhangi bir \ere tasmniasi
durumunda kullamlacak mal/emt'ler idareye s u n u l u p ticreti karsihginda idarenin onayi almarak sistemin
tasmmasini firma gereeklcstirecektir.
12. F'irma ayhk pcridiyodik kontrollerdc iletkenhk.ph,sertlik,klor,sicaklik olviimleri ham su ve saf su
icin ayn ayn yaparak leknik servis formuna kaydedccektir. Sistcmdeki on antma (initelerin yikama
saatlcrin kontrolleri yapllarak gerekli ayarlamalar yapi lmahdir bakim csnasmdan on antma yikamalan
manuel yapilmalidir.RO cihazm basmc a\arlan kontrol cdilerck sistemin en iist perfbrmansda cali.smasi
saglanaeaktir.eihazm tirelim ve adk debileri konlrol cdilerck tcknik servis Ibrmuna kaydedileeektir.
13. Periyodik bakimlann saati firmanm onerisi ile idare tarafindan kararlaslinhr. Periyodik bakimlar
idarenin onayi ile normal cahsma saatleri (08:00-17:30)icinde idarenin bilgisi ve gozctiminde
\apilacaktir . Scans sonrasi yapilmasi gereken islemlerde veya idare istcgi takdirde bakimlar calisma
saatleri dismda da ek bir iieret istemeksizin yapilacaklir.
14. Onarim islemlerinin firma tarafindan baslatilmasi icin gereken stire, anza b i ld i r imin in , idare
larafindun so/Hi veya yazili olarak firmanm tcknik servisinc /biirosuna /sorumlusuna bildirildigi saatte
baslar.
15. Ilastane anza hildirmcsi durumunda firma 48 saat icerisinde an/aya miidaluile edeeektir. Yedek
parca gerekligi durumlarda bu sure 72 saat olacaktir .



16. tdare firmadan sozlesme siiresi icinde herhangi bir zaman, yeterli gormedigi elemanlann
degistirilmesi ve/veya sayilann arttinlmasirn isleyebilir. Bu durumda idareden hipbir sekilde ek iicret
istemeyecektir.
17. Firma bakim ve onanm hizmetlerini verebilmek i9in teknik eleman destegini, yedek parca teminini
ve diger hususlan idarenin isletme zararlarma yol acmayacak veya bu zararlan asgariye indirecek
sekilde saglayacagim taahhiat eder. Firma calisamn isletmc zararlarma yol acmasi halinde bu zarar
ytikleniciden tazmin edilir.
18. Bakim - Onanm esnasmda degismesi gerekli gorulen anzali parcalarm tutanak ile tespit edilip bakim
raporuna yazilmasi zorunludur.yazih olur olmadan yedek parca degisimi yapilamaz yedek parca ihtiyaci
bulunmasi halmde firma tarafindan hastaneye fiyat teklifi verecek hastanenm teklif sartlarmi kabul
ettigini belirten yazimn yiiklenici flrmaya ulasmasmi miiteakip teklif sartlannda belirten teslim
suresinde yedek parca kullamm yerinde olacak ve cikanlan parca hastane teknik servis sorumlusuna
teslim edilccek ve sadeee degistirilen yedek parcalar icin ayn bir fatura tanzim edilecektir. idare onayina
sunulduktan ve idarenin onayi ahndiktan sonra degistirilir. Firma tarafindan temini gerceklestirilcn
yedek parcalar icin (parea ucreti haric) is^ilik nakliye ve montaj firma tarafindan iicretsiz
ger9eklestirilir.yuklenici firma orjinal olmuyan veya ikinci el yedek par9a kullamlmayacaktir.
19. Firma tarafmda temin edilen ve montaji yapilan yedek parcalar kulamm hatalari hancinde firma
tarafindan en az 1 yillik garanti altmda olacaktir
20. Bakim onanm islemini gerceklestirecek olan teknisyenler su sistemleri iizerine egitim almis
sertifikah personel olmalidir. ve bu belgeyi kanitlamahdir sertifikalar giincel ve siiresi gecmemis
olmalidir.her teknisyemn yaka karti tamtma karti olmak zorundadir.
21. Firma bunyesinde cahsan teknik personel listesini ve irlibat bilgilerini dosyaya koymak
zorundadir.bakim yapacak teknisyenler firma bunyesinde enaz 3 yil 9ahsmis olmalidir.ve bununla i lgil i
sgk kayitlanni dosyada sunmak zorundadir.
22. Firma bakim sozlesmesi icin malzemesiz ve yanliz isciligi kapsiyacak sekilde idareye teklif
verecektir
23. idare bakim ve onanm sirasmda firma teknik elemanlarmm sozlesme kapsammdaki sisteme girme
yctkisi verecek ve cahsma sahasi saglayacaktir.
24. Firma 9alisma sahasinda is giivenligi ile ilgili tedbirleri kendisi almakla yiikumludiir.
25. Teklif verecek firma rcferans gostermelidir.
26. Teklif verecek firma alt yuklenici firma cahstiramaz
27. Yiiklenici firma bunyesinde 9alisan teknik personel UTS kayitlann aktif olmasi zorunludur.
28. Teklif verecek Firma hemodiyaliz su aritma sistemleri ile ilgili is bitirme belgesinc sahip olmalidir.
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