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07.01.2020

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşğıda cinsi ve miktarı yazılı GÖZ ŞALAZ'YON §ETİ ALIMI işi 4734
Sayılı Kamu İhale Kanunıxı 22|D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve
toplam fıyatının 12.01.202l tarih ve saat l2:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilınesi
yada di}radindh@8mail.com adresine göndermenizi icaederim.

Bi l gilerinize arz ederim. I
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Sırı
No

IUıhn / İşin Adı Miktır Birim Fiyıtı Toplım

ı KAPAK TUTUCU ı ADET

ı ADET2 riı-irı_i JILET TuTAcAĞ ı

45 DERECE BıCAK ucu ı ADET3

4 ORTA BOY SAİAZYON PENSETİ ı ADET
5 ŞALAZYON PENSETİ 1 ADET
6 sAı_AzYoN KÜRETı 1.5MM ı ADET
7 PoLİŞER rÜnerİ 1.75MM ı ADET

1 ADET8 FİKSASYON PENSETİ
1 ADET9 SÜTUR PENSETİ
ı ADETı0 ÇAMAŞİR PENSETİ
1 ADET11 OBLİK KAS MAKASİ

CAMAŞİR PENSETİ ı ADE712

STERİLİZASYON KUTUSU 1 ADETı3
14 KONJUKrİVA MAKASİ 1 ADET

NOTLAR:
_Tekli0erin en geç son teklif verme tırihi ve sııtine kadar Satın almı birimine yeyı gOrevlilere verilmesİ
gerekmektedin
- Tekliile( rakım veyı yıa ile) KDV bıriç TL olırık d0zenlenecektir.
_ Eksik doldurulan üzerinde kızıntı silinti ve d0zeltme yapılan tektiller dğertendirmeye alınmıyacaktır.
_ Mahn türünc göre IJBB Kodu ve SUT Kodu belirtilneyen tekliiler dğerlendirme dışı bıralalıcaktır.
- Ödemeter 90 gün içerisinde yapılıcıktır.
_ Numune istenildiği takdirde tek|if mektubu ile numune de sunulacaktıı:
_ _Atımtar http://www.ıgriihale.gov.trle-posta ıdresli Ağrı Valitiği İhab YOnetim Sisteminden de ilan
edilmektediı:
_ Ahm konusu cihız ise eğitimi Sağhk Tesisimizde ücrctsiz yapılıcaktır.
_ §po§ta ıdresiniz sıtın ılmıya verilirse t0m alımlar e-posta Ozerinden de ilan edilmektedir.
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ŞALAZYON SETİ

kınak Tlıtucu Teknik §ırtnımesi

1-14mm açık bıçaklı, ayar|anabilir mekanizmalı 83mm(+/-lmm)boyunda ve iizerinde silinmeyecek
biçimde markası yazılı olacaktır.
2-Alet paslanmaz çelikten üretilmiş olup teklif ile birlikte verilecek olan, üretici firmanın orjinal katalogu
üzerinde göriilecekti r.

3-Numuneler control edileceh alet tasarım itibari ile kullanımı zorlaştırıcı, fonksiyonunu tam olarak
gerçekleştiremeyen aletler kabul edilmeyecekıir.
4-Model K1-570l olacaktır.

kilitli Jilet Tlıtacağı Teknik §ırtnımesi

l-Sürgülü sistemi ile kolay kilitlenebilen jilet futacağ olacaktır.
2-Tam boy uzunluğu l24mm(+l-|mm) olacaktır.
3-Sap kısmı yuvarlak ve üzerinde silinmeyecek biçimde markası yazıh olacaktır.
4-Alet paslanmaz çelikten tiretilmiş olacaktır.
S-Teklif iIe birlikte verilecek olan, üretici firmanın original katalogu üzerinde görülecektir.
6-Numuneler control edileceh alet tasanm itibari ile kullanımı zorlaştırıcı. fonksiyonunu tam olarak
gerçekleştiremeyen aletler kabul edilmeyecektir.
7-Model K2-5000 olacaklır.

45 Derece Bıcak UcuTeknik §artnamesi

l -steril ve tek kullanımlık olmalıdır..
2-Bir paket içerisinde 12 adet olmalıdır.
3-45 derece olalıdır.
4-Mat çelikle iiretilmiş olup mikroskop ışığı altında parlamamalıdır.
S-Teklif ile birlikte verilecek olan, üretici firmanın original katalogu itzerinde göriilecektir.
6-Numuneler control edilecelq alet tasarım itibari ile kullanımı zorlaştıncı, fonksiyonunu tam olarak
gerçekleştiremeyen aletler kabul edilmeyecektir.
7-Model K20 -1 7 7 0 olacaktır.
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orta Bov §ılızvon penseti Teknik §ırtnamesi

1-Oval uçları 20xl3mm çaplannda,ayarlı orta ölçekli penset olacaktır.
2-Sapları üzerinde elden kaymay önleyen girintiler ve çıkıntılar olacaktır.
3-Aletin üzerinde silinmeyecek şekilde markası ve kodu olacaktır.
4-Paslanmaz çel ikle iiretilmiş olacaktır.
S-Teklif ile birlikte veri|ecek olan, üretici firmanın origina| katalogu üzerinde görülecektir.
6-Numuneler control edilecek, alet tasanm itibari ile kullanımı zorlaştıncı. fonksiyonunu tam olarak
gerçekleştiremeyen aletler kabul edilmeyecektir.
7-Model K5-9650 olacakiır.

§alızvon penseti Teknik sartnamesi

1-1lx8mm çaplı ayarlı şalazyon penseti olacaktır.
2-Bir ucu açık oval, diğer ucu kapalı oval şeklinde küçük boy olacaklır.
3-Aletin üzerinde mesafe ayarlayıcı bir vida olacaktır.
4-Sap kısmı elden kaymayı önleyici biçimde iiretilmiş olmalıdır.
S-Alet paslanmaz çelikten imal edilmiş olup üzerinde markası ve kodu silinmeyecek biçimde yazılı
olacaktır.
6-Teklif ile birlikte verilecek olan, üretici firmanın original katalogu ilzerinde görü|ecektir.
7-Numuneler control edilecek, alet tasarım itibari ile kullanımı zorlaştırıcı, fonksiyonunu tam olarak
gerçekleştiremeyen aletler kabul edilmeyecektir.
8-Model K5-9550 olacaktır.

§alızvon Kiireti 1.5mm Teknik §artnımesi

1-Sap kısmı yası küret çapı 1,5mm olan şalazyon küreti olacaktır.
2-Alet paslanmaz çeliklen imal edilmiş olup üzerinde markası ve kodu silinmeyecek biçimde yazılı
olacaktır.
3-Teklif ile birlikte verilecek olan, ilretici firmanın original katalogu üzerinde görüleceklir.
4-Numuneler control edilecek, alet tasanm itibari ile kullanımı zorlaştıncı, fonksiyonunu tam olarak
gerçekleştiremeyen aletler kabul edilmeyecektir.
S-Model K3-1 000 olacakür.

Poliser Küreti 1.75mm Teknik §ırtnamesi

l -Sap kısmı yassı, açılı uç kısmı halka şeklinde yarı kesici özellikte, çapı 1.75mm olacaktır..
Z-Alet paslanmaz çelikten imal edilmiş olup üzerinde markası ve kodu silinmeyecek biçimde yazılı
olacaktır.
3-Teklif ile birlikte verilecek olan, iiretici firmanın original katalogu üzerinde görülecektir.
4-Numuneler control edilecek, alet tasanm itibari ile kullanımı zorlaştıncı, fonksiyonunu tam o|arak
gerçekleştiremeyen aletler kabul edilmeyecektir.
S-Model K3-1 | 00 olacaktır.

y\öFAgtJ^|ı

uım,or 1

|ıl

Çı

,ıaıt!,

q*

.. {-r.,

v),

ığil

Tii.les 
No:

1e3 \a A



Fiksasvon penseti Teknik §artnamesi

1-1x2 dişli,ucu diiz,tam boy uzuluğu lOmm(+/-lmm) olup paslanmaz çelikte imal edilmiş olmalıdır.
2-İç kısmında kılavuz iğnesi olmalıdır.
3-Teklif ile birlikte verilecek olan, üretici firmanın original katalogu iizerinde görülecektir.
4-Numuneler conffot edileceh alet tasanm itibari ile kullaırımı zorlaştırıcı, fonksiyonunu tam olarak
gerçekleştiremeyeıl aletler kabul edilmeyecektir.
S-Model K5-4500 olacaktır. ,

sütur penseti Teknik §artnamesi

l -Sutür penseti l x2 dişli.ucu düz ,0. l 2mm bağlama platformlu sütür penseti olacakıır.
2-Aletin sapı üzerinde elden kaymayı önleyen emomik çimde yerleştirilmiş üçer adet delik olacaktır.
3-Aletin üzerinde silinmeyecek biçimde markası ve kodu yazılı olup paslanmaz çelikten imal edilmiş
olacaktır.
4-Teklif ile birlikte verilecek olan, üretici tirmanın original katalogıı ilzerinde görülecektir.
S-Numuneler control edilecek, alet tasanm itibari ile kullanımı zorlaştıncı, fonksiyonunu tam olarak
gerçekleştiremeyen aletler kabul edilmeyecektir.
6-Model K5-2500 olacaktır.

camasır penseti Teknik §artnamesi

l-Boyu 90mm olacaktır.
2-Aletin üzerinde silinmeyecek biçimde markası ve kodu yazılı olup paslanmaz çelikten imal edilmiş
olacaktır.
3-Teklif ile birljkte verilecek olan, iiretici firmanın original katalogu üzerinde görülecektir.
4-Numuneler control edilecek, alet tasarım itibari ile kullanımı zorlaştırıcı, fonksiyonunu tam olarak
gerçekleştiremeyen aletler kabul edilmeyecektir.
S-Model K5-9964 olacaktır.

oblik kas Makısı Teknik §artnımesi

l-Uc kısmı orta boyda, eğmli ve künt olacaktır.
2-Ortasında kılavuz iğnesi olmalıdır.
3-Aletin sapı üzerinde elden kaymayı önleyen ergonoınic biçimde yerleştirilmiş tiçer adet delik olacaktır.
4-Aletin üzerinde silinmeyecek biçimde markası ve kodu yazılı olrıp paslanmaz çelikten imal edilmiş
olacaktır.
S-Teklif ile birlikte verilecek olan, üretici firmanın original katalogu tizerinde görülecektir.
6-Numuneler control editecek, alet tasarım itibari ile kullanımı zorlaştıncı, fonksiyonunu tam olarak
gerçekleştiremeyen aletler kabul edilmeyecekti r.

7-Model K4-3004 olacaktı r.
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cımasır penseti Teknik sartnamesi

l -5 5mm(+/- l mm ) uzunluğunda çapr az sistemli çamaşır penseti olacakiır.
2-Aletin iizerinde silinmeyecek biçimde markası ve kodu yazılı olup paslanmaz çelikten imal edilmiş
olacaktır.
3-Teklif ile birlikte verilecek olan, üretici firmanın original katalogu tizerinde göriilecektir.
4-Numuneler control edilecek, alet tasanm itibari ile kullanımı zorlaştıncı, fonksiyonunu tam olarak
gerçekleştiremeyen aletler kabul edilmeyecektir.
S-Model K5-9960 olacaktır.

sterilizasvon kutusu Teknik sırtnımesi

l-İçerisinde 35 ila 50 adet arasında alet barındıracak kapasiteed olup mn325x265x42mm ölçülerinde çift
katlı tizerinde havalandırma delikleri olan ve yine içerisinde en az 4 adet silikon çim bulunan paslanmaz
materyalden iiretilmiş ve üzerinde maıkası kodu silinmeyecek biçimdeyazı|ı sterilizasyon kutusu olacaktır.
2-Kutu içerisinde tek parça aletlerin ve kanüllerin konulabileceği ayrıca bir btilüm olacaktır.
3-Teklif ile birlikte verilecek olan. iiretici firmanın original katalogu tizerinde görülecektir.
4-Model K9-2350 olacakıır.

koniuktıvı Makası Teknik §artnamesi

l -Konjuktiva makası ucu eğimli ve künt konjuktıva makası olacaktır.
2-Aletin sapı üzerinden elden kaymayı önleyen ergonomic biçimde yerleştirilmiş üçer adet pozisyon deliği
olacaktır.
3-İç kısımda stoplama iğnesi olup aletin üzerinde silinmeyecek biçimde markası ve kodu yazılı olacaktır.
4-Pasl anmaz çel ikten üretilmiş olacaktır.
S-Teklif ile birlikte verilecek olan, iiretici firmanın original katalogu üzerinde görülecektir.
6-Numuneler control edilecek, alet tasarım itibari ile kullanımı zorlaştırıcı, fonksiyonunu tam olarak
gerçekleştiremeyen aletler kabul edilmeyecektir.
7-Model K4-3000 olacaktır.
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