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Agri Dogubayazit Dr. Yasar Eryilmaz Devlet Hastanesi

Say1 : E-68917221-949
Konu : Teklife Davet

Saglik tesisimizin ihtiyaci olan agafida cinsi ve miktar yazili Hastanemiz i¢in gerekli olan 1 ADET HAVA
KOMPRESORU TASIMA ILE DIS UNITELERINE HAVA SATNRALINDEN BY-PASS YAPILMASI ONARIM
HIZMETI 1814734 sayil ihale Kanununun 22/D maddesi kapsaminda alinacak olup; séz konusu igin KDV harig birim ve
toplam fiyatmin =~ 19.02.2021 tarih  ve saat 11:00°a kadar 0472 312 54 47 numarali belgegegere veya
ddhsatinalma@gmail.com adresinize gondermenizi rica ederim.
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Nazan ALTU'NTAS GOKTURK
Idari Mali Isler Miidiirii
SIRANO |MALZEME ADI BIRIM MIKTAR BIRIM FIYAT TOPLAM TUTAR
1 HAVA KOMPRESORU 1
TASIMA ILE Di$
UNITELERINE HAVA
SATNRALINDEN BY-PASS
YAPILMASI ONARIM
HiZMETI isi ADET
. GENEL TOPLAM (KDV HARIC):
. Firma Yetkilisi
Imza/Kase
e-imzahdir.
Uzm Dr Demet OKKE
Bashekim
NOTLAR

1) Tekliflerin en geg son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satinalma Birimine veya gtrevlilere vermesi
gerekmektedir.

2) Teklifler (rakam yaz ile) KDV hari¢ TL olarak diizenlenecektir.

3) Odemeler 180 giin igerisinde yapilacaktr.

4) Alimlar http://www.agriihale.gov.tr e-posta adresli Agr1 Valiligi ihale yonetim sisteminde de ilan edilmektedir.

5) Alm konusu cihaz ise egitimi hastanemizde ticretsiz yapilacaktir.

6) E-posta adresiniz satm almaya verilirse, tiim alimlar es zaman olarak e-posta lizerinden de ilan edilmektedir.

7) Almacak malzemelerin 2 IKI y1l garantili olmas:

8) Vereceginiz fiyat tekliflerinde firmanizin kasesi ve yetkili imzas: olmak zorundadir.

9) Teklif sonucu siparisi gekilen mal veya hizmetin gegerli bir mazeret olmaksizin verilen siire igerisinde teslim
edilmemesi veya yapilmamasi durumunda 1 y1l igerisinde yapilan diger alimlarda verilen teklifler hastane idaresince
degerlendirilmeye alinmayacaktir. '

Agn yolu iizeri 5.km Dogubayazit/AGRI
Telefon:0472 312 60 47
Belgegecer: 0472 312 54 47

annatarddheatinalma/@omail.cam ___———————___—__-_T_———‘_



. HAVA KOMPRESORU TASIMA VE BY-PASS YAPILMASI iLE DI UNITLERINE HAVA SANTRALI
HATINA BY-PASS YAPILMASI iSi TEKNIK SARTNAMESI

KONU: Hastanemizde kullaniimakta olan oksijen jeneratdr santrali icerisinde yer alan hava
kompres6rinin oksijen tipleri ile bir arada bulunmasinin uygun olmamasi nedeniyle yer degasamr
yapilacaktir. Ayrica Hastanemiz dig Unitelerini besleyen hava kompresoriiniin mevcut bulunan
hava santrali ile arasinda bypass yapilacaktir

1. Hava kompresérii mevcut yerinden demontaji yapilarak ve medikal hava santral odasi
icerisine tasinip montaji yapilacaktir.

2. Tagima islemi yapilirken mevcut santral odasi icerisindeki kompresdr yerinde de degisiklik
yapilacaktir.

3. Tasinan oda igerisinde bulunan hava kompresérleri ile bypass yapilacaktir.

4. Tagima islemi esnasinda yaklagik olarak 20 metre 28 mm medikal bakir boru, 10 metre 35
mm medikal bakir boru kullanilacaktir

5. Bypass islemi icin kiresel gaz vanalari kullamilacaktir. 3 adet %” kiiresel vana giris ve cikislari
piring malzemeden oynar rekorlu, 1 adet 1” kiiresel vana giris ve ¢ikiglari piring. ma!zemeden
oynar rekorlu kullanacaktir.

6. Ayrica taginan hava kompresoriiniin radyatdr kismindan gikan havanin digari atiimasi igin
havalandirma kanall da yapiimahdir. ,

7. Hastanemiz dis Unitelerini besleyen hava kompresériiniin mevcut bulunan hava santrali ile
arasinda bypass yapilacaktir. , Y

8. Dis iinitelerine gekilecek hat igin yaklasik olarak 90 metre 22 mm medikal bakir boruve 2 -
adet %" kiiresel gaz vanasi kullanilacaktir. '

9. Teklif verecek firmalar talep etmeleri halinde isin yapilacagi mahalli gérebilir ve buna uygun.
olarak kendi metrajlarin belirleyerek teklif verebilirler. Teklif veren firmalar bakir borunun -
yetmemesi halinde ayrica bir Gdeme talep edemezler.

10. Teklif veren firmalarin TSE hizmet yeterlilik belgesi olmalidir.

11. Kullanilan bakir borutar medikal tip EN 13348 standartlarina uygun-olacaktir. Bakir boru
lizerinde boru ¢api, standard: ve markasi yazil olmalidir.

12. Yapilan islem sonrasinda biitiin cihaz/sistem galigir bir sekilde teslim edilecektir.

13. isin yapimi esnasinda gerekli kaynak isi, baglanti aparatlarina vb. malzemelere ihtiyac olmasi
halinde yiiklenici tarafindan licretsiz olarak temin edilecektir. Montaj igin gerekli tOm malzeme.v
masraflar teklif veren firmalar tarafindan kargilanacaktir

14. Yapilan calismalar, mevcut sistemin igleyigini ve hizmeti aksatmayacak sekilde planlanmahdir:
15. Teklif veren firmalar cihaz ve sistemlerin kurulumu ve ¢alismasi esnasinda alinmast gereken her tirli -

givenlik sistemlerini kurmak ve uyarilarini yapmakla ylktmiGdir. Bu yukamldlaga yerine getirmedigind
olugabilecek her tarli maddi-manevi tazminat gerektirecek durumlardan (yangin, 6lim ve yaralanma-vb
teklif veren firmalar sorumiudur.

16. lhale konusu isin yapimi esnasinda tavanlarda bulunan mevcut (Elektrik, kamara, su vb ) tesisat ve
tavan kapaklarinin zarar gérmesinden firma sorumludur. g bittikten sonra tavanlardaki tim kapaklarnin
kapatiacaktir.




