T.C.
AGRI VALILIGI
Agn i1 Saglik Mudiirligi
Agr Egitim ve Arastirma Hastanesi

TEKLIFE DAVET

05.03.2021
Sayr: / N
Konu: CRYO CIHAZI ALIMI

Hastanemizin ihtiyaci olan ve asagida cinsi, miktar1 ve 6zellikleri yazih malzemelerin alimi 4734 sayili Kamu Thale
Kanununun 22/d maddesine gore Dogrudan Temin Usulii ile yapilacaktir. Soz Konusu alim igin KDV hari¢ birim fiyat
tekliflerinizi TL {izerinden 11.03.2021 saat: 12:00 'a kadar satinalma004(@gmail.com adresine ivedi olarak géndermeniz

hususunda; Geregini rica ederim.

o
HTIYAC LISTESI
$.No Malzeme Adi el UBB | Miktar | Birimi ToplamTutar
1 CRYO CIHAZI 1 Adet
Genel Toplam

Teklif Eden
wd /2021
Kisi / Oda / Firmanin Adi veya Ticaret Unvani - Kage/imza

Ek : Teknik Sartname
Satinalmanin Yapilacagi Birim:

* Malzemeler siparigten sonra Hastanemiz Ambarina mesai saatleri igerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
* Malzemenin sartnameye uygunlugunun degerlendirilmesi i¢in idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
* Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
[™Teklifler Birim Fiyat lizerinden degerlendirilecektir.
* Teklif edilen malzemelerin “T.C.Ilag ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasi” na kaydedilerek onaylanmis iiriin numarasi (barkod)
olmahdir.
» Teklif edilen tirtinlerin onaylanmisg tiriin numarasi (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde degerlendirilmeyecektir.
+ Idare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu dilzenlenmesinden itibaren yiiklenicinin yazili talebi iizerine en ge¢ 180
giin i¢inde Yiikleniciye veya vekiline 6demeyi yapacaktir.
» Firma veya Bayii Numaras: da belirtilecektir.
» Teknik Sartname ektedir.
* En geg 3 (ii¢) giin igerisinde faturas: kuruma ulastirilmayan Mal /Hizmetin 6demesi yapilmayacaktir.
* Bu alimdan ortaya gikacak olan ihtilaflarin hallinde Agr1 Mahkemeleri ve Icra Daireleri Yetkilidir.
« Teklif veren Firma/Firmalar yukaridaki maddeleri kabul etmig sayilir.

T.C. SAGLIK BAKANLIGI AGRI EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI TIf: Fax: e mail: HizHALIL GODELEK
Dabhili:
Sayfal



DERMATOLOJIK AMAGLI

CRYO CIHAZI, SIVI AZOT MUHAFAZA TANKI VE AKTARMA UNITESI

TEKNIK SARTNAMESI

CRYO CiHAZI TEKNIiK &ZELLIKLERI;
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CRYO CIHAZI ERGONOMIK BIR DIZAYNA SAHIP OLMALIDIR,

CiHAZ DERMATOLOJIK TEDAVILERDE KULLANILMAK UZERE TASARLANMIS OLMALI VE BUNUN ICIN
GEREKLI AKSESUAR CIHAZ iLE BIRLIKTE VERILMELIDIR.

CIHAZ TASINABILIR OLMALI VE EN AZ 0.5 It. SIVI AZOT KAPASITESINE SAHIP OLMALIDIR,

CIHAZ TEKRAR TEKRAR DOLDURULABILIR OZELLIKTE OLMALIDIR.

CIHAZ UZERINDE YUKSEK BASING HALINDE EMNIYET VE TAHLIYE VALFI OLMALIDIR,

CIHAZIN SPREY UCLARI CIHAZA KOLAYCA MONTE EDILEBILECEK VE KACAK OLUSMASINI ONLEYECEK
SEKILDE VIDALI TIP OLMALIDIR.

CIHAZ GOVDESI VE SPREY TETIGI KULLANICIYI SOGUKTAN KORUYACAK SEKILDE DiZAYN EDILMIS
OLMALIDIR.

CRYO TABAGI HER BIRI MUSTAKIL KULLANIMA UYGUN VEYA DORT DELIKLI TEK PARCA HALINDE
OLMALIDIR.

CiHAZ YUKSEK GERILME DIRENCINE SAHIP PASLANMAZ GELIK OLMALIDIR.

CIHAZ iLE ILGILI TURKCE KULLANMA KILAVUZU VERILMELIDIR.

CIHAZ ILE BIRLIKTE VERILECEK OLAN PROB UCLARI ALTIN KAPLAMALI OLMALIDIR.

TEKLIF VERECEK OLAN URETICI / ITHALATGI FIRMALAR ILE BU FIRMALARIN ADI ALTINDAKI BAYILERI
T.C. ILAC VE TIBBI CIHAZ ULUSAL BILGI BANKASINA KAYITLI OLMALIDIR,

CiHAZ VE TUM PROBLARI T.C. ILAC VE TIBBI CIHAZ ULUSAL BIiLGI BANKASI TARAFINDAN
ONAYLANMIS BARKOD NUMARASINA SAHIP OLMALI VE BU BELGELER DE TEKLIFLE BIRLIKTE
VERILMELIDIR.

OT MUHAFAZA T. ' MA UNITESi § iKLERI:

SIVI AZOT TANKI: EN AZ 20 It, OLMALIDIR.

SIVI AZOT AKTARMAK ICIN GEREKLI EKIPMAN SIVI AZOT TANKINA MEKANIK OLARAK MONTE
EDILEBILMELIDIR.

AKTARMA UNITESI UZERINDE EN AZ IKi ADET BASING EMNIYET VALFI VE MANUEL TAHLIYE VALFLERI
MEVCUT OLMALI, TANK ICERISINDEKI BASING TEHLIKE SINIRINA YAKLASTIGINDA OTOMATIK VALF
ACILARAK, TAHLIYE SAGLAMALI VE TANKTAKI BASINCI REGULE ETMELIDIR.

AKTARMA UNITESININ MUSLUGU SIGRAMAYI ONLEYEN OZEL BIR FILTREYE SAHIP OLMALIDIR.
AKTARMA UNITESI UZERINDE BASING DEGERINI GOSTERIR BASING MANOMETRESI OLMALIDIR.
AKTARMA UNITESI UZERINDE 3.CU EMNIYET SISTEMI OLARAK GERGILI YAY SISTEMI MEVCUT
OLMALIDIR.

E ASAGIDAKI AKSESUARLAR VERILMELIDIR:
4 ADET SPREY UG (A,B,C,D) — ALTIN KAPLAMA
1 ADET UZUN EGIK SPREY UG — ALTIN KAPLAMA
1 ADET UZUN DUZ SPREY UG — ALTIN KAPLAMA
1 ADET 2cm DUZ SPREY UG — ALTIN KAPLAMA
1 ADET KONTAK PROB — ALTIN KAPLAMA
4 ADET DOKU SINIRLAYICI CRYO TABAGI 1,5-3-5-8mm MINI SET. HER BIRI MUSTAKIL KULLANIMA
UYGUN VEYA DORT DELIKLI TEK PARGA HALINDE OLMALIDIR.
4 ADET DOKU SINIRLAYICI CRYO TABAGI 10-12-15-18mm MAXI SET. HER BIRi MUSTAKIL
KULLANIMA UYGUN VEYA DORT DELIKLI TEK PARCA HALINDE OLMALIDIR.
1 ADET 4-7-9-12mm GENISLIGINDE TEK PARCA BOLGE SINIRLAYICI
8 ADET 6-11-16-20-25-30-35-38mm GENISLIGINDE SEKILSIZ DOKULAR ICIN BUKULEBILIR CRYO
CONE
1 ADET SPREY PROB STANDI
1 ADET CRYO CIHAZI STAND (MASA USTU TABANLIK)
1 ADET CIHAZ VE AKSESUAR TASIMA CANTASI
1 ADET EN AZ 20 It.lik SIVI AZOT TANKI
1 ADET SIVI AZOT AKTARMA UNITESI

-ONARIM:

[HAZI IMALAT HATALARINA KARSI 2 (IKI) YIL UCRETSiZ, 10 (ON) YIL UCRETLI BAKIM ONARIM
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