AGRI EGITIM VE ARASTIRMA HASTANES;
GE MARKA INNOVA 4100 Tip 2009 MODEL ANJIO CiHAZA AiT
TEKNIK SARTNAME

1- Agni Egitim ve Arastirma Hastanesine hibe edilen ve Ankara Atatiirk Egitim ve Arastirma

halledecektir.

3) Cihazin konsol programi ( yazilim ) agildiktan itibaren stabil cahstig veya calismadigin
gosteren ( errorlogs ) hata kodlari, varsa darbe, cizik, ¢arpmalari rapor dahilinde kurumumuza
sunulacaktir. Bu durumlar video ve fotograflarla da tespit edilip cd’ye aktarilip kurumumuza teslim
edilecektir,

5} Servis hizmeti sonunda cihazlarda herhangi bir fonksiyon kayhb) olmayacaktir, cihazlarin
orijinal durumu korunacaktir.

Kurum gérevlisi ve firma kendi imkanlari degrultusunda cihazin kurulu oldugu hastanede bir
araya gelecekierdir.

8, Durum degerlendirmesi yapilacak olan cihaz Turkiye Cumhuriyeti siniriar icerisinde olacaktir.

9) Cihazin genel durumuna yonelik en az 1 miihendis ve/ veya 1 tekniker ve 1 Aplikasyon uzman
degerlendirme yaparak bunu servis raporuyla birlikte kuruma bildirecektir.

10) Firmaya ait TSE yeterlilik belgeleri, firma tarafindan gorevlendirilecek olan personelin calisma
beigesi ve UTS kayitlar olmasi gerekmektedir.

11) s bitikten sonra firma tarafindan cihaz ile ilgili tutulan teknik raporunu tarafimiza bildirmesi,
hizmet islemleri kabul tutanagina baglayip firmaya 6deme yapilacaktrr.

12) Tespit islemi 30 giin icerisinde tamamlanacaktr.




