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Konu: OKSITEN FLOWMETRE ALIMI

Hastanemizin ihtivac olan ve asagda cinsi, miktan ve dzelliklen yazih malzemelern alimu 4734 sayih Kamu [hale
Kanununun 22/d maddesine gbre Dofrudan Temin Usuldl ile yaplacaktw, Soz Konusu alim igin KDV hang bim fiyat
teklifleriniz: TL dzerinden 14.04.2021 saa: 12:00 ‘o kadar saunalmatOd@gmail.com adresine ivedi olarak gbpdermeniz
hususunda; Geregim rica ederim.
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S.No Malzeme Ads Ks:dlu UBB Miktar | Birimi = Birim WTommTuhr
1 OKSUJEN FLOWMETRE 200 Adet "
Genel Toplam |
Tekhf Eden
L2020

Kisi / Oda / Firmanin Adi veya Ticaret Unvani - Kase/lmza

Ek : Teknik Sartname
Satnalmanin Yupilacag Birim:

* Malzemelcr siparisten sonra Hastanemiz Ambarina mesai saatlen wensinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir
* Malzemenin sartnameye uyvgunlugunun degerlendirilmesi igin idaremin talep etmesi durumunda numune venlecektir,
= Alternatif Teklif Kabal edilmeyecektir
Teklifler Birim Fivat fizerinden degerlendinlecektir.

cklif edilen malscmelerin “T.C llag ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasi” na kaydedilerck onaylanmis (irtin numaras (harkod)
olmalidir.
» Teklif edilen Girinlenia onaylanmis firiin numaras: (barkodu) liste halinde venimelidir. Aksi takdirde degerlendimlmeyecekur
= |dare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu diizenlenmesinden itibaren ylklemcinin vazili talebr zerine en geg 180
ghin iginde Y uklenicive veva vekiline ddemeyi yapacakur.
« Firma veya Bayii Numarasi da belirtilccektir.
* Tekmik Sartname cktedir
= En geg 3 (Ug) gin igensinde faturas: kuruma ulasunimayan Mal /Hizmetin ddemes: yapilmayacakuir.
« Bu alimdan ortava gikacak olan ihtilaflann hallinde Agn Mahkemeleri ve lcra Dairelen Yetkilidir.
* Teklif veren Firma/Firmalar yukandaki maddeleri kabul ctnig sayibir,
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OKSIJEN FLOWMETRE TEKNIK SARTNAMESI

1. Skala 0-15 lpm arahginda 1 Ipm artigh olmahdir..Skala tupu ve koruma cami kirnlmaz polikarbon

malzemeden imal edilmis olmalidir.

2. Prize giris jaki paslanmaz metalden veBS standardina uygun olmalidir,

3. Govde piring malzemeden mamul krom kaph olmalidir.

4. Nemlendirici sise kapag sert beyaz polikarbon malzemeden imal edilmis olmahdir.

5. Nemlendirici sisesi kinlmaz polikarbon malzemeden yapilmig olmalidir. Ve 134 derecede steril

edilbilir olmalidir.

6. Ayar diilgmesi, Beyaz polikarbon malzemeden uretilmig olmalidir. uzerinde O; etiketi olmaldir.

7. Nemlendirici sisesi Uzerinde gaz sikismasimi engellemek igin acil tahliye sibobu olmahdir.

8. +134°C sterilizasyona dayanikli olmalidir.

9. Muayene kabulde begenilmedigi takdirde hig bir sebep gostermeksizin geri iade edilebilecektir.

10. Teklif onaylandiktan sonra 1 adet numune gonderilecektir.

11. Uriin 2 yil garantili olmalidir.
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