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ELESKIRT iLCE DEVLET HASTANESI

ILGILi FIRMALARA

Hastanemiz hemodiyaliz nitesinin ihtiyaci olan ve asagida yazili olan malzemenin alimi 4734 sayili
Kamu Thale Kanununun 22/d maddesine gére Dogrudan Temin Usulii ile yapilacaktir. S6z Konusu alim icin
KDV harig birim fiyat tekliflerinizi £ lizerinden 23.04.2021 Saat: 12:00'a kadar ivedi olarak géndermeniz
hususunda;

Geregini rica ederim.
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1 Arter Ven Seti 500 Adet
2 Diyalizér 2.1-2.2 Arasl 500 Adet
3
4
5
6
Teklif Eden
wed 2021
Kurumumuz Satin Alma Birimi Mail Adresi Kisi/Oda/Firmanin Adi ve Ticaret
satinalmaeleskirtdh@gmail.com Unvani
Kase-imza

Ek : Teknik Sartname: Teklif verecek firmalar marka ve model belirtmelidir. Marka belirtmeyen firmalarin teklifi degerlendirmeye alinmayacaktir.
Satinalmanin Yapilacagi Birim: ELESKIRT iLCE DEVLET HASTANESI

* Malzemeler siparisten sonra hastanemiz ambarina mesai saatleri igerisinde ambar teslimi olarak teslim edilecektir.

* Malzemenin sartnameye uygunlugunun degerlendirilmesi igin idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

® Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.

 Teklifler Birim Fiyat {izerinden degerlendirilecektir.

* Teklif edilen malzemelerin “T.C.ilag ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasi” na kaydedilerek enaylanmis Giriin numarasi {barkod) olmalidir,

* Teklif edilen Griinlerin onaylanmig {irin numarasi (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde degerlendirilmeyecektir.

« [dare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu diizenlenmesinden itibaren yiiklenicinin yazili talebi iizerine en ge¢ 180 giin iginde Yiikleniciye
veya vekiline 6demeyi yapacaktir.

* Firma veya Bayii Numarasi da belirtilecektir.

¢ Teknik Sartname ektedir.

* En geg 3 (Ug) glin icerisinde faturasi kuruma ulastinimayan Mal fHizmetin 6demesi yapiimayacaktir.

¢ Bu alimdan ortaya gikacak olan ihtilaflarin hallinde Agri Mahkemeleri ve icra Daireleri Yetkilidir.

* Teklif veren Firma/Firmalar yukaridaki maddeleri kabul etmis sayilir.
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ELESKIRT iLCE DEVLET HASTANESI BASHEKIMLIGI
ARTER VEN SETI (NiPRO) TEKNIK SARTNAMESI

1-GENEL OZELLIKLER/

I. Arter Ucunda Intravendz Spike (Priming Spike) Adaptorii Bulunacaktir.,
2. Arter Tarafinda Heparin Hatti (70-100 Cm) Ven Tarafinda Protamin Hatt Bulunacaktir.
3. Arter Ve Ven Setinde Birer Adet Olmak Uzere Cihaza Uyumlu 2 Adet izolatér Setin Iginde Takili Hazir Bulunmalidir.

4. Ven Setinde Hava Haznesi (Drip Chamber) Olmali, Hazneler Fleksible Olmal, Képiiklenmeyi Ve Pihtilagmay1 Azaltici Bir
kilde Dizayn Edilmis Olmalidir. Haznelerde Basing Olgmek Ve Numune Almak Igin En Az 3 Adet Cikis Adaptérii Olmalidir.

laptorler Uzerinde Klempler Olmahdir.

5. Arter Hatti Uzerinde Arter Yastigi Bulunacakur,

6. Ven Hattinda Enjeksiyon Portu Bulunacaktir.
7. Set Gama Veya Beta Steril Olacaktir. Sterilizasyonsiiresi En Az 2 Y1l Olmalidir.
8. Arter Ve Ven Setleri Tek Ambalajda Olmalidir.

9. Ven Setinde Pihtt Tutucu Filtre Olmalidir.

10. Arter Seti Uzerinde 1 Adet Klemp Ve Infizyon Yolu Yer Almalidir.
11. Ven Seti Uzerinde 1 Adet Klemp Olmalidir. 12. Setin Uglarinda Diyalizere Ve Fistiil Ignelerine Uyumlu Emniyetli Adaptér]

malidir.
12Ven Seti Cikisinda Bir Adet Torba Bulunmalidir. Ayrica Torbanm Bagh Kisimda Klemp Olmalidir. Yikamada Serum Atiklar

plamak Igin.

14. Ak200 Serisi Gambro Marka Cihazlara Tam Olarak Uymahidir,

15, Biitiin Klempler Klasik Klemplerden Farkl Olarak Kilitli Ve Basmali Olmahdir.

16. Arter Setinde Pompaya Gelen Kisim Tam Olarak Oturmali Ve Herhangi Bir Fazlaligi Olmamahdir.

17. Arter Ven Setinde Sadece Ven Hattinda Hazne Bulunmalidir.
18. Bvs (Bood Volume Sensor) Teknolojisini Calistiran Kisim A/V Setinde Pompadan Hemen Sonra Olmali Ve Bu Teknolojiyi

runsuz Bir Sekilde Calistirmahdir. Arter Ven Setleri Ultra Steril Set ile (Hdf Kiti) ile Tam Uyumlu Olmalidir
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ELESKIRT ILCE DEVLET HASTANESI BASHEKIMLIGT
DIYALIZOR SENT. MBRN 1.7-1.8 TEKNIK SARTNAMESI

1-GENEL OZELLIKLER/

1-Diyalizérlerin Membran metaryali biouyumlu tam sentetik (PAN PMMA polyamid poroktan, polysulfaone, Polyethersulfone) olmahdir

2-Diyalizor hollowfiber yapida olmahdir

3-Diyalizorlerin membran ylzey alani ve miktarn asagida belittildikler gibi olacaktir.

4- Diyalizérlerin ultrason katsayisi (Kuf Degeri 30-85 ml/saat/mmHg) arasinda olmaldir

5-Diyalizérlerin maksimum TPM 500mmHg basincina dayanikh olmalidir

6-Diyalizériin yikanmasi esnasinda kullanilan serum fizyolojik miktan 1000 mi?yi gegmemelidir.

7-Diyalizorler steril olmali sterilizasyon yontemi Gama veya Buhar olmalidir.

8-Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalidir.

9-T.C. Saghk bakanhgi tarafindan onaylanmis orijinal Ulusal Bilgi Bankasi kodu ve teknik dzellikleri belirtiimeli saklama kosullan olmalidir.

10-Malzeme orijinal ambalajinda teslim edilmelidir. Ambalajlar Uzerinde sterilizasyon tarihi son kullanma tarihi, lot ve referans numarasi bulunmalidir.

11-Malzemelerin orijinal ambalajindaki bilgiler TIBBI CIHAZ YONETMELIGI ve SUT KOSULLARINA UYMALI ve Tiirkge olmalidir.

[2-Sozlesmenin imzalanmasina miteakip merkezin istedi dogrultusunda partiler halnde teslim edilecektir.

13-ihaleye istirak eden firmalar teklif edecekleri Griinlere ait orijinal dokiimanlan ve 5(bes)adet numuneyi ihaleden 7 giin 6nce tiniteye teslim edeceklerdir. Ihale

Wi getirilen numuneler kesinlikle degerlendirmeye alinmayacaktir.

14-Firma Uretim hatasi olan veya kinlan ve patlayan drinleri bire (1) oraninda degistirmeyi taahhit edecek ve bu belge ihale dosyasinda bulunacaktir.

I5-Firma miadinin dolmasina 4 (dort) ay kala kullaniimayan trini degistirmeyi taahhut etmelidir
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