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Saglik tesisimizin ihtiyaci olan asagida cinsi ve miktar1 yazili Hastanemiz igin gerekli olan CPAP,BIBAP ORONASAL
MASKE ALIM iSi 4734 sayili ihale Kanununun 22/D maddesi kapsaminda alinacak olup; s6z konusu igin KDV harig
birim ve toplam fiyatmmn 24.05.2021 tarih ve saat 10:00’a kadar 0472 312 54 47 numarali belgegegere veya
ddhsatinalma@gmail.com adresinize gndermenizi rica ederim.
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'2) Teklifler (rakam yaz.l ile) KDV harig TL olarak dUZenleneccktu'
©°3)  Odemeler 180 giin igerisinde yapllacaktlr g
5 4) Alimlar http: /lwww.agriihale.gov.tr e-posta adresli Agni Valiligi ihale ySnetim sisteminde de ilan edllmektedlr
A 5) Alm kpnusu cihaz ise efitimi hastanemizde ucretsxz yapilacaktir,
6) E-posta adresiniz satin almaya verilirse, tiim alimlar s zamanh olarak e-posta ﬁzcnnden de ilan edilmektedir.
7) Alinacak malzemelerin 2 IK1 yil garantili olmast -
. 8) Vereceginiz fiyat tekliflerinde firmanizin kagesi ve yetkili imzas1 olmak zorundadur.

. 9) Teklif sonucu siparisi gekilen mal veya hizmetin gegerli bir mazeret olmaksizin verilen siire igerisinde teslim
' edilmemesi veya yapilmamast durumunda 1 y1l igerisinde yapilan diger alimlarda verilen tekhﬂer hastane idaresince
degerlendirilmeye alinmayacaktir. 7 - i
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CPAP, BIPAP ORONASAL MASKE TEKNIK SARTNAMES]

1) Maskeler, Yogun Bakim Unitelerin de bulunan ventilatérler de (NIV
Modeli), CPAP modunda (eksprium ¢1kis-inhalasyon valfi) ve noninvaziv,
yogun bakim ve servisler de bulunan BIPAP/CPAP cihazlarinda
(ekshalasyon valfi) kullanilmak Uzere 3 farkl tipte olmalidir,

2) Maske seti maske ve kafa bandi igermelidir.

3) Maske agiz ve burnu igine almalidir.

4) Maske yiize takildiginda hava kagag yapmayacak sekilde dizayn edilmig
olmalidir. Yiize temas eden kismi , kaliteli ve en yumusak olan silikon
yapida maskeler tercih edilecektir.

5) 22 mm female hasta devrelerine uygun baglant: adaptorii olmalidir.,

6) Maske seffaf silikon ve polipropilen malzemeden yapilmis olmali ve
lateks ihtiva etmemelidir.

7) Maske ¢ok kullanimlik olmalidir.

8) Maske su ve sabun ile elde yikanabilir 6zellikte olmalidir,

9) Maske otoklavlanabilir olmalidur.

10) Maske ¢ocuklarda ve yetiskinlerde kullanrlabilmes;i i¢in en az 4 farkly
boya(XS,S, M, L) sahip olmalidir.

11) Maske kafa band: kolay yirtilmayan ¢ok sert olmayan elastik maddeden
yapilmis olmalidir,

12) Maske {izerinde, kullanim kolaylig1 agisindan ve maskelerin daha uzun
stireli kullanilmalarini saglamak amaciyla alin destekligi bulunmalidir.

13) Maskenin, hastanin burnu {izerine fazla baski olusturmamasi, olusabilecek
burun nekrozlarinin énlenmesi igin, yeterli uzunlukta ¢enelik bulunmali,
bu sayede maskenin ylize tam oturmasi saglanmalidir.

14) Maske, oksijen girisi ve basmng 6l¢iimii gibi amaglarla kullanilabilecek en
az 1 giris portuna sahip olmalidir.

15) Maske {izerinde metal aksam bulunmamali, yiize temas eden kismi
maskeden ayrilmamalidir. Maske sisme yastikli olmamalidir.

16) Maske {izerinde basligin kolay takilip ¢ikarilmasi igin klipsleri olmalidur.
Baslik en az 4 farkli noktadan baglanti ve en az 5 farkli noktadan ylize tam
oturmasini saglayacak sekilde ayarlanabilir olmalidir.

17) NIV model maskeler de ventilatrler de uygulanan mod geregi maske
lizerinde herhangi bir hava kacagina sebebiyet verecek herhangi bir ¢ikig
bulunmamalidir.

18) CPAP modunda kullanilacak maskeler de ekshalasyon valfinin uzerinde
ikinei bir ¢ikis kanali bulunmalidir. Eksprium esnasinda fazla hava bu
kanaldan ¢ikabilmelidir.

19) BIPAP cihazlarin da kullanilacak maske modellerin de ekshalasyon valfi
olmali, Bu valf sayesinde hasta devresinde basing olmadigi zaman, hasta
oda havasindan solunum yapabilmelidir.




20) Maskeye takilacak hortumun saat yontinde veya tersi yonde dénmesi
sirasinda maskeye kuvvet uygulanmamasi i¢in, her 3 modelde de maske
tizerinde 360 derece rotasyonu saglayacak parcasi olmalidir, Maske
tizerinde hortumun takildig1 konnektsr iizerinde tirnak bulunmali, bu
tirnaklar sayesinde hortum, maskeden rahat ayrilabilmelidir.

21) Maske iizerinde bulunan portlar, gerektiginde degistirilebilir 6zellikte
olmalidur.

22) Ihaleyi alan firma uygun yiz maskesinin 6&lciilmesi amaciyla c¢ok
kullanimlik, yiiz 6lciim cetvellerinden de vermelidir.

23) Maske orjinal kutusunda yer almali ve her kutuda iiriintin 8zelliklerini
anlatan brosiir bulunmalidir.

24) Teklif edilen tiim model ve boylar i¢in Saglik Bakanligindan Onayli UBB
Barkod numaralari olmali ve bu liste ihale dosyasina konulmalidir,




