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+ Malzemeler siparisten sonra Hastanemiz Ambarina mesai saatleri igerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
* Malzemenin sartnameye uygunlugunun degerlendirilmesi i¢in idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
lternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

1'eklifler Birim Fiyat iizerinden degerlendirilecektir.
« Teklif edilen malzemelerin “T.C.Ila¢ ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasi” na kaydedilerek onaylanmis iriin numarasi (barkod)
olmalidir.
« Teklif edilen tiriinlerin onaylanmig iiriin numarasi (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde degerlendirilmeyecektir.
» idare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu diizenlenmesinden itibaren yiiklenicinin yazil talebi iizerine en ge¢ 180
giin iginde Yiikleniciye veya vekiline 6demeyi yapacaktir.
« Firma veya Bayii Numarasi da belirtilecektir.
* Teknik Sartname ektedir.
* En geg 7 (yedi) giin igerisinde faturas: kuruma ulastinlmayan Mal /Hizmetin 6demesi yapilmayacaktir.
« Bu alimdan ortaya gikacak olan ihtilaflarin hallinde Agr1 Mahkemeleri ve icra Daireleri Yetkilidir.
« Teklif veren Firma/Firmalar yukaridaki maddeleri kabul etmis sayilir.
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iSiN ADI : AGRI EGIiTiM VE ARASTIRMA HASTANESINDE BULUNAN HEDLAB MARKA X-BiO CLASS Il
MODEL BiO GUVENLIK KABINLERi PERiYODIK BAKIM VE ONARIM HiZMETLERi (YEDEK PARCA / MAL
ALIMI HARIC) TEKNiK SARTNAMESI

1. KONU: Bu teknik sartname, Agri Egitim ve Arastirma Hastanesinin demirbasina kayith bulunan ve
ekte listelenen tibbi cihazlar icin bakim ve onarim hizmetleri islerini konu alir.

12 ayhk (1YILLIK) Bakim

Miktari; (HEDLAB Marka X-BiO CLASS Il Model) BiO GUVENLIK KABINi 2 Adet

A. TEKLIF DOSYASINDA iSTENILEN BELGELER

1. lstekliye veya yetki aldigi firmaya ait TSE'nin Hizmet Yeterlilik Belgesi ve T.C. Bilim, Sanayi

n ve Teknoloji Bakanhdrnin Satis Sonrast Hizmet Yeterlilik Belgesi

2. llgili cihazin marka ve modeline gore retici firmadan temsilcilik veya Yetkili Servis belgesi

B. PERiIYODIK BAKIM / ONARIM GUN VE SAATLERI

1. Periyodik ve koruyucu bakunlar, cihazin bulundugu kurulusun ilgili birim sorumlusu,
Biyomedikal Birimi ife ilgili bolum sorumlusu ve ilgili firma sorumlusu tarafindan hazirlanacak

takvim cercevesinde belirlenen tarih ve saatte yapilir,

2. Yuklenici, periyodik bakim icin yapilacak isleri daha énceden belirleyerek Biyomedikal
m Birimine yazili olarak bildirir.

C. SERVIS HIZMETLERI

1. Yukandaki maddelerde belirtilen servis hizmetleri, belittilen zamanlarda Biyomedikal Birimi
teknik elemanlarinin gézetiminde yapilir. Biyomedikal Birimi gdzetimi disinda yapilan islemler igin
ucret ddenmez. Cihazin bakimini yapan yuklenici firmanin 4 niishah servis formu teknik personel
ile birlikte dizenlenir ve bu formlarin birer ntishasi cihazin bulundugu ilgili birimde, Biyomedikal
Biriminde yuklenici firmada kahr, diger bir niishasi fatura ile birlikte satin alma birimine verilir,
Nushalarda ylklenici firma kasesi, cithazin bulundugu ilgili birim yetkilisinin, Biyomedikal Biriminin

teknik elemaninin ve yuklenic firmanin servis elamanin imzalan oimalidir. Bu rapor formianinda
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stzlesme geregi yapiimasi gereken islerin tamamiandids. ise baslama ve bitirme saatleri ile
birlikte belirtilir.

2. Servis hizmeti sonunda cihazda ortaya ¢ikan fonksiyon kaybi, onanm 6ncesinde var olan
programsal, elektronik veya mekanik parga islevierinin iptali gibi nedenlerden olusan yeni bir
anzadan yiklenici firma sorumlu tutulur bu durumda her il gider yiklenici firma tarafindan

karsilanir,

3. Cihazda anzanmn giderilmesi igin herhangi bir par¢aya ihtiyag duyulursa yoklenici firma
gerekli parcanm teknik ézellikierini belirten teknik servis raporu hazirlayarak idareye teslim eder.
Hastane gerekli parcayi temin ettikten sonra yiklenici firmaya haber verir. Yiiklenici firma 48 (2

gun) saat icerisinde parcanin montajint Ucretsiz yapmakla yikumlidir.
. 4. Yuklenici her tirly can ve mal glivenligi tedbirlerini almak zorundadir.
5. Yiklenici, bakim faaliyetlerinde cihazin elekink glvenlik testlerini yapmahidir,

6. Anzanin acil gideriimesi gereken veya istenen durumlarda gerekli ise yiklenici mesai saatieri

disinda

calismay! kabul eder. Ayrica, ylklenici kendi istedi ile mesai saatleri disinda veya hafta sonu

bayram ve

resmi tatil glinlerinde ¢alisirsa; anzay giderme cahsmalan nedeniyle tatil glinleri ve mesai
saatleri disinda calismak zorunda kalirsa veya calisma uzar ve mesai saatleri disina tasarsa, bu
mesai saatleri saatieri disinda cahsmalar igin higbir sekilde ek tcret 6denmez, teknik personelin

. seyahat masraflar ve benzeri masraflart veriimez.7.  Cihazda fonksiyon kayiplarinin tespit
edilmesi halinde onanm islemleri bitmemis sayilir,

8. Servis hizmeti sonunda, cihazin ¢alisma performansi test edilerek cihaz calisir vaziyette
teslim edilir,

9. Yiklenici firmanin cihaza yapacag mudahale asagida belirtildigi gibi olmalidir.
10, Cihazin filtre etkinligi kontrol ediimelidir,
11.  Kabin iginde partikl 6lcimU yapimahdir,

12.  Filtre etkinligi standartlara uygun degilse ya da filtre &mri doldu ise ayni standartlarda yeni

filtreler ile degistiriimelidir
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13, Kabin komple genel bakimi yapidmahdir

14.  On cam ve mekanizmasinin isleyisinin kontrolli ve bakimi yapiimalidir
16 UV lamba sistem igleyisinin kontroll ve bakimi yapiimaticir

3. ¢ aydinlatma sistem isleyisinin kontrolii ve bakimi yapiimalidir

4, Kumanda paneli ve parametrelerin kontrolil ve bakimi yaptimahdir

5. Seslive skl alarm sisteminin kontrol(i ve bakimi yapiimahdir

6. Ana gbvdenin korozyon ve hasarlara karsi tetkiki ve bakimi yapiimahdir

D. ARIZAYA MUDAHALE

Herhangi bir zamanda cihazin teshis ve tedavi amagh fonksiyonlarinin nitelik ve nicelik olarak,
ureticinin belirledigi normlarnin altina dismesi durumlan ?aniza? olarak kabul edilir. Yiklenici bu

arizalara midahale etmekle yukiimlador,

1. Cihazda ariza meydana gelmesi halinde, cthazin bulundugu yerin yetkilisi, ylikleniciyi telefon,

fax veya e-posta ile bilgilendirir. Bilgilendirme tarih ve saati olarak bildirenin kayitlan esas alinir,

Ariza bildiriminin ardindan, yiiklenici en ge¢ 48 (kirksekiz) saat i¢inde cihaza midahale ederek
. arizanin nedenini tespit etmek ve ariza tespitini mitakip yedek parca gerektiren durumiarda

hastaneye yedek parca fiyatini iceren proforma vermek zorundadir,

2. Yedek parca ihtiyaci bulunmamasi halinde arnizali cihaza midahaleden itibaren en geg 12(on

iki) saat icinde ariza giderilmis olmabhidir.

E. CEZAI HUKUMLER

1. Anza bildiriminin ardindan D.1. maddesinde belirtilen sureler igerisinde anzanin nedeni
tespit edilmelidir. Belirtilen strenin asimasi durumunda her saat igin ilgili cihazin periyodik
bakim/onarim sézlesme bedeline %0,1(binde biri) oraninda kesilen ceza yiiklenicinin ilgili

dénemindeki tahakkukundan kesilir,
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2. Yukanda belirttilen D.2. maddesinde streler asildigi halde cihaz calismiyorsa gecikilen her
gln icin periyodik bakim/onanim cihaz basina diisen sozlesme bedelinin %3(ylizde g}
kesilerek ceza olarak tahakkuk ettirilir. Cihazin perivodik bakimlarinin yapilmamas: durumunda
ise, o donem bakim faturas) 6denmez ve perivodik bakim/onanm séziesme bedelinin %5({ylizde

besi) kesilerek ceza olarak kesilir ve bir sonraki bakim faturasindan {ahakkuk ettirilir.

3. Cihazin servis hizmeti sirasinda saglam bir sisteminin veya islevinin bozulmasi halinde

yliklenici neden
oldugu yeni anzay teretsiz tamir etmekie yukimladir

4, Sarthamedeki diger maddelerin eksik olarak yerine getirmesi durumunda, ilgili cihazin
periyodik bakim/onarnm sozlesme bedelinin %1(ylzde birt) oraninda kesilen ceza, ylukienicinin
. ilgili donemindeki tahakkukundan kesifir,

F. TEKNIK OZELLIKLER

Yiklenici anzalar disindaki durumlarda. stzlesme kapsamindaki cithazlara yilda 2(IKl) defa bakim

ve gerekli kalibrasyonlan yapmakla varsa bakim kitlerini yenilemekle yukiOmltdGr.
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