NN

T

A(ui A iLiGi STANESI -
RI VALILIGI 11:111_(("EL)E\LEFHA
aGRI ELEi}; - DH SATIN ALMA pirbMi

TR

AGRI

s T B
i,‘\%-bi‘

iLGiLi FIRMALARA

Hastanemizin ihtiyaci olan asagida yazili olan malzemenin alim isi 4734 sayil Kamu ihale
Kanununun 22/d maddesine goére Dogrudan Temin Usulii ile yapilacaktir. S6z Konusu alim i¢in KDV harig
birim fiyat tekliflerinizi £ Gizerinden 13.08.2021 Saat: 10:00'a kadar ivedi olarak gondermeniz hususunda;

Geregini rica ederim.

Biilent OZTURK
idari ve Mpali isler M

Satin Alinacak Mahin/isin ¥ KDV Harig Teklif

Sira

* Malin/isin Cinsi Miktari Birimi Fiyat Tutar
0 .

AN SEKER OLCUM CUBUGU (ON CALL
1 KAN 3 GUMC ( 1.000 Adet
PLUS MARKA)

Teklif Eden
v e i % < oo 2021
Kurumumuz Satin Alma Birimi Mail Adresi } ) )
. . N Kisi/Oda/Firmanin Adi ve Ticaret Unvani
satinalmaeleskirtdh@gmail.com Kasetimza

Ek : Marka belirtmeyen firmalarin teklifleri gegersiz sayilacaktir.

Satinalmanin Yapilacagi Birim: ELESKIRT iLGE DEVLET HASTANESI

* Malzemeler siparisten sonra hastanemiz ambarina mesai saatleri icerisinde ambar teslimi olarak teslim edilecektir.

* Malzemenin sartnameye uygunlugunun degerlendirilmesi icin idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir,

 Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.

= Teklifler Birim Fiyat lizerinden degerlendirilecektir.

 Teklif edilen malzemelerin “T.C.ilag ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankas!” na kaydedilerek onaylanmis liriin numarasi (barkod) olmalidir.
* Teklif edilen triinlerin onaylanmig Griin numarasi (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde degerlendirilmeyecektir.

* Idare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu diizenlenmesinden itibaren yiiklenicinin yazih talebi lizerine en ge¢ 180 giin i¢cinde Yiikleniciye
veya vekiline ddemeyi yapacaktir.

« Firma veya Bayii Numarasi da belirtilecektir.

* Teknik Sartname ektedir.

» En geg 3 (iig) giin igerisinde faturasi kuruma ulastirilmayan Mal /Hizmetin 6demesi yapilmayacaktir,

s Bu alimdan ortaya ¢ikacak olan ihtilaflarin hallinde Agri Mahkemeleri ve icra Daireleri Yetkilidir.

o Teklif veren Firma/Firmalar yukaridaki maddeleri kabul etmis sayilir.



TEKNIK SARTNAME

SIRANO | MALZEME ADI | BIRIM | MIKTAR
1 | GLUKOZSTRIBI | ADET |1000

KAN SEKERI OLCME CUBUGU TEKNIK OZELLIKLERI

Hemotrokrit dlgtim aralign %20-60 olmalidir.

Stripler cilt temasindan olumsuz etkilenmemelidir.

Kan stribe kolayca ¢ekilebilmeli veya emdirebilmelidir.

Strip cihaza kolayca yerlestirilebilmeli veya emdirilebilmelidir.

Stirplerin havayla temasini engelleyecek sekilde stripler tek tek ambalanlanmigsa en fazla 100 adetlik, tek
tek ambalanmamissa en fazla 50 adetlik paketler halinde olmahdir.

Ambalajin {izerinde son kullanma tarihi yazili olmal, raf 6mrii depo teslim tarihinden itibaren en az iki yil
olmalidir.

Raf émriiniin tamamlanmasina 1 (bir) ay kalan stripler 6nceden haber verilerek ilgili firma tarafindan daha
uzun miadl striplerle degistirilmelidir.

Firma her 500 stribe karsilik 1 (bir) glukometre cihazi verecektir.

Gelecek seker stripleri elimizdeki cihazlara uygun olacak sekilde ‘On Call Plus’ marka olmalidir.

GLUKOMETRE CIHAZININ TEKNIK OZELLIKLERI

1- Cihaz kapiller, vendz, neonatal kanda 6l¢lim yapabilmeli.

2- Cihaz biosensor teknik veya yeni jenerasyonfotometrik yontem ile 6l¢tim yapabilir olmalidir.

3- Cihazin 6lglim aralifi en az 20-500 mg/dl olmahdir.

4- Cihaz az miktarda kan ile (2-4 mikrolitre) 6lgtim yapabilmeli, kan miktar yeterli olmadig takdirde
ikinci kez kan ilavesi yapilabilmeli, yeni strip gerektirmemeli.

5- Cihazin seker 6l¢tim stiresi 5-10 saniye olmalr.

6- Cihaz agik kaldiginda otomatik kapanmali.

7- Cihazin ekrani bliylik ve kolay okunabilir olmali.

8- Olciim sirasinda cihaz hareket ettirildiginde 6l¢tim sonucu degismemeli.

9- Cihaz 10-40 derece arasindaki ¢evre 1silarinda dogru sonug verebilmeli.

10- Cihaz elektromanyetik 6zellik gosteren aletlerden etkilenmemeli.

11- Ol¢iim cihazinin en az 1 yil garantisi olmali.

12- Cihaz ist {iste 2 veya daha fazla 6lglim yaptiginda 6l¢tim sonuglart arasina tutarlilik olmali.(% 5°lik
sapma Kabul edilebilir.)

13- Cihazin hatiza kapasitesi 50 ve tizeri olmalidir.

14- Cihazin pil 6mrii en az 1000 &lgiim yapabilecek sekilde olmali, biten pillerin yerine en az 16 adet pil
laboratuvara teslim edilmelidir.

15- Cihaz enterferans etki gdsteren maddelerin(glukoz olmadig: halde glukoz gibi reaksiyona giren) élgiim
sonucuna etkisini ortadan kaldirabilmelidir.

16- Olgiim sirasinda 6lglim ¢ubuguna damlatilan kamn silinmesine gerek olmayan bir cihaz olmali veya
strip yerlestirilirken hazne ¢ukur olmamali, diiz olmali, kan birikimi olmamalidir.

17- Firma periyodik olarak cihazin dogru 6l¢im kontroliinii yapmali.(Ayda 1 Kez)

18- Cihaz bozulmalarinda firma 24 saat iginde cihazi dogru dl¢tim yapacak sekilde tamir etmeli ya da dogru
6lglim yapan yeni bir cihazla degistirmelidir.

19- Firma en az iki seviye control serumunu cihazlar hastanemizde kullanildig: siirece temin etmelidir.

20- Glukoz sonuglarinda klinik agidan uyumsuzluk belirlendigi durumlarda glukometre cihazlarinin
sonuglari laboratuvarda yer alan otoanalizér cihazlarinin sonuglariyla karsilastirilarak dogruluk
degerlendirmesi yapilacaktir. Uyumsuzluk tespit edildigi durumlarda firma cihazi degistirecgkgi
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