T.C.
AGRI VALILIGI
Agn 11 Saghk Midriki
Agn Egitim ve Aragtirma Hastanesi

TEKLIFE DAVET

20.10.2021
Sayr: LU

Konu:; 2 Kalem Periferik Santral Kateter Alimi

Hastanemizin ihtiyac1 olan ve asagida cinsi, miktar1 ve ézellikleri yazili malzemelerin alimi 4734 sayili Kamu [hale
Kanununun 22/d maddesine gre Dogrudan Temin Usuliile yapilacaktir. Sz Konusu alim ¢in KDV harg birim fiyat tekliflerinizi T
irerinden 26.10.2021 saat: 11:00 'a kadar satinalma004(@gmail.com adresine ivedi olarak gindermeniz hususunda; Geregini rica
ederim.

IHTIYAC LISTESI
S.No Malzeme Adi Ksout:u UBB Miktar | Birimi | Birim Fiyati ToplamTutar
] PERIFERIK SANTRAL VEN(Z 10 Adet
KATETER 1F YENIDOGAN
5 PERIFERIK SANTRAL VEN(¥ 5 b
KATETER 2F YENIDOGAN
Genel Toplam
Teklif Eden
112021

Kisi / Oda / Firmanin Ad1 veya TicaretUhvam - Kage/imza

Ek : Teknik Sartname
Satinalmanin Yapilacag! Birim:

* Malzemeler siparisten sonra Hastanemiz Ambarina mesai saatleri perisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

Alalzemenin sartnameye uygunlugunun degerlendirilmesi gin idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
Jternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

« Teklifler Birim Fiyatizerinden degerlendirilecektir.

» Teklif edilen malzemelerin “T.C.Ila; ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasi” na kaydedilerek onaylanmisin numaras: (barkod)

olmalidir.

« Teklif edileniifnlerin onaylanmigiitn numarasi (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde degerlendirilmeyecektir.

» Idare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu dizenlenmesinden itibaren yiklenicinin yazili talebiiizerine en ge; 180 gin

rinde Yikleniciye veya vekilineddemeyi yapacaktir.

« Firma veya Bayii Numarasi da belirtilecektir.

* Teknik Sartname ektedir.

* En g&g 7 (yedi) gin terisinde faturasi kuruma ulastirilmayan Mal /Hizmetinddemesi yapilmayacaktir.

* Bu alimdan ortayagikacak olan ihtilaflarin hallinde Agri Mahkemeleri ve icra Daireleri Yetkilidir.

« Teklif veren Firma/Firmalar yukaridaki maddeleri kabul etmis sayilir.
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1 FR PICC Line Kateter Teknik Sartnamesi

Yenidogan ve gocuklarda periferal yoldan intravenoz olarak ilag ve beslenme soliisyonu
vermek i¢in 6zel olarak imal edilmis olmalidir.

Ozellikle 1 Kg’dan kiigiik yeni doganlarda kullanilabilir &zellikte olmalidir.

Kateter esnek ve yumusak ve termo-sensitive poliiiretan malzemeden yapilmis olmalidir.
Yerlestirildikten sonra hasta tarafindan kolaylikla tolere edilebilmesi igin kateter viicut 1sis1 ile
yumugamalidir,

Kateter x-ray altinda goriintiilenebilmesi igin radyopak olmalidir.

Kateter ucu damar yiizeyine zarar vermemesi ve rahat pozisyonlandirma i¢in atravmatik
ozellikte olmalidr.

Kateterin liimenlerinin proksimal ucunda, enjeksiyon ve inflizyon kolayligi igin uzatma
olmalidir. Uzatma iizerinde gerektiginde kullanmak igin klemp bulunmalidir.

Prematiire bebekler igin tasarlanan kateterin ¢cap1 1FR’ten (28G’dan) biiyiik olmamalr;
uzunlugu ise enfeksiyonu énlemek amagli 20cm den uzun olmamalidir.

Sistem yerlestirme isleminde kullanilacak gerekli malzeme ile birlikte ayn1 ambalaj i¢inde
olmalidir. Yerlestirme iglemi igin ayr1 bir malzemeye ihtiya¢ duyulmamalidir.

- Sistem iginde yer alan introducer, kateterin kolay yerlestirilmesinde kolaylik saglayacak

sekilde kirilabilir igne (splitting needle) seklinde olmalidir.

- Kirilabilir igne ¢ap1 0.70mm (24G), uzunlugu 18mm olmalidir.
- Kirilabilir igne 6zel tasarimi sayesinde kanatlarina basarak kirilmali ve katetere zarar

vermeyecek sekilde kolaylikla kateterden ayrilabilmelidir.
Kateterin akig hizi 1 bar basingta 0.7 ml/dk olmalidir.

. Kateterin dis ¢ap1 0.35mm olmalidir.
15.
16.
17,

Kateterin dolum hacmi 0.09 ml olmahdir.

Yerlestirme kolaylig igin katater iizerinde derinlik markerlari bulunmalidir.

Kateterin arkasinda bulunan uzatma tiipii 8cm olmali, ilaglarla etkilesime girmemesi i¢in PUR
malzemeden mamul olmal ve iizerinde klemp bulunmalidir.

Kateter, steril ve orijinal ambalajinda teslim edilmelidir.

Ambalaj igerisinde 6lgiim igin kagit cetvel bulunmalidir.

Ambalajlar iizerinde sterilizasyon tarihi ve yontemi ile son kullanma tarihi belirtilmis
olmalidir. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az iki yil milath
olmalidir.

Kateterin UBB kaydi olmalidir.
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2 FR PERIFERIK SANTRAL VENOZ KATETER SARTNAMESi
(1252.30)

Kateter;prematiire, yenidogan ve cocuklarda periferal olarak yerlestirilerek ilag
veparenteral beslenme soliisyonu vermek igin imal edilen santral venézkateter otmatchr.
Kateter, enfeksiyon riskini minimuma indiren ve viicut isisi ile yumusayabilen poliiiretan
malzemeden imal edilmis olmali ve X-Ray altinda gériilebilir olmasi icinradyopakoimathidir.
Katetercapi 2 FR / 24G olmali ve uzunlugu 15 ve 30 cm olarak segilebilmelidir.
Kateterinyikama hacmi 0,12 ml, akis hizi 5 ml/dakika olmalidir.

Kateter seti icerisinde, paslanmaz gelik materyalden imal edilmis kinlabilir tzellikte igne
olmalidir. ignenin ¢api 20 G ve uzunlugu 25 mm olmalidir.

Kateteri yrkamak icin bir adet 10 mI'lik enjektor ve enjektérii katetere baglamay sagiayan
bir adet enjektor adaptérii bulunmalidir.

Kateter seti icerisinde, dogru konumlandirmay: saglamak adina tek kullanimitk mezura yer
almahidir.

Kateter lizerinde, damar icerisinde ne kadar ilerletildigini tanimlamak icin 1 cm arahkiaria
derinlik isaretcileribulunmahdir. Bu isaretgiler her 5 cm’likperiyotiardadaha gériiniir
olmalidir.

Kateterindistal ucunda, kateterin basariyla cikarildigini gérsel olarak bildiren siyah bir
isaretgi cizgi bulunmalidir.

Kateter ucu damar hasari riskini azaltan atravmatik ézellikte dizayn edilmis olmahdir.
Kateterin limenlerinin proksimal ucunda, infiizyon kolayhg igin 10 cm uzuniugunda
uzatma hatti olmalidir. Uzatma hatti iizerinde gerektiginde kullanmak icin klemp
bulunmalidir.

Kateter seti icerisinde yerlestirme esnasinda gerekli olabilecek tiim malzemeler yer
almahidir.

Kateter CE Belgesi’ne sahip olmalidir.

Kateter, steril ve orijinal ambalajinda teslim edilmelidir.

Ambalajlar izerinde sterilizasyon tarihi ve yontemi ile son kullanma tarihi betirtitmis
olmalidir. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az iki yil miadii
olmalidir.
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