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IL SAGLIK MUDURLUGU

Agr1 Dogubayazit Dr. Yasar Eryillmaz Devlet Hastanesi

Say1 : E-68917221-949
Konu : Teklife Davet

Saghk tesisimizin ihtiyact olan agagida cinsi ve miktari yazili Hastanemiz igin gerekli olan 2 KALEM
MALZEME ALIM ISI 4734 sayili ihale Kanununun 22/D maddesi kapsaminda alinacak olup; séz konusu isin KDV harig
birim ve toplam fiyatinin 05.'-11.2021 tarih  ve saat 10:00°a kadar 0472 312 54 47 numarali belgegegere veya

ddhsatinalma@gmail.com adresinize géndermenizi rica ederim.

Mehmet ILBOGA
Idari Mali Isler Miidiirii V.

MALZEME ADI BIiRiM [ MIKTAR | BIRIM FiYAT TOPLAM TUTAR

SIRA
NO

1 | 2/0 VICRLY YUVARLAK 26 MM 75 CM| ADET 240

2 3/0 RAPIT KESKIN 26 MM 75 CM ADET 240
GENEL TOPLAM (KDV HARIC):
Firma Yetkilisi
imza/Kase
OLUR
Uzm Dr Demet OKKE
Bashekim
NOTLAR

1) Tekliflerin en geg son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satinalma Birimine veya gorevlilere vermesi
gerekmektedir.

2) Teklifler (rakam yazi ile) KDV hari¢ TL olarak diizenlenecektir.

3) Odemeler 180 giin igerisinde yapilacaktir.

4)  Alimlar http://www.agriihale.gov.tr e-posta adresli Agri Valiligi ihale yonetim sisteminde de ilan edilmektedir.

5) Alim konusu cihaz ise egitimi hastanemizde {icretsiz yapilacaktir.

6) E-posta adresiniz satin almaya verilirse, tiim alumlar es zamanli olarak e-posta iizerinden de ilan edilmektedir.

7) Almacak malzemelerin 2 K1 yil garantili olmasi

8) Vereceginiz fiyat tekliflerinde firmanizin kasesi ve yetkili imzasi olmak zorundadr.

9) Teklif sonucu siparisi gekilen mal veya hizmetin gegerli bir mazeret olmaksizin verilen siire igerisinde teslim
edilmemesi veya yapilmamasi durumunda 1 yil igerisinde yapilan diger alimlarda verilen teklifler hastane idaresince
degerlendirilmeye alinmayacaktir.

Adres: Agr1yolu iizeri 5.km Dogubayazit/AGRI
Telefon:0472 312 60 47 Belgegecer: 0472 312 54 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge. glivendi elektronik imza 1le imealanmistir.

Satzn Alma Birimi
Telefon: Faks No: 0(472) 312 54 47

e-Posta: dursun.dinler@saglik.gov.tr Internet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com



'viCRLY TEKNIK SARTNAME

L-Sentetik 6rgiilii emilebilir sutur olmahdur,

2.9490 Poliglikolik asit ve 9410 Laktik asitten imal edilmis olmahdur. "

3-Kaplama maddesi 'Poly(—glycolide—co-L~l-actide) (Glacomer 91) ve kalsiyum stearat olmalidar.

4-Cok yiiksek baglangic gerilim giiciine sahip olmahdir. - .

5-Miikemmel digtm: giivenligi ve miikemmel kavrama giictine sahip olmalidir.

6-Emilim siiresi 54-70 gun ptmahdir. 7 ' '

7-Doku destegi 1. giin %80-100, 2.hafta % 70-85 olmalidar.

8-Uriin rengi undyed (renksiz), violet(menekge) olmalidir.

9-Tthilen oksit gazi veya gama sterilizasyonuyla ile steril edilmis olmalidir. .
10-Birim ambalaj: Kullanim amina kadar sterilitesinin korunmasint saglayacak sekilde i¢ ve dig. olmak
iizere 2 ayn ambalajdan meydana gelmig. olmalidir. 45 ‘
11-I¢c Aliiminyum poset tizeri isaretleme bilgileri bir etiketle yapistirma degil direkt aliminyum ustline .
bask: seklinde olmalidir. 7 2
12-Teslim tarihinden itibaren en az 3 yd miath olmalidir. ‘

13-Birim ambalaj izerinde okunakl sekilde asagidaki bilgiler yazil1 olmahdir: a-imalatg: firmanin
icari ach ve adresi b-1gne cinsi, igne adedi, igne hoyu(mm olarak) c-Igne boyu 1/1 oraminda
goriilebilmelidir. d-Ignesiz ise siitur adedi e-Siituriin kalinlig! (mmetrik ve U.S.P. olarak) f-Stituriin rengi
g-Steril ibaresl, sterilizasyon metodu h-Uretim ve son kullanma tarihleri, CE numarasi

14-Kutu ambalaj iizerinde zorunlu bilgileri igeren isaretleme Tibbi Cihaz Yonetmeligi igaretlene
gereklilikleri dogrultusunda olacaktir. , :_

15-Kalinliklan, diigtim atma kabiliyetleri ve igne-iplik kombinasyonlar U.S.P. ve Avrupd Farmakopisi

* ne uygun olmahdir.

16-Kutu icine eklenmis olarak ithalatc: firma ile ilgili irtbat bilgileri ve Tiirkge- Tngilizcé kullanim:
taliman bulunmaldir. ‘ :
17-CE belgeli olmahdur.
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RAPIT TEKNIK SARTNAME

1. Malzeme icerigi ve kaplamasl Polyglactin olmahdir
2. Sutur uzunligu enaz 75 cm olmalidir.

3. 10-15 giin doku destefi saglamahdir.
5. giin gliglinin yaklagik % 50
10-14. giin yaklasik %0 ma sahip olmalidir
Ortalama 42 giinde tamamen emilmelidir. ,
Raf émrii en az 5 yil olup, son kullanma tarihi posetlerin iistiinde yazih olmahdir
Diigiim emniyeti yiiksek olmalidir. ,
Diigiim rahat birgekilde kay1p oturabilmelidir. ,
a istenilen her malzemenin igne boy (1+mm, -1 mm), ifne 6zelligi ve ip kalinhg icerigi ve.
kaplamas: bire bir olamhidur. : ‘ ' N )
9. igneler; biikiilmeye kars dayamkli olmasi icin, celik alagundan imal edilmig ve 1s1 islemine tabi
tululmus olmalidir, ' )
10. Beher poset izerinde metrik sistemine gore dlgli ve UPS kargihi tirtin katalog mumarasi, drin
tanitimy, sterilizasyon sekli basih olmalichr. o
11. Dokuya girisini kolaylagurmak icin cerrahi igneler silikonize olmahdir. Dokuya travmatize’
etmemelidir. . . _ ) R
12. Beher kutu tizerinde Saglik Bakanhgimn vermis oldugu ruhsat tarihi ve nosu b ulunmalidir,
13. Teklif atan firma teklifle birlikte numune getirmesi zorunludur, Numune getirmeyern firmalarm

Mg

_ teklifleri degerlendirme dist birakilacaktir, Numuneler ilgili klinik tarafindan denendikten sonra

rutanaklarindaki gériisler dogrultusunda malzeme secimi yapilacaktir.




